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1.1 Contexto de la Imagen Médica.
1.1. Contexto de la Imagen Médica.
La Ingeniería Biomédica la integran la física, las matemáticas, y las ciencias experimen-
tales basadas en principios de ingeniería, orientadas al estudio de biología y medicina, y
a la aplicación de las tecnologías en la mejora de la salud y calidad de vida. Este campo
multidisciplinal nos permite obtener un conocimiento del sistema, desde el nivel molecular
hasta el nivel de los órganos que lo componen, y desarrolla materiales, sistemas, modelos,
tecnología, y métodos, tanto para la evaluación y el diagnóstico, como para la prevención,
tratamiento, y rehabilitación de enfermedades.
Una de las disciplinas incluidas dentro de la Ingeniería Biomédica es la Imagen Médica
[1]. Esta disciplina se ha convertido en un instrumento fundamental de la prática clínica
diaria. Su principal ventaja radica en el hecho de obtener información del interior del cuerpo
del paciente de una manera no invasiva, es decir, no es necesario abrir el cuerpo, como es
el caso de la cirugía, o introducir en él ningún tipo de instrumento, como en el caso de
la endoscopia, para obtener la información. Cabe matizar que dentro de la Imagen Médi-
ca podemos distinguir entre modalidades como la Radiografía, la Tomografía de Rayos-X
Computerizada, o la Medicina Nuclear, en las que existen ciertos riesgos asociados a la ra-
diación a la que se expone el paciente, y otras modalidades como la Resonancia Magnética,
o Ultrasonidos, que son completamente no invasivas. No obstante, independientemente de
esta diferenciación, todas las modalidades de la Imagen Médica se consideran técnicas no
invasivas.
1.2. Imagen Médica: principales modalidades.
Una imagen médica es una representación de la distribución espacial de una o más
propiedades físicas o químicas dentro del cuerpo humano. Cada una de las modalidades de
la Imagen Médica se basa en unos procesos físico/químicos que son los que determinan el
tipo de información que obtenemos del paciente. En otras palabras, cada técnica de imagen
nos permite observar el cuerpo del paciente de una manera distinta, la señal que recibimos
es distinta en cada caso, y revela información que las otras técnicas no nos proporcionan.
Las modalidades de Imagen Médica de mayor relevancia en la práctica clínica son:
Rayos X.
La técnicas de imagen de Rayos X [2] se basan en la transmisión de radiación ionizante,
concretamente de un haz de rayos X, a través del cuerpo sometido a estudio.
La modalidad de los rayos X consta de un tubo de rayos X que produce el haz de
radiación ionizante al que se somete el paciente, y de detectores de radiación. Estos
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Figura 1.1: Izquierda: radiografía abdominal en decúbito supino ( Servi-
cio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, España).
Derecha: un corte de CT abdominal ( Brigham and Women's Hospital De-
partment of Radiology, Boston, E.E.U.U.)
detectores se colocan al otro lado del paciente para registrar la radiación que atraviesa
el cuerpo sin ser absorbida.
Los rayos X permiten obtener un mapa de la atenuación sufrida en el el haz inci-
dente según las diferentes características físicas ( p.ej. número atómico y densidad)
de los tejidos y órganos que atraviesan, por lo que la imagen resultante nos propor-
ciona información anatómica, es decir, información estructural del interior del cuerpo.
Distinguimos entre:
 Radiografía proyectada: recibe este nombre por obtener una imagen estructural
bidimensional de un objeto o señal tridimensional, es decir, la imagen resultante
se caracteriza por superponer estructuras, que están situadas a distintas profun-
didades en el interior del cuerpo, en una imagen bidimensional.
 Tomografía computerizada: en la que un sistema de detección de rayos X, y un
tubo de rayos X que hacemos rotar entorno al paciente, nos permiten obtener un
gran número de imágenes de rayos X (proyecciones) a diferentes ángulos. Estas
imágenes son guardadas en un ordenador y se utilizan para reconstruir secciones
transversales a lo largo del paciente. Se caracteriza por ser un método rápido
de obtener imágenes anatómicas tridimensionales, el tiempo necesario para un
escáner de rayos X de cuerpo entero es inferior a un minuto.
Ultrasonidos
El término Ultrasonidos hace referencia a las ondas sonoras cuya frecuencia está por
encima del espectro audible del oído humano, aproximadamente 20 kHz. La imagen
médica por Ultrasonidos [3] es una modalidad que utiliza la energía de los ultrasonidos
y las propiedades acústicas del cuerpo para producir una imagen tanto estacionaria,
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como dinámica, de los tejidos.
El sonido es energía mecánica que se propaga a través de un medio contínuo y elástico,
por compresión y expansión de las partículas que lo componen. Las diferencias en las
propiedades elásticas del medio dan lugar a ecos y reﬂexiones del pulso de energía
incidente. La imagen de Ultrasonidos utiliza la técnica de pulso-eco para obtener una
imagen de los tejidos. Se trata de una imagen tomográﬁca en escala de grises basada
en la interacción mecánica de pulsos cortos de ondas sonoras de elevada frecuencia y
sus ecos.
La generación de pulsos y la detección de los ecos se lleva a cabo con un transductor
que genera un pulso de ultrasonidos en una trayectoria lineal a través del paciente.
El transductor se compone de uno o más elementos piezoelétricos cuyas propiedades
electromecánicas permiten convertir la energía mecánica en energía eléctrica, para pro-
ducir el ultrasonido, y convertir la energía eléctrica en mecánica, para su detección.
Para un determinado recorrido del haz, la profundidad de una estructura se determina
por la diferencia temporal entre el pulso emitido y el recogido, y la amplitud del eco
es codiﬁcada en escala de grises. La imagen por ultrasonido nos permite obtener infor-
mación sobre las distancias anatómicas, volúmenes, estudios de movimiento, medidas
de la velocidad de la sangre, e imágenes tridimensionales.
Figura 1.2: Ecografía de ultrasonidos ( Hospital Universitario La Fe,
Valencia, España ).
Resonancia Magnética
La Resonancia Magnética ( MRI )[4] se basa en las propiedades magnéticas de los
núcleos de hidrógeno presentes en el cuerpo humano. El hecho de trabajar con las
señales de resonancia mágnetica de los núcleos de hidrógeno se debe a que la grasa y
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el agua, que son los componentes mayoritarios, poseen gran proporción de átomos de
hidrógeno.
La Resonancia Magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromag-
nético relativamente elevado ( ≥ 1.5 Tesla ). Este poderoso imán alinea a los protones
que están contenidos en los átomos de hidrógeno que conforman los tejidos humanos;
cuando el estímulo se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando
energía que se transforma en señales de radio para ser procesadas en un ordenador que
las transforma en imágenes. Además del campo magnético ﬁjo, se aplican campos de
radio-frecuencia variable que permiten estimular diferentes propiedades magnéticas de
los tejidos, por lo que obtenemos imágenes que contienen distinto tipo de información
basada en las diferentes señales.
En la práctica clínica la resonancia magnética se utiliza principalmente para obtener
imágenes anatómicas. No obstante, esta modalidad también permite obtener imágenes
funcionales, aunque su sensibilidad es limitada.
Figura 1.3: Resonancia magnética cerebral en proyección sagital ( Unidad
de Neuro-Oftalmología del Hospital Vargas de Caracas, Venezuela ).
Medicina Nuclear
La Medicina Nuclear es una práctica clínica [5] que nos permite obtener medidas de
elevada sensibilidad para un amplio rango de procesos biológicos que tienen lugar en
el interior del cuerpo.
El proceso básico de funcionamiento y que deﬁne el concepto de Medicina Nuclear
consiste en inyectar un compuesto marcado con un radionúclido en el interior del
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cuerpo. El compuesto marcado recibe el nombre de radiofármaco o trazador, y el
radionúclido puede ser, o bien un emisor gamma, o un emisor de positrones. La energía
de los rayos gamma implicados en estos procesos es tal que una proporción signiﬁcativa
de éstos sale del cuerpo sin haber sufrido atenuación o dispersión. En el exterior
del cuerpo se sitúan detectores de radiación gamma sensibles a la posición. Estos
detectores nos permiten obtener imágenes de la distribución del trazador en el interior
del cuerpo.
La principal ventaja de la Medicina Nuclear radica en el tipo de información que pro-
porciona. Otras modalidades de imagen médica, como la Resonancia Magnética, los
Rayos X, o la Tomografía Axial Computerizada de Rayos X (CT) proporcionan una
imagen anatómica del interior del cuerpo (imagen morfológica), pero su capacidad a la
hora de proporcionar información funcional está limitada. La Medicina Nuclear, por
contra, nos permite obtener imágenes funcionales dado que utiliza compuestos que es-
tán implicados en procesos biológicos del interior del cuerpo (ﬁgura 1.4). La eﬁciencia
de los detectores de radiación para detectar pequeñas cantidades de actividad, y la
capacidad de los radioquímicos para marcar compuestos con una elevada actividad
especíﬁca, dan lugar a que se puedan formar imágenes de gran calidad con concen-
traciones muy bajas de compuesto (nanomolar o picomolar) sin perturbar el sistema
biológico en estudio. Estas imágenes funcionales permiten detectar la enfermedad en
un estadío mucho más temprano, es decir, antes de que hayan tenido lugar cambios en
la forma y tamaño del órgano, lo que supone un avance en las técnicas del diagnóstico.
Dentro de la Medicina Nuclear aplicada a diagnóstico distinguimos dos clases:
 La imagen por emisión de un solo fotón.
Como su nombre indica, esta categoría engloba las modalidades en las que el
radiotrazador suministrado al paciente está marcado con un radioisótopo que en
su desintegración emite un solo fotón. Al igual que en las técnicas de imagen
por Rayos X, en Medicina Nuclear también tenemos imágenes proyectadas e
imágenes tomográﬁcas. La Gammagrafía plana es la técnica que proporciona
una imagen bidimensional basada en el instrumento de detección conocido como
cámara gamma. El sistema completo consiste en un colimador, un detector γ
y la electrónica asociada que envía la señal al ordenador. Su correspondiente
método de imagen tomográﬁca, Single Photon Emission Computed Tomography
(SPECT), puede o bien basar su diseño en un conjunto de cámaras gamma, o bien,
el diseño más común, basado en una sola cámara que se hace rotar en torno al
paciente para adquirir una serie de imágenes proyectadas a distintas orientaciones
angulares. Esta modalidad nos permite reconstruir múltiples cortes transversales
a lo largo del paciente. Es razonable decir que SPECT es a la Gammagrafía plana,
lo que CT a la radiografía convencional.
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Figura 1.4: Imagen de un ratón obtenida con el PET/CT del Hospital Clíni-
co Universitario de Valencia. En la parte superior los tres cortes que pro-
porciona el CT, imagen anatómica, en la zona central los mismos cortes
obtenidos para la modalidad PET, imagen funcional, y bajo, la fusión de
ambas.
 La imagen por emisión de un positrón.
En esta segunda rama de la Medicina Nuclear es donde se sitúa el PET, Positron
Emission Tomography, que es el método de imagen tomográﬁca con el que nosotros
hemos trabajado y que en el siguiente capítulo describiremos en profundidad.
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1.3. Motivación.
Las distintas modalidades de la Imagen Médica tienen un mismo objetivo, obtener una
imagen que represente un parámetro físico de interés del interior del paciente. Y para todas
ellas la calidad ﬁnal de la imagen médica viene determinada por cómo de bien se represente
la verdadera distribución espacial que el parámetro físico tiene en el interior paciente. Para
poder obtener una imagen médica de calidad es necesario conocer en profundidad la física
implicada en el proceso de medida. El conocimiento de los fundamentos físicos en los que se
basa cada una de las técnicas de Imagen Médica nos permite conocer los factores que van a
contribuir a la degradación de las magnitudes que deﬁnen la calidad de la imagen. Dentro
de este contexto de Imagen Médica y calidad de imagen, la motivación de este trabajo es
la mejora de la calidad de imagen obtenida para la técnica de Tomografía de Emisión de
Positrones. Durante los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por el diseño
de sistemas PET para aplicaciones especíﬁcas. Dos de estas aplicaciones son la imagen de
animales pequeños, orientada a la investigación preclínica; y la mamografía por Emisión de
Positrones, orientada al estudio del cáncer de mama ( PEM ).
La técnica PET orientada a la imagen de animales pequeños de laboratorio tiene un papel
relevante dentro del contexto de investigación biomédica. El aumento del número de enfer-
medades humanas que se estudian mediante modelos con animales tiene como consecuencia
que el PET de animales pequeños represente una herramienta no invasiva indispensable, ya
que permite la evaluación de las funciones biológicas para estos animales. Además, la uti-
lización de la técnica PET para animales pequeños también permite el desarrollo de nuevos
radiotrazadores, obtener imágenes de la expresión génica, la monitorización de la terapia
génica y el desarrollo de nuevos modelos en animales. Por su parte, la técnica PEM surge
de la necesidad de una mayor especiﬁcidad y sensibilidad en el diagnóstico del cáncer de
mama. Los métodos morfológicos como la ecografía o la mamografía de rayos X muestran
lesiones producidas por el cáncer, no el propio cáncer. Es más, el cáncer se caracteriza muy a
menudo por tener estructuras de bajo contraste en el dominio de los rayos X de baja energía,
especialmente para el caso de paciente con glándulas mamarias densas. Por otra parte la
alta tasa de falsos positivos conlleva un gran número de biopsias innecesarias y los falsos
negativos consecuencias fatales para la paciente. Otras técnicas como la MRI o la ecografía
no han demostrado ser más eﬁcientes. Por lo que la técnica PEM surge de la necesidad
de cubrir las limitaciones existentes en el diagnóstico del cáncer, además de permitir su
estadiaje biológico.
Debido a su diferente geometría y a la necesidad de un rendimiento mayor que en el caso
de un escáner de cuerpo entero, estas aplicaciones requieren una instrumentación especíﬁca
que procure el requerido rendimiento global del sistema. Una de las principales motivaciones
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en el trabajo de nuestro grupo ha sido el desarrollo de sistemas que presenten un compromiso
entre un elevado rendimiento del sistema y un reducido coste de fabricación. En este contexto,
nuestro grupo ha desarrollado, actualmente en el mercado, el AlbiraPET, sistema PET de
animales pequeños [6], y el MAMMI [7], orientado al cáncer de mama. Ambos sistemas
están basados en el mismo diseño modular. El uso de cristales continuos es una elección
que evita el aumento de coste que implica la segmentación en píxeles de los cristales, ya
que para cada uno de los cristales hay que cortar, pulir, y cubrir con pintura. Dichas tareas
implican un trabajo mecánico y de mano de obra muy laborioso en el que muchos de los
cristales resultan defectuosos. El uso de PSPMT, debido a un precio por unidad de área
que es aceptable para nuestros sistemas, y el algoritmo del centro de gravedad (CoG), ya
que permite reducir el número de canales electrónicos requeridos, nos permite mantener el
compromiso entre rendimiento y coste. Una sencilla y barata mejora del algoritmo CoG
analógico, la simple introducción de un sumador, nos permite obtener la profundidad de
interacción, DOI ( Depth of Interaction), del rayo γ incidente, basándonos en la correlación
existente entre la anchura de la distribución de luz y la profundidad de interacción.
Para la técnica PET, debido a la elevada energía de los rayo γ implicados, el grosor
en profundidad de los cristales es tal que, de no tener en cuenta la DOI, se produce lo
que se conoce como error de paralaje, sección 2.3.2, y que tiene como consecuencia una
degradación de la resolución de la imagen. Con el propósito de mejorar la resolución en
la imagen obtenida para nuestro sistema PET de animales pequeños, en el capítulo 3 se
presenta la implementación de la corrección por DOI en el procesado de datos y se estudia
sus efectos en la calidad de la imagen ﬁnal para este sistema. En el capítulo 4, y dado el papel
relevante que representa la DOI para la geometría de nuestros sistemas, se introduce una
sencilla y barata modiﬁcación de la geometría y material detector que permite una mejora
en la codiﬁcación de la DOI.
En el uso rutinario de MAMMI las imágenes deben ser corregidas por uniformidad,
tiempo muerto, coincidencias aleatorias, coincidencias dispersadas y atenuación, factores de
degradación de la imagen que disminuyen la eﬁciencia en la detección de lesiones. En el
capítulo 5 se presenta una caracterización de la calidad de la imagen obtenida tras aplicar
las distintas correcciones para medidas cuyas condiciones se asemejen a las condiciones que
se dan en el trabajo clínico rutinario. Finalmente, el capítulo 6 resume las principales con-
clusiones e introduce una propuesta del trabajo futuro a realizar en función de los resultados
obtenidos.
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2.1. Técnica de la Tomografía por Emisión de Positrones.
La Tomografía por Emisión de Positrones [8], PET, por ser una rama de la Medicina
Nuclear, sigue el proceso de funcionamiento descrito en la sección 1.2. Es por esto que a la
hora de profundizar en la descripción de esta modalidad distinguimos entre: principios físicos
del PET, descripción de los componentes del sistema de detección, técnicas de reconstrucción
de imagen, y producción y características de los isótopos utilizados.
Principios físicos del PET
La imagen por PET [9] se fundamenta en la naturaleza del positrón ( β+ ) y su desinte-
gración. Esta partícula fue introducida teóricamente a ﬁnales de 1920 por P. A. M. Dirac,
combinando mecánica cuántica y relatividad especial. Experimentalmente el positrón fue
descubierto en 1932. El positrón es la antipartícula del electrón, presenta la misma masa
pero carga opuesta.
Figura 2.1: Aniquilación del positrón.
http://www.petnm.unimelb.edu.au/pet/detail/images/pet-nuc-1.jpg
Consideramos como punto de partida un cuerpo que presenta una distribución de ra-
diofármaco cuyo radionúclido se desintegra por medio de la emisión de un β+ . Cuando se
12
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emite un positrón, éste va perdiendo energía cinética mediante interacciones coulombianas.
Cuando el positrón alcanza energías térmicas, se combina con un electrón del tejido a través
del proceso llamado aniquilación, mediante el que se producen dos fotones ( ﬁgura 2.1 ).
Dado que el electrón y el positrón están prácticamente en reposo cuando se produce la
aniquilación, por conservación de la energía, obtenemos dos fotones cuya energía inicial,
511 keV, viene dada por las masas del electrón y el positrón, y por conservación del mo-
mento, aunque con una cierta incertidumbre angular que más adelante comentaremos en la
apartado 2.3.2, estos fotones son emitidos en la misma dirección pero en sentido opuesto.
Con el objetivo de aprovechar que la aniquilación del positrón produce dos rayos γ
simultáneamente, en la Tomografía por Emisión de Positrones se introduce el concepto de
evento de coincidencia. Podemos determinar la coincidencia vía software o por medio de
circuitos electrónicos que reciben el nombre de circuitos de Detección de Coincidencia por
Aniquilación (ACD). En el contexto de la ACD a cada uno de los fotones procedentes
de la aniquilación se les denomina con el término  single  y la tasa total de cuentas de
fotones individuales tasa de cuentas  single  . Cuando estos dos fotones γ son detectados,
sus posiciones determina un línea recta, linea de respuesta (LOR), a lo largo de la cual ha
tenido lugar la aniquilación. El conjunto de LORs obtenidas durante una adquisición nos
permite reconstruir la distribución espacial del radiotrazador. Si bien existen nuevos grupos
de investigación trabajando con técnicas de deﬁnición de coincidencia vía software, el uso
más extendido hasta el momento, y utilizado en nuestros sistemas PET, es la deﬁnición de
coincidencia por medio de circuitos electrónicos.
Para entender cuando dos fotones detectados por nuestro sistema deﬁnen un evento de
coincidencia debemos explicar el mecanismo de funcionamiento de los circuitos electrónicos
de coincidencia. Las señales registradas por los detectores tienen una amplitud que va varian-
do en función del grado de deposición de energía del rayo γ en el cristal centellador. El circuito
de coincidencia solo se  dispara  si la amplitud de la señal supera cierto nivel energético
de discriminación. Cuando esto sucede, se abre una ventana temporal de coincidencia, τ ,
de manera que si durante este intervalo temporal detectamos otra señal en los detectores
deﬁnidos como directamente enfrentados y sus inmediatos, se registrará una coincidencia a
la que se le asignará una LOR que une ambos sucesos, y a lo largo de la cual sabemos que
ha tenido lugar la aniquilación.
El hecho de que las LORs se deﬁnan electrónicamente nos permite obtener información
sobre la posición sin necesidad de colimación externa, esto se traduce en un aumento muy
signiﬁcativo de la sensibilidad, tasa de cuentas medida por unidad de actividad, del PET
con respecto a las técnicas de imagen por emisión de un solo fotón.
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2.2. Detección de coincidencias: componentes del sistema
de detección
La mayoría de los tomógrafos PET utilizan sistemas de detección con materiales cen-
telladores, entre ellos los sistemas PET desarrollados por nuestro grupo. Ello es debido
principalmente a su bajo coste respecto a los de semiconductor. Por esto, expondremos aquí
una breve introducción de la física de éstos, así como sus características más relevantes.
Centelladores
Las radiaciones llamadas ionizantes se caracterizan porque interaccionan con la materia
causando la ionización y/o excitación de sus átomos y moléculas. La recombinación o de-
sexcitación de estos átomos y moléculas da lugar a la liberación de energía. La mayoría de
esta energía liberada se disipa como energía térmica. Sin embargo, en algunos materiales,
una porción de energía puede liberarse en forma de luz visible1. Estos materiales reciben el
nombre de materiales centelladores.
Los cristales centelladores presentan la propiedad de emitir un pequeño ﬂash de luz ( i. e.
un centelleo, luminiscencia) cuando la radiación excita a sus átomos o moléculas perdiendo
toda o parte de su energía. La emisión de luz puede ser inmediata a la absorción ( t ≈ 10−8
s , ﬂuorescencia) o retrasarse por la generación de estados metaestables ( t ≈ µs a horas,
fosforescencia). Cuando se acopla ópticamente, mediante guía de ondas o directamente con
grasa óptica, a un sistema de ampliﬁcación, por ejemplo un fotomultiplicador, el pulso de
luz se convierte en un pulso eléctrico que posteriormente se trata para extraer información
acerca de la radiación incidente.
En principio, los centelladores responden a cualquier tipo de radiación que excite directa o
indirectamente sus moléculas. Pero para obtener la eﬁciencia deseada hay que tener en cuenta
los mecanismos de interacción de la radiación con la materia; la probabilidad, determinada
por el recorrido libre medio de la radiación en el material, de dichas interacciones en el
volumen considerado; y la respuesta luminosa. En nuestro caso, la energía de la radiación
incidente determina que los mecanismos de interacción con mayor probabilidad sean el efecto
fotoeléctrico y el efecto Compton. Por ello, los materiales de alto número atómico (Z) son
los más eﬁcientes puesto que interesa minimizar la interacción Compton, ya que puede no
depositar toda su energía, y si lo hace, no la deposita en el mismo punto del cristal, lo que
introduce un error en la determinación de la posición que deﬁne la LOR, empeorando la
respuesta del sistema.
1El término de luz visible se utiliza para describir la emisión de los centelladores. Debemos matizar que
esta emisión se extiende hasta las frecuencias del UV
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Para poder aprovechar adecuadamente la luz de centelleo emitida, el espectro de emisión
debe caer cerca de la región de máxima sensibilidad del fotomultiplicador, que en nuestro
caso presenta una máxima sensibilidad para una λ = 420 nm.
En Medicina Nuclear es importante tener una alta eﬁciencia y buena resolución espacial
y energética. Para ello, además de los requerimientos anteriores, se buscan centelladores que
sean muy eﬁcientes para el rango de energías de los isótopos que se utilizan, por lo que el
espesor del cristal ha de ser, al menos, igual a la longitud de atenuación de la energía de
interés [10]. Como un aumento de espesor degradaría la resolución espacial, es conveniente
buscar un material con pequeñas longitudes de atenuación, es decir, alto Z y densidad ele-
vada. En la tabla 2.1 presentamos las propiedadess de los centelladores de uso más frecuente
en PET.
Cuando operamos con un detector queremos tener, al ﬁnal del proceso, una señal eléc-
trica que podamos ser capaces de digitalizar y almacenar para analizarla más adelante. Los
detectores centelladores por sí solos no son capaces de proporcionarnos esta señal. La luz
emitida por los centelladores se convierte en un pulso eléctrico por medio de fotodetectores.
Existe una gran variedad de fotodetectores en el mercado, como los fotomultiplicadores de
Silicio SiPMs, fotodiodos de avalancha APDs, etc. Sus diferentes propiedades cubren un am-
plio rango de necesidades. Nuestro sistema utiliza como fotodetector un fotomultiplicador
sensible a la posición (sección 2.4.1).
Fotomultiplicadores
En general, los fotomultiplicadores funcionan de la siguiente manera. Los fotones de
centelleo inciden en el fotocátodo en donde producen, por efecto fotoeléctrico, un electrón.
La eﬁciencia cuántica nos indica qué fracción de los fotones incidentes producirán electrones,
ya que no todos los fotones que inciden producen un fotoelectrón. El valor de esta eﬁciencia
depende de la longitud de onda de la radiación incidente. Aunque para la mayoría esta
eﬁciencia suele estar por debajo del 30 %, los hay que alcanzan el 45%. Los electrones
producidos se aceleran mediante una diferencia de potencial y se les hace incidir en los
llamados dínodos, en los que la energía de los electrones incidentes provoca la emisión de
un número mayor de electrones secundarios. Los fotomultiplicadores tienen varias etapas
de dínodos, de forma que el número de electrones va creciendo progresivamente llegando
a alcanzar ganancias de hasta 106. Los electrones que llegan al ánodo forman un pulso de
corriente que constituye la señal eléctrica que necesitábamos.
Desde el punto de vista de la electrónica, un detector de centelleo con su fotomultiplicador
es como un generador de corriente. Mediante circuitos integradores dedicados podremos
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Coeﬁciente Probabilidad Tiempo de
Lineal de Relativa Decaimiento
Atenuación de Interacción Producción de Luz de Longitud Resolución Índice
Composición Densidad a 511 keV Fotoeléctrica de Luz Centelleo de Onda Energética Higroscópico de Refracción
Material (g/cm3) Zef (cm−1) % (fotones/MeV) (ns) (λ) (%FWHM) (η)
Bi4Ge3O12 7.1 75 0.95 40 9000 300 480 12 N 2.15
BGO ε2(2cm)=0.721
Gd2SiO5:Ce 6.7 59 0.70 25 8000 60 440 9 N 1.85
GSO ε2(2cm)=0.571
Lu2SiO5:Ce 7.4 66 0.88 32 30000 40 420 10 N 1.82
LSO ε2(2cm)=0.691
NaI:Tl 3.7 51 0.34 17 41000 230 410 8 Y 1.85
NaI(Tl) ε2(2cm)=0.241
(LU1,8Y0,2SiO5:Ce) 7.1 64.5 0.83 33 32000 41 420 8 N 1.81
LYSO ε2(2cm)=0.691
Tabla 2.1: Propiedades físicas de algunos de los cristales centelladores uti-
lizados en PET
obtener, a partir de dicha corriente de salida, un pulso de voltaje proporcional a la energía
depositada.
Producción y características de los isótopos
En la actualidad, los radionúclidos naturales no se utilizan en Medicina Nuclear puesto
que presentan características desfavorables. La mayoría de los radionúclidos naturales tienen
una vida media muy larga y representan elementos muy pesados que no desarrollan ningún
papel importante en los procesos metabólicos o ﬁsiológicos. Los radionúclidos utilizados en
Medicina Nuclear se producen de manera artiﬁcial mediante:
Reactores.
En los reactores los procesos de producción de radionúclidos son la ﬁsión y la acti-
vación neutrónica. Puesto que la mayoría de los radionúclidos producto se desintegran
por medio de la emisión β−, no son de interés para la Tomografía por Emisión de
Positrones.
Aceleradores.
Los aceleradores de partículas cargadas, como su nombre indica, tienen como función
acelerar partículas cargadas como protones, deuterones, y partículas α, a elevadas
1Eﬁciencia intrínseca en detectores de coincidencia de 2 cm de espesor para rayos-γ de 511 keV.
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energías. Las partículas aceleradas al incidir directamente en un blanco pueden pro-
ducir reacciones nucleares que, de manera similar a la activación neutrónica en re-
actores, darán lugar a núcleos radiactivos. El ciclotrón es el acelerador de partículas
de mayor uso en la producción de radionúclidos médicamente importantes, aunque
recientes diseños de aceleradores lineales compactos resultan prometedores. En estos
ciclotrones estamos añadiendo una carga positiva al núcleo, por lo que la mayoría de
estos radionúclidos son emisores β+. De especial interés son los siguientes radionúcli-
dos: 11C (T1/2=20 min), 13N (T1/2=10 min), 15O (T1/2=2 min). Estos radionúclidos
representan elementos que son constituyentes importantes de las sustancias biológicas
y pueden ser utilizados para marcar gran variedad de trazadores con relevancia bi-
ológica. Otro radionúclido a destacar es 18F (T1/2=110 min). Su principal aplicación
es como marcador de un análogo a la glucosa,18F-ﬂuorodeoxyglucose (FDG), que pro-
porciona una medida del cociente metabólico para la glucosa en las células del cuerpo.
Generadores.
Por último, comentaremos que a veces los radionúclidos que obtenemos no son direc-
tamente los radionúclidos de uso médico. Cuando el producto que obtenemos es un
radionúclido cuya desintegración es la que proporciona el radionúclido de interés para
la aplicación médica, solemos utilizar lo que se conoce como generadores de radionúcli-
dos. Consiste en un recipiente que contiene un sistema de radionúclidos padre-hijo, de
forma que permite la separación y extracción del núcleo hijo del padre. La actividad
del núcleo hijo se repone de manera continuada por medio del decaimiento del núcleo
padre, y puede ser extraída repetidamente.
Una vez analizados los distintos mecanismos de producción, conviene mencionar las prin-
cipales características que determinan los radionúclidos que son de interés para el uso clínico.
Energía y tipo de emisión. El rango energético que nos interesa es entre 50 y
600 keV. Fotones o partículas emitidas con energías inferiores a 50 keV presentan
una elevada probabilidad de interacción, por lo que una proporción menor conseguirá
escapar del cuerpo y ser detectada externamente, además de incrementar la dosis
recibida por el paciente. Mientras que los fotones por encima de 600 keV suponen un
problema a la hora de obtener eﬁciencias de detección aceptables.
Vida media. Conviene que entre dentro del rango de segundos a días. Vidas medias
demasiado cortas resultan insuﬁcientes para la preparación del radiofármaco y poste-
rior suministro al paciente. Vidas medias demasiado largas implican que la mayoría
de la radiación se emite fuera del tiempo de examen, dando lugar a elevadas dosis
recibidas en relación a las desintegraciones registradas durante el estudio.
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Energía Rango en Agua Rayos X y γ >0.25MeV
Branching Máxima Rmax Rmedio Energía
Radionúclido T1/2 Ratio β+(MeV ) (mm) (mm) (MeV) Producción
Carbono11 20.4min 99% 0.96 3.9 0.4 Ciclotrón
Nitrógeno13 9.96min 100% 1.2 5.1 0.6 Ciclotrón
Oxígeno15 2.05min 100% 1.7 8.0 0.9 Ciclotrón
Flúor18 1.83h 97% 0.64 2.3 0.2 Ciclotrón
Cobre62 9.74min 98% 2.9 15 1.6 0.876-1.17 Generador(Zn62)
Cobre64 12.7h 19% 0.58 2.0 0.2 Ciclotrón
Galio66 9.49h 56% 3.8 20 3.3 0.834-4.81 Ciclotrón
Galio68 1.14h 88% 1.9 9.0 1.2 1.08-1.88 Generador(Ge68)
Bromo76 16.1h 54% 3.7 19 3.2 0.473-3.60 Ciclotrón
Rubidio82 1.3min 95% 3.4 18 2.6 0.777 Generador(Sr82)
Itrio86 14.7h 32% 1.4 6.0 0.7 0.44-1.920 Ciclotrón
Iodo124 4.18d 22% 1.5 7.0 0.8 0.603-1.690 Ciclotrón
Tabla 2.2: Propiedades físicas de los Radionúclidos emisores de Positrones
utilizados en PET [11]
La actividad especíﬁca del radionúclido. Esta característica determina la canti-
dad de compuesto que debemos introducir para una dosis de radiación determinada.
Nos convienen actividades especíﬁcas elevadas y cantidades de compuesto pequeñas,
de manera que la perturbación del sistema biológico sea mínima.
Reconstrucción de la imagen
Sin entrar en detalle, introduciremos la última parte del proceso de funcionamiento en
imagen médica, la reconstrucción de la imagen.
Las imágenes de Tomografía por Emisión de Positrones se generan mediante un algoritmo
de reconstrucción, a partir de un conjunto de proyecciones adquiridas del objeto o paciente
bajo examen. Según el tipo de algoritmo de reconstrucción que utilicemos distinguimos
distintos métodos de reconstrucción. Podemos distinguir entre dos grandes grupos dentro de
los métodos de reconstrucción: analíticos e iterativos. Los métodos iterativos surgen como
alternativa a la limitación que supone que en los métodos analíticos se asuma que los datos
medidos son perfectamente consistentes con el objeto fuente, hecho que no se da debido a
la presencia de ruido y de otros factores físicos.
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El procedimiento clásico de reconstrucción de imagen es la retroproyección ﬁltrada (Fil-
tered Back Projection FBP), método analítico. Este método es rápido y sencillo, pero no
utiliza información estadística. Es un buen método para aplicaciones en las que el número de
sucesos obtenidos es alto (como tomografía de rayos X o CT), pero es peor cuando hay un
bajo número de cuentas, como en imágenes de Medicina Nuclear. Los métodos iterativos de
reconstrucción de imagen se han propuesto como alternativas a FBP. Estas técnicas tienen
un coste computacional más alto que FBP pero producen imágenes de mejor contraste y
relación señal-ruido.
Las técnicas iterativas [12] consideran el problema de reconstrucción como un caso par-
ticular donde se intenta determinar la mejor estimación de la distribución de actividad
basándose en las proyecciones medidas. Para obtener la mejor reconstrucción debemos deﬁnir
un criterio que mida la bondad entre la reconstrucción estimada y las medidas, y adoptar
un algoritmo que deﬁna la solución óptima.
Figura 2.2: Esquema del algoritmo general de reconstrucción. El punto de
partida es una imagen gris uniforme y mediante proyección directa constru-
imos las proyecciones estimadas. Éstas se comparan con las proyecciones
medidas y mediante retroproyección construiremos la matriz de corrección.
La reconstrucción estimada se actualiza mediante suma o multiplicación y
se convierte en punto de partida para la siguiente iteración.
Para los métodos iterativos, ﬁgura 2.2, el proceso parte de una estimación inicial de la
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distribución del objeto sometido a estudio f0. Dada la matriz del sistema, a, que incorpora
la física de detección y emisión, podemos estimar las proyecciones correspondientes a f0, P0,
es decir, lo que estimamos mediría el sistema para esa distribución del objeto. Comparamos
las proyecciones estimadas con las proyecciones medidas y la diferencia entre ellas se utiliza
como factor de corrección bien sea de forma aditiva o multiplicativa. La nueva estimación
del objeto sirve como punto de partida para la siguiente iteración.
De los métodos iterativos, nuestro sistema utiliza el conocido como MLEM (Maximum
Likelihood Expectation-Maximization) [13]. El método MLEM utiliza el modelo de Poisson
para determinar la probabilidad de medir el conjunto de proyecciones P, a partir de una
distribución de actividad f y utiliza como actualización entre la proyección estimada y la
medida el simple cociente según:
fnuevaj =
fviejaj∑
l ajl
∑
i aij
pi∑
k aikf
vieja
k
(2.1)
A medida que aumenta el número de iteraciones aumenta la probabilidad, por lo que
teóricamente la distribución estimada se aproxima a la real. Sin embargo, en la práctica la
imagen alcanza una calidad óptima al rededor de las 16 iteraciones y, en ausencia de restric-
ciones, el ruido de la imagen aumenta progresivamente para mayor número de iteraciones.
El algoritmo ML-EM para PET permite la incorporación directa de muchos factores
físicos en el modelo matemático que, si no son considerados, pueden introducir errores en la
reconstrucción ﬁnal. Estos factores se pueden incluir en la matriz del sistema y pueden ser:
Información de corrección de atenuación, que se puede incorporar en la matriz del
sistema ( aik , ﬁgura 2.2) en vez de corregir los datos del sinograma antes de la
reconstrucción.
Dispersión y correcciones de coincidencias de dispersión y aleatorias.
Información sobre el tiempo-de-vuelo (time-of-ﬂight) y efectos del rango del positrón.
Información sobre la ventana de resolución de coincidencia temporal para cada par de
detectores y también información sobre la naturaleza del radiofármaco especíﬁco que
se está usando (con decaimiento radiactivo conocido).
Variación en la resolución espacial (aunque es más signiﬁcativa en SPECT que en
PET, debido a la colimación).
Existen otras ventajas asociadas a este método sobre las cuales no entraremos en dis-
cusión, así como también una serie de desventajas que solo mencionaremos, como su lento
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ritmo de convergencia a una imagen aceptable, el alto coste de cómputo para una imple-
mentación práctica, además de algunos problemas de ruido y problemas de distorsión en los
bordes de los objetos.
21
2.3 Principales propiedades de la técnica PET.
2.3. Principales propiedades de la técnica PET.
2.3.1. Magnitudes Características.
Resolución Espacial.
La resolución espacial puede deﬁnirse como la mínima distancia a la que podemos distin-
guir dos fuentes puntuales yuxtapuestas. Suele caracterizarse midiendo la anchura del perﬁl
en la imagen obtenida para un objeto de tamaño signiﬁcativamente menor que la resolución
estimada. El método comúnmente utilizado es obtener la imagen para una fuente puntual,
con lo que obtenemos la point spread function, PSF; o bien una fuente de radiactividad
lineal, line spread function LSF. Usualmente la resolución se expresa como la anchura a la
mitad de la altura, full width half maximum FWHM, del perﬁl obtenido. Este perﬁl se ajusta
a una distribución gaussiana, donde la desviación estándar σ sigue la siguiente relación con
la FWHM [5]:
FWHM =
√
8loge2σ (2.2)
La resolución espacial de un sistema PET viene determinada por diversos factores, en-
tre ellos: la distancia recorrida por el positrón antes de producirse la aniquilación, la no
colinearidad de los fotones producidos en el proceso de aniquilación, la distancia entre los
detectores, para el caso de cristales pixelados la anchura de éstos, el poder de frenado del
material detector, el ángulo con el que el fotón incide en el detector, la profundidad de la
interacción del fotón en el detector, y parámetros de la reconstrucción de la imagen.
Si particularizamos para el caso de dos detectores en coincidencia, la resolución espacial
depende de una manera compleja de la resolución intrínseca del módulo detector. Para el
caso de detectores discretos, ésta viene determinada fundamentalmente por el tamaño del
pixelado que presenta el cristal, y varía a lo largo del eje que une los dos elementos detectores,
ﬁgura 2.3 (a). Si consideramos dos de estos elementos detectores midiendo en coincidencia,
el perﬁl que obtenemos como respuesta varía a lo largo del eje que une a ambos detectores.
El perﬁl presenta forma de trapecio, siendo siempre su base mayor del tamaño del elemento
detector, y es su base menor la que varía. Para un plano situado en el medio de la distancia
entre detectores, la base menor es cero, es decir, el perﬁl presenta forma de pirámide. La base
menor va aumentando a medida que nos acercamos a uno de los detectores, hasta alcanzar
en el plano de la superﬁcie de entrada del cristal un tamaño igual al del elemento detector.
Para el caso de detectores de cristales continuos operando en coincidencia, si la resolución
intrínseca es una función gaussiana de FWHM=Rint, la resolución espacial del par en ACD
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Figura 2.3: Resolución espacial intrínseca para ACD
es una función gaussiana. Al igual que en el caso de cristales pixelados, la resolución espacial
varía a lo largo del eje que une ambos detectores, siendo Rint/
√
2 en el medio y aumentando
hasta ser Rint en el extremo, es decir, frente a la cara frontal de uno de los detectores,
ﬁgura 2.3 (b).
Como ya hemos mencionado, para un sistema ACD existen diversos factores que con-
tribuyen a la degradación de la resolución espacial derivada de simples factores geométricos.
Estos factores (apartado 2.3.2) son de gran importancia ya que implican limitaciones en la
respuesta del sistema.
Sensibilidad.
Deﬁnimos la sensibilidad de un sistema PET como la tasa de cuentas medidas por unidad
de actividad. Podemos distinguir dos tipos de contribuciones que determinan la sensibilidad
global del sistema: eﬁciencia geométrica, εgeo, y eﬁciencia intrínseca del detector, εint. La
eﬁciencia geométrica es la fracción de fotones que provienen de la fuente e inciden en el
detector, y viene determinada por la fracción de ángulo sólido que cubre el detector. Depende
de una manera compleja de la geometría del detector, y de la geometría del sistema. La
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eﬁciencia intrínseca es la fracción de fotones que inciden en el detector y que son registrados.
Estas dos contribuciones se encuentran relacionadas debido a que para poder detectar la
radiación es necesario que el material detector consiga frenar la radiación en su interior, y
dada la energía de esta radiación, volúmenes no despreciables son requeridos, por lo que la
geometría del detector se ve comprometida.
Dos detectores midiendo en coincidencia, para el caso de una fuente emisora situada en
un medio absorbente entre ambos detectores, presentan una sensibilidad que viene dada por
la expresión [5]:
RverdACD = Eε2intεgACDe
−µT (2.3)
donde E es la tasa de emisión de positrones de la fuente, µ y T el coeﬁciente de atenuación
lineal y la anchura del objeto, εgACD es la eﬁciencia geométrica del par, y consideramos la
misma εint para ambos detectores.
La eﬁciencia geométrica para este caso, εgACD, es máxima cuando una fuente puntual se
sitúa en el punto medio del eje central que une ambos detectores. Pequeños desplazamientos
de la fuente a lo largo del eje, o en el mismo punto medio pero a lo largo de un plano
paralelo a las superﬁcies de entrada de los detectores, dan lugar a variaciones en la eﬁciencia
geométrica, por lo que para una distribución de fuentes resulta más apropiado deﬁnir la
eﬁciencia geométrica media:
εgACD =
2
3
[
Adet
piD2
]
(2.4)
donde D es la distancia entre detectores y Adet es la superﬁcie de entrada del detector.
El término entre corchetes es la eﬁciencia geométrica para un solo detector cuando las
dimensiones del detector son pequeñas en comparación a la distancia con la fuente. El factor
2 hace referencia a los dos fotones que deﬁnen la coincidencia, y el factor 1/3 a la eﬁciencia
geométrica media para un plano situado en el punto central del volumen sensible.
Las conﬁguraciones más comunes para los sistemas PET son la conﬁguración de anillo,
de hexágono, o de octógono. Para todas ellas cada uno de los detectores que conforman
el sistema mide en coincidencia con varios de los detectores del lado opuesto. Este método
de medida en multicoincidencia afecta a la magnitud y a la uniformidad de la eﬁciencia
geométrica del sistema. El número de detectores en multicoincidencia va a determinar el
campo de visión ( Fiel Of View FOV) del sistema, es decir, determina el volumen para el
que es sensible el sistema.
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Consideramos un sistema PET con conﬁguración de anillo de diámetro D, los detectores
que lo constituyen tienen una arista de superﬁcie de entrada de longitud h, y un grosor en
profundidad d << D ( ﬁgura 2.4 ). Asumimos un espacio entre detectores despreciable, de
manera que permita considerarlo como un anillo continuo del material detector. Para una
fuente puntual situada en el centro del anillo, la eﬁciencia geométrica viene dada por el
ángulo sólido que subtiende el anillo. Por simples consideraciones geométricas, si h << D,
tenemos:
εg ≈ h
D
(2.5)
y en el caso de desplazamientos pequeños en torno al centro del FOV:
εg ≈ h2D (2.6)
Ambas ecuaciones son aplicables a conﬁguraciones poligonales con detectores continuos
que usan la lógica de posicionamiento de Anger, que es el caso de nuestros sistemas y que
más adelante describiremos, apartado 2.4.1.
Figura 2.4: Sistema PET con conﬁguración de anillo de diámetro D. Los
detectores que lo constituyen tienen una arista de superﬁcie de entrada de
longitud h y un grosor en profundidad d << D.
En cuanto a la eﬁciencia intrínseca del detector, εint, ésta depende de la energía de la
radiación incidente (E), del coeﬁciente de atenuación y del grosor en profundidad del detector
(d). Para una fuente puntual situada en el eje central del detector, la eﬁciencia intrínseca
viene dada por la expresión [5] :
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εint = (1− e−µl(E)d) (2.7)
donde µl(E) es el coeﬁciente lineal de atenuación del material detector para rayos-γ de
energía E. Para deﬁnir εint asumimos un  espesor efectivo  uniforme para toda la superﬁcie
del detector. Pero esta aproximación no se corresponde con el caso real.
En la ﬁgura 2.5 se muestran diferentes ejemplos de trayectorias seguidas por los rayos-
γ procedentes de una fuente radiactiva. Para la trayectoria A, el espesor del detector que
atraviesa la radiación coincide con el grosor en profundidad del detector. Para la trayectoria
B, la distancia que atraviesa el rayo-γ es mayor, y con ella aumenta la eﬁciencia intrínseca.
Sin embargo, para la trayectoria C, puesto que disminuye la distancia de material detector
atravesada, la eﬁciencia intrínseca es menor.
Figura 2.5: Representación de tres posibles trayectorias para rayos-γ que
inciden en el detector procedentes de una fuente radiactiva. Cada una de
estas trayectorias presenta diferente eﬁciencia intrínseca.
Resolución temporal y Detección de coincidencias.
La resolución temporal de un detector PET representa la variabilidad de los tiempos de
llegada para diferentes eventos, es decir, describe la incertidumbre en las características tem-
porales evento a evento para el sistema detector. Esta incertidumbre se debe a ﬂuctuaciones
estadísticas en el cristal centellador y en el fotomultiplicador y es necesario considerarla
cuando deﬁnimos el circuito de detección de coincidencias.
En la ﬁgura 2.6 representamos esquemáticamente la detección de eventos de coincidencia
para dos detectores midiendo una fuente puntual a igual distancia de ambos detectores. La
amplitud de las señales registradas en cada detector, V1 y V2 en la ﬁgura, puede variar
debido a una incompleta deposición de energía, o a las diferentes ganancias de cada uno de
los fotomultiplicadores, además de estar sujeta a la estadística de Poisson. Solo si la amplitud
de la señal supera cierta cantidad umbral se dispara el circuito de coincidencia. En el caso
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Figura 2.6: Representación esquemática de un evento de coincidencia para
una fuente situada a la distancia media entre dos detectores. La señal proce-
dente del detector A abre la ventana temporal durante la cual debe regis-
trarse la señal procedente del detector B para que quede registrado como
evento de coincidencia.
del esquema de la ﬁgura 2.6, es la señal procedente del detector A la que dispara el circuito
en t1, abriendo una ventana temporal de anchura 2τ . Puesto que la fuente se encuentra a
igual distancia de ambos detectores, la resolución temporal del sistema detector determinará
el tiempo en el que la señal procedente del detector 2 es registrada, t2. Solo los eventos
cuyo retraso temporal, (t2 - t1), sea menor o igual que la ventana temporal del circuito de
coincidencia serán registrados como evento de coincidencia. Por este motivo la resolución
temporal juega un papel relevante en la elección de la duración de la ventana temporal, para
detectores con una resolución temporal pobre escogemos ventanas de coincidencia de una
duración mayor de manera que permita detectar la mayoría de los eventos de coincidencia
válidos.
En la ﬁgura 2.6 hemos considerado el caso de una fuente situada a igual distancia de
ambos detectores. Para el caso general, la distancia recorrida por los dos fotones proce-
dentes de la aniquilación no es la misma, por la que el retraso temporal entre el registro de
las señales también viene determinado por la diferencia en la distancia recorrida por cada
fotón. Este retraso temporal recibe el nombre de tiempo de vuelo (Time Of Flight TOF)
y es el responsable de que incluso para el caso de detectores centelladores muy rápidos, de
un resolución temporal de valor pequeño, la ventana temporal de coincidencia tenga una
duración mínima. Esta duración mínima depende de la geometría del sistema, en el caso del
PET de cuerpo entero su valor aproximado es de 3 - 4 ns.
Resolución energética.
La resolución energética de un detector de radiación es la capacidad que presenta para
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distinguir radiaciones a distintas energías. En detectores centelladores la resolución energéti-
ca es función de la respuesta luminosa del centellador, así como de su resolución energética
intrínseca, donde la resolución energética intrínseca describe el resto de efectos no estadísti-
cos que tienen lugar en el proceso de medida de la energía.
Una buena resolución energética es necesaria para reducir las cuentas de fondo y para
lograr obtener un buen contraste en la imagen reconstruida ﬁnal.
2.3.2. Factores de degradación.
Rango del positrón y No colinearidad.
Cabe destacar dos aspectos de la física del proceso de emisión y aniquilación del positrón
que darán lugar a una degradación en la resolución espacial de un sistema PET:
Figura 2.7: Esquema de la desintegración del radionúclido y del rango recor-
rido por el positrón antes de tener lugar la aniquilación. El rango efectivo es
el valor medio de la distancia entre el punto de emisión y el ﬁnal del rango
del positrón.
Rango del positrón. La técnica PET se basa en el principio físico de la aniquilación
del positrón. Como consecuencia de esta aniquilación dos fotones de 511 keV son emitidos
aproximadamente en direcciones opuestas. La interacción de estos fotones en el material
detector permite deﬁnir la LOR a lo largo de la cual sabemos que ha tenido lugar el proceso
de aniquilación. Ahora bien, nuestro objetivo es determinar la posición del radiotrazador y
no la posición en la que ha tenido lugar la aniquilación. Un positrón emitido con una energía
cinética E recorre una determinada distancia hasta que, a través de pérdidas de energía
debidas a colisiones con los átomos del medio, alcanza la energía térmica a la que tiene lugar
la aniquilación [14]. Esta distancia dependerá, por tanto, del medio en el que se encuentra,
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y de la energía cinética inicial E. Puesto que en la desintegración del radionúclido E varía
entre 0 y Emax, también varía la distancia recorrida por el positrón. Además, hemos de tener
en cuenta que el recorrido del positrón en el medio que lo rodea no sigue una trayectoria
rectilínea, sino que viene marcada por las deﬂexiones producidas en las interacciones con los
átomos del medio. Por lo que si queremos cuantiﬁcar el error introducido, es decir, cuantiﬁcar
la distancia entre la posición en la que se produce la aniquilación con respecto a la posición
del radionúclido, conviene deﬁnir lo que se conoce como rango efectivo del positrón. El rango
efectivo del positrón es el valor medio de la distancia entre el punto de emisión y el ﬁnal del
rango del positrón, medida en la dirección perpendicular a la linea deﬁnida por los fotones
de la aniquilación, ﬁgura 2.7. Para el rango efectivo del F 18 en agua la FWHM es de 0.1mm
[15].
Figura 2.8: La no colinearidad de los fotones de aniquilación causada por el
momento residual que presentan electrón y positrón en la aniquilación. El
rango del ángulo de desviación es ± 0,25◦ entorno a 180◦.
No colinearidad. En el proceso de aniquilación el positrón y el electrón presentan una
energía cinética de unos pocos eV. Esta energía se debe al momento orbital de las partículas y
tiene como consecuencia que, por conservación de energía y momento, los fotones resultantes
no sean emitidos exactamente a 180◦, ﬁgura 2.8. Este efecto es el que se conoce como no-
colinearidad e implica un empeoramiento en la resolución espacial. La distribución angular
sigue una Gaussiana de aproximadamente 0,5◦ de FWHM [16]. Expresado en términos de
FWHM, el efecto en la resolución espacial aumenta línealmente con la distancia D entre los
detectores del ACD, según la expresión [5]:
R180◦ = 0,0022D (2.8)
29
2.3 Principales propiedades de la técnica PET.
La no-colinearidad y el rango del positrón no pueden medirse con los detectores de
radiación γ actuales, por lo que representan una limitación en la resolución espacial de la
técnica PET.
Error de Paralaje.
La profundidad de interacción, DOI (Depth of Interaction), es la distancia entre la su-
perﬁcie de entrada del detector y el punto donde tiene lugar la fotoconversión del rayo-γ,
medida en la dirección normal a la superﬁcie de entrada. Actualmente los sistemas PET
de cuerpo entero en el mercado no proporcionan esta información, es decir, en lugar de
proporcionar las coordenadas tridimensionales del punto donde se ha producido la fotocon-
versión del fotón en el interior del detector, nos proporcionan únicamente las coordenadas
transversales, deﬁnidas como las direcciones paralelas al plano de superﬁcie de entrada del
fotomultiplicador. Estos sistemas consideran que todas las interacciones han tenido lugar a
una misma profundidad, por los que las sitúa en un mismo plano de referencia.
Mientras el rayo-γ incida perpendicularmente a la superﬁcie de entrada la falta de in-
formación DOI no introduce ningún error, puesto que, para cualquier plano de referencia
a lo largo de la profundidad del detector, las coordenadas transversales no varían. Ahora
bien, cuando el rayo-γ incide oblicuo a la superﬁcie de entrada, la falta de información DOI
se traduce en lo que se conoce como error de paralaje que tiene como consecuencia una
incorrecta parametrización de la LOR, ﬁgura 2.9.
El error de paralaje supone una pérdida de resolución espacial. Cuanto mayor es el grosor
en profundidad de los detectores, mayor es el error de paralaje, ya que la incertidumbre en
la DOI aumenta. Debido a la elevada energía de los fotones implicados en la técnica PET,
necesitamos detectores con un grosor en profundidad no menospreciable por lo que el error
de paralaje tiene un gran impacto en esta modalidad.
Para los rayos-γ de incidencia oblicua la falta de información DOI se traduce en error de
paralaje, por lo que una fuente de positrones desplazada del centro geométrico del FOV del
sistema da lugar a un error de paralaje función de la geometría del sistema. Consideremos en
primer lugar el caso de sistema PET de elementos discretos con geometría de anillo, donde
cada uno de los elementos mide en multicoincidencia con varios de los otros. Como vimos en
la apartado 2.3.1, la resolución del sistema para una fuente situada en el centro geométrico
del FOV viene determinada por la anchura del elemento detector.
h′ = hcosθ + dsinθ (2.9)
donde h, θ, y d son las indicadas en la ﬁgura 2.10.
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Figura 2.9: En la parte superior tenemos un sistema que proporciona en-
ergía y las coordenadas tridimensionales del punto de fotoconversión. Esto
tienen como consecuencia una correcta parametrización de la LOR. En la
parte inferior tenemos un sistema que no proporciona la DOI, proyecta las
coordenadas transversales medidas en un plano de referencia. Como conse-
cuencia tenemos una incorrecta parametrización de la LOR, la aniquilación
no tiene lugar a lo largo de la LOR determinada
Esta variación en la anchura aparente es consecuencia del ángulo entre detectores y la
falta de información DOI. El efecto sobre la resolución se puede aproximar como un factor
multiplicativo aplicado a la resolución del detector según [5]:
R
′
det = Rdet[cosθ + (d/h)sinθ] (2.10)
Se trata de una aproximación ya que el espesor en profundidad del material atravesado
no es constante a lo largo de la anchura del elemento detector. Cabe destacar que para
(d/h)<<1, detectores de poco espesor en profundidad, obtendríamos un resolución menor
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Figura 2.10: La anchura aparente del detector, h′, aumenta al aumentar la
distancia radial con respecto al centro del FOV. La falta de información de la
profundidad a la que ha tenido lugar la interacción tienen como consecuencia
que el evento de aniquilación pueda haber tenido lugar en cualquier punto
de la zona sombreada. La magnitud del error introducido por este efecto
depende de la localización de la fuente, el diámetro del sistema (D), el
espesor en profundidad del detector (d) y la anchura del detector (h).
a la del elemento detector, R′det<Rdet, al igual que ocurriría en materiales centelladores
con elevado poder de atenuación que detuvieran todos los fotones a poca profundidad con
respecto a la entrada del detector. Sin embargo, ninguno de estos casos se da en la práctica.
Para geometrías del sistema octogonales o hexagonales el efecto DOI es algo distinto.
Cuando desplazamos la fuente del centro geométrico del FOV, con desplazamientos menores
a la anchura del detector, algunos de los detectores enfrentados se mantienen perpendiculares
a la fuente. Esto implica que la variación del efecto DOI sea menor a lo largo del FOV que
en el caso de conﬁguración de anillo. Sin embargo, el hecho de que en el centro el efecto DOI
sea un poco mayor que en el caso de conﬁguración de anillo da lugar a que en promedio el
efecto DOI es comparable para ambas conﬁguraciones, poligonales y circulares.
Una de las principales consecuencias de este efecto en el diseño de sistemas PET es el
aumento del diámetro del sistema. Como vemos en la ﬁgura 2.11 para una determinada
distancia radial, mayor diámetro da lugar a una θ menor, y con ello una mejora en la resolu-
ción espacial. Esto tiene como consecuencia que sea necesario diseñar sistemas con diámetros
mayores lo que supone las desventajas de un aumento del coste, y una disminución de la
eﬁciencia. Los sistemas PET para aplicaciones especíﬁcas, requieren una mayor eﬁciencia
que se alcanza, entre otras características del diseño, con una reducción del diámetro del
sistema. Para estos sistemas el error introducido por la falta de información DOI tiene una
contribución muy signiﬁcativa.
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Figura 2.11: Para una localización radial de la fuente ﬁja, un aumento del
diámetro del sistema global de detección da lugar a una mayor contribución
del error paralaje en la degradación de la resolución, ecuación (2.10)
Coincidencias aleatorias y coincidencias de dispersión.
En la técnica PET el registro de coincidencias viene determinado por la colimación
electrónica. Esto supone que para que un evento sea considerado coincidencia, dos fotones
deben ser detectados dentro de la ventana temporal y de la ventana energética, y la LOR
que deﬁnen debe estar contenida en el FOV deﬁnido por el sistema.
Bajo estas condiciones se pueden registrar como coincidencias sucesos que no se corres-
ponden con lo que deﬁnimos como coincidencia verdadera. Una coincidencia verdadera es
aquella en la que los dos fotones provienen de una misma aniquilación que ha tenido lugar
en el interior del volumen deﬁnido por el sistema, no han sufrido ninguna interacción previa
a su detección, y ningún otro fotón ha sido detectado dentro de la ventana de coincidencia.
Las coincidencias aleatorias y las coincidencias de dispersión son dos tipos de coincidencias
registradas por el sistema que no se corresponden con una coincidencia verdadera y cuyo
registro supone una contribución a la degradación de la imagen ﬁnal ( ﬁgura 2.12 ).
Coincidencias aleatorias.
Decimos que se trata de una coincidencia aleatoria cuando fotones procedentes de dos
sucesos de aniquilación independientes son detectados dentro de la ventana temporal de
coincidencia en dos detectores distintos, y registrados como procedentes de una misma
aniquilación. Las coincidencias aleatorias no están correlacionadas espacialmente con la dis-
tribución del radiotrazador, ﬁgura 2.12, sin embargo, son registradas por el sistema como
coincidencias válidas. Para las coincidencias verdaderas el FOV del sistema determina el
volumen donde puede tener lugar la aniquilación que da lugar a los dos fotones detectados.
Sin embargo, los fotones que deﬁnen las coincidencias aleatorias pueden provenir tanto de
una aniquilación que tenga lugar dentro, como de una aniquilación de fuera del FOV. Como
consecuencia, la tasa de coincidencias aleatorias depende de una manera complicada de la
fuente, y de la geometría del sistema.
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Figura 2.12: Las coincidencias de dispersión y las coincidencias aleatorias
generan un información incorrecta de la posición y contribuyen a un fondo
relativamente uniforme que da lugar a una pérdida de contraste en la imagen
[5].
La tasa de coincidencias aleatorias para un par en coincidencia viene dada por la siguiente
expresión:
Taleatoria = 2τTfotones,1Tfotones,2 (2.11)
donde τ es la ventana temporal de coincidencia, y Tfotones,i hace referencia a la tasa de
fotones  single  registrados en el detector i.
En general, cuanto mayor sea la actividad utilizada en el estudio, mayor será el cociente
entre coincidencias aleatorias y verdaderas. Esto se debe a que las coincidencias aleatorias
aumentan con el cuadrado de la actividad, ecuación (2.11), mientras que las coincidencias
verdaderas aumentan de manera lineal. Además, vemos que el cociente entre las coincidencias
aleatorias y verdaderas disminuye para ventanas temporales de coincidencia más cortas.
Puesto que la ventana temporal presenta un valor mínimo que viene determinado por el
tiempo de vuelo, como vimos en la apartado 2.3.1 ( resolución temporal ), se establece un
límite inferior para la tasa de coincidencias aleatorias.
Las coincidencias aleatorias contribuyen de una manera, más o menos, uniforme a lo
largo de todo el FOV, de manera que reducen el contraste de la imagen, y distorsionan la
relación entre intensidad de la imagen obtenida y concentración real de actividad.
Los métodos de corrección por coincidencias aleatorias más comunes son:
Estimar la tasa de coincidencias aleatorias midiendo la tasa de fotones  single 
detectados y utilizando la ecuación (2.11). El valor estimado se lo substraemos a la
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tasa de cuentas medidas, de manera que obtengamos la tasa de coincidencias libre de
la contribución por coincidencias aleatorias. Esta ecuación se puede aplicar LOR por
LOR para cada par en coincidencia. La principal desventaja de este método es el hecho
de no tener en cuenta el tiempo muerto del circuito electrónico de coincidencia, que
afecta a las coincidencias aleatorias pero que no se tiene en cuenta en la estimación.
Otro de los métodos más comunes es introducir un retraso temporal en uno de los dos
canales que intervienen en la deﬁnición de la coincidencia. Al introducir este retraso
temporal estamos eliminando la relación temporal entre dos fotones procedentes de
una misma aniquilación, de manera que las coincidencias registradas serán de carácter
totalmente aleatorio. Este método supone una solución con respecto a la desventaja
del método anterior, ya que las coincidencias así deﬁnidas están sometidas al tiempo
muerto deﬁnido por la electrónica de coincidencia. Las desventajas de este método
son el tiempo requerido que supone, y el ruido introducido. Cada estimación de las
coincidencias aleatorias mediante este método está sujeta a la estadística de Poisson.
Como, al igual que en el método anterior, esta cantidad estimada debe ser sustraída
de las coincidencias medidas, también sujetas a la estadística de Poisson, el ruido
resultante es el doble que en el método de corrección anterior [17].
Coincidencias de dispersión
Esto sucede cuando al menos uno de los fotones detectados ha sufrido como mínimo
un proceso de dispersión Compton. Este tipo de coincidencias da lugar a una incorrecta
localización de la posición del suceso de aniquilación, como se observa en ﬁgura 2.12. Aunque
ambos fotones pueden sufrir la dispersión, predomina la dispersión de uno solo de los fotones.
Ahora bien, esta dispersión puede tener lugar en el interior del cuerpo contenido en el FOV
que determina el sistema, en el interior del cuerpo pero fuera del FOV deﬁnido por el
sistema, en el material detector de los módulos que conforman el sistema, o en cualquiera de
las componentes, bien de la sala, o bien del sistema de detección, como, por ejemplo, gantry,
paredes, puertas, etc... De manera que, como en el caso de las coincidencias aleatorias, el
cociente de coincidencias dispersadas y verdaderas depende de una forma complicada de la
distribución de la fuente y de la geometría del detector.
Las coincidencias de dispersión dependen de una manera lineal de la concentración de
actividad suministrada, al igual que las coincidencias verdaderas, por lo que el cociente
entre ambas es independiente de la actividad. También es independiente de la duración de
la ventana temporal de coincidencia, debido a que los fotones que deﬁnen una coincidencia
por dispersión provienen de un mismo suceso de aniquilación.
Al igual que las coincidencias aleatorias, las coincidencias por dispersión introducen un
fondo aproximadamente constante que tiene como consecuencia una disminución del con-
traste de la imagen y una sobrestimación de la actividad de la fuente.
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Puesto que en el efecto Compton el fotón dispersado pierde parte de su energía, la mejor
forma de minimizar la contribución de las coincidencias de dispersión es mejorar la resolución
energética de los detectores. Además, existe una amplia variedad de métodos de corrección
por dispersión [8]. Algunos de ellos son: correcciones empíricas, simulaciones de Monte Carlo
[18], técnicas de múltiples ventanas energéticas [19], aproximaciones de convolución y de-
convolución [20], y métodos de reconstrucción iterativos basados en la compensación por
dispersión.
Atenuación.
La atenuación de los fotones de aniquilación a lo largo de la trayectoria recorrida hasta
el material detector es otro de los factores de degradación en PET.
Figura 2.13: Parámetros que intervienen en el cálculo de la probabilidad de
que los fotones de aniquilación sean detectados para un par de detectores
de coincidencia del sistema.
Consideremos una fuente situada a una profundidad x en el interior de un objeto de
anchura T, ﬁgura 2.13. Un evento de coincidencia es registrado cuando los dos fotones proce-
dentes de la aniquilación son detectados. Si asumimos que estos fotones han sido emitidos
en la dirección apropiada, es decir, a 180◦, la probabilidad de que los 2 fotones alcancen sus
respectivos detectores viene dada por la expresión:
Pdet = e−µxe−µ(T−x) = e−µT (2.12)
donde µ es el coeﬁciente de atenuación lineal del objeto considerado para fotones de 511
keV.
De la ecuación (2.12) se obtiene que en PET la probabilidad de atenuación para dos
fotones procedentes de un aniquilación es constante para cada LOR, independientemente de
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la posición, a lo largo de esta LOR, en la que tiene lugar la aniquilación. A su vez, la pro-
babilidad de atenuación para cada LOR viene determinada por el coeﬁciente de atenuación
µ, y el espesor T, de los medios que la LOR atraviesa.
Un método de uso muy extendido para la medida de los factores de corrección por
atenuación, ACF, es el método basado en las medidas de transmisión. Para cada uno de los
pares de detectores del sistema que deﬁnen coincidencia se sitúa una fuente en la línea que
une ambos detectores, y se realizan dos medidas. En una de ellas, escáner de transmisión,
se coloca sobre la camilla al paciente; y en la otra , escáner en blanco, no colocamos al
paciente. De esta manera, para cada par de detectores en coincidencia podemos calcular los
ACF según:
ACFi.j =
Blancoi,j
Transi,j
(2.13)
donde Transi,j y Blancoi,j son las cuentas de fuente externa registradas por el par (i,j)
con y sin paciente, respectivamente [8].
Para el  scan  en blanco la fuente de uso más generalizado es 68Ge. Debido a su
periodo de vida media, T1/2=273d, solo es necesario un exploración al día. Con el registro
de cuentas obtenidas para el  scan  en blanco podemos aplicar la ecuación (2.13) para
todos los  scans  de transmisión realizados en el transcurso de ese día.
El  scan  de transmisión se puede adquirir o bien antes de que al paciente se le inyecte el
radiofármaco, o bien una vez se le ha inyectado, tanto simultáneamente al  scan  de emisión,
como posteriormente. Para el caso de que el  scan  de transmisión se realice previamente
a la inyección del radiofármaco, una vez realizado el  scan  de transmisión el paciente
deberá permanecer en la camilla hasta que le sea suministrado el radiofármaco y se obtenga
el  scan  de emisión. Este método, aparte de engorroso, tanto para el paciente, como para
la práctica rutinaria en el centro, presenta la desventaja de los artefactos que se originan
como consecuencia del movimiento relativo del paciente entre las distintas adquisiciones. Si
adquirimos simultáneamente los  scans  de emisión y transmisión, evitamos los efectos
de movimiento del paciente. Por contra, en este caso el  scan  de emisión registra una
gran cantidad de coincidencias aleatorias y de dispersión originadas por la fuente externa al
paciente. Por ello, el método más generalizado es realizar el  scan  de transmisión tras el
 scan  de emisión, de manera que no interﬁeran entre sí, y se reduzca al mínimo el tiempo
transcurrido entre adquisiciones.
La segmentación es una variante de las corrección de atenuación basada en  scans  de
transmisión. En este método no se miden los ACFs, se utiliza el  scan  de transmisión
para obtener una imagen de la anatomía del paciente. Sobre esta imagen se diferencia entre
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aire, músculo, y hueso y se calculan los ACFs asignando a cada uno de los diferentes compo-
nentes su correspondiente coeﬁciente de atenuación para fotones de 511 keV. Este método
de corrección es más rápido, entre 1 y 2 minutos frente a los 4 a 6 para la corrección no
segmentada.
Con la introducción de la multimodalidad PET-CT, en vez de trabajar con una fuente
externa rotatoria se han introducido los CT en las correcciones por atenuación. Ahora bien,
dado que el rango de energía de los rayos X es inferior al de los fotones de aniquilación, los
coeﬁcientes de atenuación deberán ser rescalados convenientemente. La utilización de CT en
segmentación también presenta desventajas, la más relevante se da para áreas en el interior
del paciente con densidades signiﬁcativamente superiores a las densidades de los componentes
considerados, como por ejemplo implantes metálicos, que dan lugar a sobrestimación de las
concentraciones de actividad. Por este y otros motivos, algunos sistemas PET-CT presentan
también una fuente lineal de 68Ge o 137Cs, de manera que ambos métodos de corrección
puedan ser aplicados.
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2.4. Desarrollo tecnológico en PET y su aplicación en
el estado actual para PET de animales y PET de
mama.
Las primeras conﬁguraciones para los módulos PET consistían en un cristal centellador
acoplado a un PMT, siendo la sección transversal del cristal la que deﬁnía la LOR de coinci-
dencia y con ello, la resolución espacial del sistema [21]. Esta conﬁguración supone que para
alcanzar una mejora en la resolución se requieren un gran número de cristales pequeños. Sin
embargo, la limitación práctica en la miniaturización de los PMTs y la electrónica asociada,
y el coste del elevado número de detectores y PMTs, limitan la resolución intrínseca. Una
ingeniosa solución para esta limitación es lo que se conoce como detector  en bloque  [22].
Un detector  en bloque  consiste en una pieza cúbica de cristal centellador segmentada
de forma que obtenemos una matriz rectangular de elementos detectores. Los cortes aplicados
al material centellador se rellenan con material reﬂector. Estas superﬁcies reﬂectoras limitan
el elemento detector y lo aíslan ópticamente, de manera que se maximiza la eﬁciencia de
recolección de luz en el PMT acoplado al centellador.
Estos elementos detectores de sección transversal menor suponen una mejora de la reso-
lución. Ahora bien, la mejora de la resolución se ve limitada por el hecho de que disminuir la
superﬁcie transversal de estos elementos implica aumentar el número de elementos y con ello
el número de cortes. A mayor número de cortes aumenta la proporción de material reﬂector
en el detector, es decir, disminuye la fracción de material centellador, lo que se traduce en
una disminución de la sensibilidad intrínseca.
Inicialmente esta matriz de elementos se acoplaba a una matriz de 2x2 PMTs que de-
terminaban la posición mediante aritmética de Anger [23]. La obtención de un tabla de
calibración al someter al detector a un ﬂujo uniforme de radiación permite asignar a cada
evento registrado el elemento detector donde ha tenido lugar la interacción. La principal
ventaja del detector  en bloque  consiste en tener una matriz de detectores pequeños, que
supone una mejora en la resolución, y poder codiﬁcarla con solo 4 PMTs, que supone una
importante reducción del coste frente al caso de PMT por elemento.
Para alcanzar mejoras en la resolución, sistemas posteriores introducen los fotomultipli-
cadores sensibles a la posición (PSPMT Position Sensitive Photomultiplier) que se acoplan
a la matriz pixelada de centelladores. La posición donde tiene lugar la interacción del rayo-γ
en el cristal centellador es identiﬁcada mediante aritmética de Anger, es decir, por medio de
la obtención del centro de gravedad de la distribución de luz producida en la fotoconversión
y que recoge el fotomultiplicador sensible a la posición de elevada granularidad. Para obtener
un máximo rendimiento de los PSPMTs basados en una estructura metálica de dínodos y
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una matriz de ánodos, cada ánodo debe ser leído de manera independiente. No obstante,
para simpliﬁcar la complejidad del sistema de lectura que esto supondría, se introducen
cadenas de resistencias que reducen el número de canales de salida.
El problema de estos fotomultiplicadores sensibles a la posición es que introducen espacios
muertos que, en el caso de que el PSPMT se acople a una matriz de detectores, se traduce
en una doble contribución a la degradación de la resolución espacial. Posibles soluciones
desarrolladas al respecto son la introducción de los fotodiodos de avalancha (APDs) y la
utilización de cristales continuos en lugar de pixelados.
Las matices de pequeños APDs se pueden utilizar para la lectura en paralelo de matrices
pixeladas de centelladores de manera que para cada cristal se acopla un APD. Como con-
secuencia, no habrá pérdida de resolución debida a la codiﬁcación electrónica o al reparto
de la distribución de luz, además de obtener una signiﬁcativa reducción del tiempo muerto.
Dentro del contexto de los APDs cabe destacar la introducción de los fotomultiplicadores
de silicio, SiPMT [24] [25]. Consisten en una matriz de pequeños fotodiodos de avalancha
operando en modo Geiger. Su ganancia elevada, 5 x 105 a 50 V, y su resolución temporal,
50ps, dan lugar a un creciente interés por el estudio y desarrollo de estos dispositivos.
Los cristales continuos son una posible solución teniendo en cuenta la existencia de
PSPMTs de elevada granularidad. Esta opción tiene como ventajas eliminar las zonas muer-
tas que introduce el centellador pixelado, así como la reducción del coste. Su principal
inconveniente es el complejo sistema de lectura. Los sistemas PET desarrollados por nuestro
grupo presentan cristales continuos. En el siguiente apartado describimos las características
del diseño que nos permiten obtener un alto rendimiento de estos cristales permitiendo una
reducción del coste con respecto al uso de cristales pixelados.
Como ya hemos comentado, para el desarrollo de sistemas PET orientados a aplicaciones
especíﬁcas se requiere una adecuada eﬁciencia en la detección de fotones de 511 keV. BGO,
LSO, y GSO, de elevada densidad y número atómico efectivo alto, son los materiales de uso
más extendido en PET, debido a su mayor poder de frenado para los fotones de aniquilación.
Para asegurar la eﬁciencia de la respuesta de un sistema PET el grosor en profundidad
del material detector debe ser como mínimo igual a la longitud de atenuación para fotones de
511 keV del material que lo compone y los módulos del sistema deben posicionarse próximos
al objeto sometido a estudio. El grosor en profundidad del detector y la proximidad del
detector al objeto tienen como consecuencia que para algunas LORs, especialmente aquellas
que presentan mayor inclinación con respecto a la superﬁcie de entrada del detector, se
introduzca lo que se conoce como error de paralaje, apartado 2.3.2, para aquellos sistemas
que no registran la profundidad en la que se ha producido la interacción del rayo-γ dentro
del cristal.
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Figura 2.14: Fila arriba: detector  en bloque  con parte del material re-
ﬂector reemplazado por material absorbente (izquierda), dos matrices de
elementos de detectores con desplazamiento relativo (derecha). Fila abajo:
sistema  phoswich  (izquierda), método basado en diferencias signiﬁcativas
entre los índices de refracción entre el material centellador segmentado y la
grasa óptica que los acopla (derecha).
Disponer de la información DOI supone una restauración de la uniformidad de la reso-
lución radial en la respuesta del sistema [26], a la vez que un aumento del tamaño de los
datos de adquisición y del número de LORs que pueden tener lugar. Se debe alcanzar un
compromiso entre la mejora en la resolución del sistema y la complejidad adicional en los
datos de reconstrucción. Con el ﬁn de obtener sistemas que proporcionen información de la
DOI distintas técnicas de diseño de detectores han sido propuestas.
Para detectores  en bloque  una de las técnicas que permite obtener información de
la DOI consiste en reemplazar parte del material reﬂector por material negro absorbente,
ﬁgura 2.14, de manera que se introduce una dependencia de los fotones que llegan al PMT
con la profundidad de interacción [27]. Es decir, de la luz que debe alcanzar el PMT y
que utilizamos para determinar la posición transversal y la energía, sustraemos una porción
para la determinación de la DOI. Esta proporción de luz absorbida, o lo que es equivalente,
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la cantidad de material absorbente introducido, debe ser tal que se consiga restaurar la
uniformidad sin comprometer el valor absoluto ni de la resolución espacial, ni de la resolución
energética.
Otra de las técnicas propuestas para detectores  en bloque  con un PSPMT consiste
en conformar el módulo con dos matrices de elementos de detectores. Una de las matrices,
de ((n-1) x (n-1)) píxeles, se coloca sobre la segunda matriz, de (n x n) píxeles, con un
desplazamiento relativo entre ellas igual a la mitad del tamaño del píxel, ﬁgura 2.14. Para
cada uno de los elementos detectores de ambas matrices el centroide de la distribución de
luz se localiza en distintas posiciones en el PMT, es decir, obtenemos un mapa de posiciones
de centroides que nos permite determinar en qué elemento se ha producido la interacción
[28]. Este diseño nos permite obtener simultáneamente la posición transversal y una parte
de información sobre la DOI. La resolución de la DOI para estos sistemas viene determinada
por el grosor en profundidad de las matrices que conforman el módulo de detección y la
información sobre la DOI se limita a diferenciar entre dos posibles valores.
Otra de las técnicas desarrolladas con el propósito de obtener información de la DOI es la
técnica  Phoswich . Esta técnica consiste en la superposición de dos matrices de detectores
cada una de las cuales es de distinto material centellador, ﬁgura 2.14. Estos centelladores
presentan una diferencia signiﬁcativa en sus respectivos tiempos de luminiscencia por lo
que mediante la identiﬁcación del cristal por discriminación de la forma de pulso permiten
obtener información sobre la DOI [29]. Al igual que en el caso anterior la resolución de la
DOI viene determinada por el grosor en profundidad de las matrices y la información DOI
es discreta, dos posibles valores. Estos sistemas requieren una mayor resolución temporal
que permita llevar a cabo la discriminación de la forma del pulso.
Otro método para codiﬁcar la DOI es el basado en diferencias signiﬁcativas entre los
índices de refracción entre el material centellador segmentado y la grasa óptica que los acopla.
Esto se traduce en una diferencia de la altura del pulso del fotopico según el fragmento de
cristal en el que el se produzca la fotoconversión. Distintos criterios de segmentación han
sido estudiados [30], ﬁgura 2.14.
Nuevas técnicas surgen de la combinación de técnicas anteriores. Una de estas técnicas
consiste en cuatro matrices solapadas de manera que, en orden de solapamiento, la segunda
y la cuarta presentan, con respecto a la primera y la tercera, un desplazamiento relativo
igual a la mitad del tamaño del píxel. Si además, las dos primeras matrices se dopan con
una concentración distinta con respecto a las dos últimas, ﬁgura 2.15, la discriminación de
la forma de pulsos y la localización en los mapas de posicionamiento nos permitirán obtener
información de la DOI [31].
El desarrollo de nuevos fotodetectores tiene un papel fundamental en la aparición de
nuevos métodos de codiﬁcación de la DOI. Uno de estos métodos consiste en un detector 
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en bloque  acoplado a un PMT multicanal. El material reﬂector de los cortes que limitan
el tamaño de cada elemento del detector  en bloque  no es 100% opaco, de manera que
la distribución de luz no queda delimitada al volumen del elemento. Dado que la expansión
de la distribución es mayor cuando más alejada del PMT ha tenido lugar la fotoconversión,
podemos obtener información de la DOI uitilizando la desviación estándar de los canales del
PMT [32].
Figura 2.15: Cuatro matrices solapadas dopadas con distintas concentra-
ciones.
La aparición de los APDs da lugar a la propuesta de un módulo detector que proporciona
la información DOI acoplando a cada lado de un detector  en bloque  un PSAPD, ﬁgu-
ra 2.16. El cociente entre las señales de luz procedentes de los APDs permite determinar la
DOI de forma continua, no discretizada, a lo largo del grosor en profundidad del cristal [33].
La principal ventaja es la obtención de información de la DOI no discretizada, a expensas
del aumento de coste que supone el doble PMT y su electrónica asociada.
Con un uso mucho menos extendido que el caso de los detectores  en bloque , se han
desarrollado técnicas basadas en la utilización de cristales continuos, con la principal ventaja
de la reducción de coste que suponen. Uno de los métodos utilizado para la determinación de
la DOI en cristales continuos es el uso de las redes neuronales ( NN, Neural Networks). Las
NN son entrenadas para asociar a la distribución de luz medida su correspondiente posición
en la cara frontal del centellador [34]. De esta forma eliminamos la necesidad de obtener
la DOI y, posteriormente, aplicar las correcciones que permitan obtener la LOR correcta,
ﬁgura 2.9.
El método de obtención de la DOI empleado en los sistemas desarrollados por nuestro
grupo consiste en un detector continuo acoplado por medio de grasa óptica a un PSPMT.
En base a la correlación existente para cristales continuos entre la anchura de la distribución
de luz y la DOI, se ha diseñado una electrónica que permite obtener una magnitud direc-
tamente relacionada con esta desviación estándar, de manera que el sistema proporciona
una codiﬁcación continua de la DOI a lo largo del grosor en profundidad del centellador. La
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Figura 2.16: Detector con APDs
principal ventaja de este métodos es la codiﬁcación continua de la DOI de una forma rápida,
barata y sin comprometer el resto de la información que proporciona el sistema.
Estado actual para sistemas PET de animales pequeños y sistemas PEM.
Existe en la actualidad un creciente interés por el diseño de sistemas PET orientados a
aplicaciones especíﬁcas. Dos de estas aplicaciones son: el estudio preclínico con animales pe-
queños, PET de animales, y el estudio de cáncer de mama, PEM (Mamografía por Emisión
de Positrones). Dada su diferente geometría y la necesidad de un rendimiento mayor con
respecto al escáner de cuerpo entero, es necesario el desarrollo de una instrumentación es-
pecíﬁca y de mayor rendimiento. Los avances tecnológicos en los detectores de alta resolución
para PET de animales pequeños han abierto el camino de la investigación de dispositivos
PEM de alta eﬁciencia y resolución basados en tecnologías similares.
Las dimensiones de los objetos sometidos a estudio en la imagen de animales pequeños,
como órganos o regiones cerebrales de ratas y ratones, hacen insuﬁciente la utilización de los
instrumentos desarrollados para estudios humanos. Por ejemplo, para estudios cerebrales de
una rata necesitaríamos resoluciones de 2mm y, para un ratón, de 1mm, por lo que la resolu-
ción necesaria en la imagen molecular de estos animales no es alcanzable con los escáneres
clínicos actuales, en los que la resolución no suele ser mejor a 4-6 mm. Del mismo modo, la
instrumentación debe proporcionar una eﬁciencia adecuada. En particular, se requiere una
elevada sensibilidad del sistema para el estudio de procesos dinámicos en animales, o cuando
actividades de baja concentración deben ser visualizadas y cuantiﬁcadas, además de la limi-
tación que supone que el volumen máximo de actividad inyectada no puede superar el 10%
del volumen total de sangre. De igual forma ocurre para el PEM dada la baja especiﬁcidad
para el 18F-FDG en el cáncer de mama, entre 10:1 y 2:1 para el cociente entre tumor y fondo
dependiendo del tipo de tumor [35] [36] [10].
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Para superar estas limitaciones es necesario trabajar con nuevos materiales y diseños de
cristales de centelleo combinados con fotodetectores que obtengan el máximo rendimiento
de las características del cristal.
Sistemas PET de animales pequeños.
En los últimos años distintos grupos de investigación han producido o propuesto nuevos
prototipos de PET de animales pequeños que ofrecen una mejora del rendimiento en la
respuesta del sistema.
Gran parte de la mejora alcanzada con respecto a los primeros prototipos se debe al
reducido tamaño que se alcanza en el pixelado de los cristales. Algunos sistemas proporcionan
una elevada resolución y sensibilidad a costa de una también elevada complejidad en términos
del número de fotomultiplicadores y elementos de cristal.
Philips MOSAIC [37] es uno de los sistemas PET para animales con estas características.
El sistema lo conforman 14456 cristales GSO de dimensiones 2 x 2 x 10 mm3, conformando
52 anillos de 278 cristales cada uno. Mediante guías de luz se acoplan a una matriz hexagonal
de 288 fotomultiplicadores.
El NanoPET/CT es un sistema especíﬁco para animales pequeños que combina la técnica
PET y CT. El sistema PET lo conforman 38000 cristales LYSO de dimensiones 1.12 x 1.12
x 13 mm3 y que deﬁnen un FOV de 123 mm de diámetro y de 94 mm de longitud axial.
Otro de estos PET dedicados (DPET) es el Inveon [38]. Este sistema lo conforman 64
detectores  en bloque  dispuestos en 4 anillos de 161 mm de diámetro. Cada detector
 en bloque  es una matriz de 20 x 20 cristales de LSO de dimensiones 1.5 x 1.5 x 10
mm3, acoplados a un PSPMT por medio de guías ópticas. Otro escáner PET dedicado a
animales pequeños basado en las mismas características de diseño es el microPET R4 [39].
Para este sistema cada detector  en bloque  es una matriz 8 x 8 de cristales LSO con unas
dimensiones de 2.1 x 2.1 x 10 mm3 para cada píxel y con una distancia centro a centro de
2.4 mm, acoplados al PSPMT por medio de ﬁbra óptica. El sistema se compone de 24 de
éstos módulos dispuestos en anillos de 148 mm de diámetro.
De entre los sistemas comercializados, el YAP-(S)PET [40] es el único que combina la
técnica PET y SPECT en un mismo gantry. Este sistema consiste en 4 módulos que pueden
rotar en torno a la camilla. Cada uno de estos módulos es una matriz de 20 x 20 elementos de
YAP:Ce, de dimensiones 2 x 2 x 25 mm3 acoplados a un PSPMT. La mecánica de rotación
de los módulos en torno a la camilla presenta la ventaja de reducir el número de detectores
y, en consecuencia, el coste y mantenimiento del sistema, al mismo tiempo que proporciona
la resolución y sensibilidad requeridas para su uso en aplicaciones preclínicas.
El sistema especíﬁco para animales pequeños HIDAC-PET [41] ofrece una resolución que
con mucho supera los valores típicos del resto de sistemas propuestos (tabla 2.3). Esta mejora
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Sistema Fuente Método Reconstrucción Resolución volumétrica
(µl)
Inveon Φ=0.3mm Fuente puntual Na22 FORE+2D FBP
PET en cubo acrílico 6.5
microPET R4 Φ=1mm fuente puntual Na22 en lucite FORE+2D FBP 15
quad-HIDAC Φ=0.5mm fuente puntual Na22 en plástico Iterativo, modo lista EM 1.5
Philips MOSAIC Vaso de resina con capilares de F 18 FORE+2D FBP 25
YAP-(S)PET Φ=1mm fuente puntual Na22 3DFBP 12
Tabla 2.3: Resolución volumétrica obtenida para diferentes sistemas PET
para animales pequeños. Los valores corresponden al centro axial del FOV
y a una distancia radial de 5mm.
en la resolución la consiguen con una tecnología del detector poco convencional que se basa en
la utilización de cámaras proporcionales multi-hilo de gas acopladas a convertidores sólidos
de elevado número atómico. Su principal desventaja es la baja sensibilidad que implica el
uso de este tipo de tecnología.
Sistemas PEM.
Actualmente existen distintos prototipos de sistemas PET orientados al estudio del cáncer
de mama. Los primeros prototipos desarrollados se basan en dos detectores planos colocados
a ambos lados del pecho comprimido. La principal ventaja de esta conﬁguración es la posi-
bilidad de comprimir el pecho, el ángulo sólido cubierto y la reducida dispersión mejoran
tanto la sensibilidad como la resolución en la respuesta del sistema.
El PEM FLEX [42] es uno de estos sistemas. Para este sistema cada detector contiene
una matriz de 2 x 6 PSPMT. Cada PMT se acopla mediante guías de luz a una matriz de
13 x 13 cristales LYSO de 2 x 2 x 13 mm3.
A pesar del buen rendimiento obtenido por este tipo de sistemas, tabla 2.4, cuya con-
ﬁguración se basa en la compresión del pecho, existen algunos inconvenientes asociados. En
primer lugar, esta compresión por suave que sea, limita la duración del examen, lo que re-
duce la estadística de la medida y con ello el cociente señal ruido. Además, la conﬁguración
planar también limita el muestreo completo de todo el FOV, por lo que los artefactos en
la imagen reconstruida limitan la resolución y el cociente señal ruido en especial para el
caso de tumores pequeños. Con el objetivo de superar este tipo de inconvenientes nuevas
conﬁguraciones han sido propuestas por distintos grupos de investigación.
Una posible solución es la utilización de anillos de detectores. El HOTPET [43] consiste
en un sistema PET de cuerpo entero que puede adaptarse a exámenes especíﬁcos como
cerebrales o de mama. En su conﬁguración de cuerpo entero el diámetro del anillo es de 83
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cm, mientras que para las aplicaciones especíﬁcas mencionadas se reduce a 54 cm, siendo
el tiempo empleado en el cambio de conﬁguración de 1.5 horas. Lo conforman 12 módulos
detectores de BGO con un área de 13 x 21 cm2. Cada módulo lo forman 60 detectores. De los
60 detectores, 32 son matrices 7 x 7 de elementos de 2.68 x 2.68 x 18 mm3, 24 son matrices
de 7 x 8 de elementos de 2.68 x 3.06 x 18 mm3 y los cuatro detectores de las esquinas son
matrices de 3.06 x 3.06 x 18 mm3.
Otra posible solución es la utilización de un par de detectores planares que rotan en
torno al pecho permitiendo alcanzar la mejora en resolución que implica el tratamiento
tomográﬁco. Esta conﬁguración permite la integración de un CT de rayos X. Es el caso
del prototipo PET/CT especíﬁco para cáncer de mama desarrollado en la Universidad de
California [44]. Cada detector planar lo conforman 16 módulos dispuestos en una matriz de
4 x 4. Cada módulo consiste en un PSPMT acoplado a una matriz 9 x9 de cristales LSO de
3 x 3 x 20 mm3.
Para estas nuevas propuestas se ha determinado que la posición más favorable del pa-
ciente es la posición prona, es decir, tumbado hacia bajo. De esta forma se asegura la máxima
elongación del pecho y una mejor localización del tumor con respecto a la posición supina,
es decir, hacia arriba. Además, al no comprimir el pecho se evitan las incomodidades al
paciente y las pérdidas de muestreo en las zonas inobservables cercanas a la axila o la base
pectoral, que este procedimiento implica.
Uno de los sistemas cuyo diseño tiene en cuenta estas limitaciones es el PEM/PET con
brazo auxiliar para la realización de biopsias desarrollado en USA [45]. Este sistema consiste
en dos detectores que rotan en torno al pecho de la paciente en posición prona. Cada detector
consiste en una matriz de 4 x 3 PSPMT acoplados a una matriz de 96 x 72 cristales LYSO
de 2 x 2 x 15 mm3.
PEM Resolución en el centro del FOV (mm) Sensibilidad total
axial transaxial (%)
PEM PLEX [42] 2.4 7.4 18 (350 - 700 keV)
PEM/PET [45] 2.0 1.8 6.9 (350 - 650 keV)
HOTPET [43] 2.7 2.8 9.2 (300 - 670 keV)
PET/CT especíﬁco [44] 2.7 2.2 1.641 (350 - 650 keV)
Tabla 2.4: Parámetros de rendimiento para sistemas PEM en uso.
1Valor del pico de sensibilidad absoluta en el centro del campo de visión.
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2.4.1. Características de los sistemas PET desarrollados por nues-
tro grupo.
Como ya hemos comentado, sección 1.3, en la actualidad existe un creciente interés por
el desarrollo de sistemas PET para aplicaciones especíﬁcas. Una de estas aplicaciones es la
imagen de animales pequeños, orientada a la investigación preclínica. La imagen funcional
de animales pequeños, como ratas y ratones, es de especial interés para modelar enfer-
medades  in vivo  en estos animales. Otra aplicación especíﬁca de PET es la Mamografía
por Emisión de Positrones, orientada al estudio del cáncer de mama. En PEM, el desarrollo
de sistemas dedicados de alta sensibilidad y resolución espacial es crucial para el diagnóstico
precoz del cáncer y para conseguir una terapia eﬁciente. Basándose en un mismo diseño
modular, nuestro grupo ha desarrollado un sistema PET de animales pequeños comercial-
izado como AlbiraPET [6] y un sistema PEM, actualmente también en el mercado, MAMMI
[7]. El diseño modular empleado consiste en un cristal continuo centellador, un sistema de
fotodetección y una electrónica asociada a cada uno de ellos para la obtención de señales,
ﬁgura 2.17. Las características especíﬁcas de los distintos componente de nuestro sistema
son:
Figura 2.17: Diseño modular de nuestros sistemas.
Cristal Centellador. Como cristal centellador utilizamos el PreLudeTM420, de Saint-
Gobain Crystals. El PreLudeTM420 ( Lu1,8Y,2SiO5:Ce ) presenta una elevada densidad,
rápido decaimiento, una elevada producción de luz y una buena resolución energética. Una
de las características más relevantes del cristal es la forma trapezoidal que presenta, con
una base menor de 40 x 40 mm2, una base mayor de 50 x 50 mm2, y una altura , espesor
en profundidad d, de 10 mm. Esta particular geometría reduce la compresión en los bordes
del cristal. La compresión de la imagen, como más adelante explicaremos, es un factor de
degradación con una contribución importante para el caso del diseño modular y el método de
determinación de los parámetros de la interacción que utilizamos en nuestros sistemas. Ex-
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cepto la superﬁcie en contacto con el PSPMT, todas las superﬁcies están pulidas y cubiertas
con pintura negra. Este tratamiento de las superﬁcies se ha escogido por la mejora en reso-
lución espacial que supone y que más adelante comentaremos. Las principales propiedades
para el PreLudeTM420 se muestran en la tabla 2.1.
Fotomultiplicador. Para convertir la señal luminosa que se produce en el cristal en
corriente eléctrica utilizamos un PSPMT multiánodo de Hamamatsu Photonic H8500, cuya
ventana de entrada de borosilicato posee un índice de refracción nPSPMT = 1.51 para una
longitud de onda de 400 nm y con un área sensible del fotocátodo de 49 x 49 mm2. Esta
área efectiva la conforma una matriz de 8 x 8 ánodos tal y como se muestra en la ﬁgura 2.18.
Sus propiedades más relevantes se resumen en la tabla 2.5
Figura 2.18: Vista frontal y lateral del PSPMT de Hamamatsu Photonics
empleado en nustro diseño modular.
Circuito 2D proporcional de resistencia y circuito sumador ampliﬁcado. La
implementación electrónica que utilizamos para obtener los parámetros que caracterizan la
interacción del fotón de aniquilación en el cristal consiste en un contador proporcional de
salida ( DPC discretized proportional counter) sensible a la posición y un circuito sumador,
ﬁgura 2.19.
El DPC lo conforma una cadena 2D de resistencias de igual valor que actúan como divisor
de las cargas que provienen del PSPMT. Estas cargas, corrientes que pueden proceder de
cualquiera de los 64 ánodos de nuestro PSPMT, se inyectan en el correspondiente segmento
entre resistencias consecutivas. Según el segmento, la impedancia que ofrecen las resistencias
a la corriente en su trayecto hasta llegar a los extremos de la red, da lugar a que se establezca
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Respuesta espectral 300-650 nm
Pico de Longitud de onda 400 nm
Material del Fotocátodo ”Bialkali”
Eﬁciencia Cuántica a 420 nm 24 %
Ventana Material Borosilicato
Espesor 1.5 mm
Dínodo Estructura Dínodo de Canal Metálico
Número de Etapas 12
Número de Ánodos 64 ( matriz 8 x 8 )
Tamaño Píxeles de Ánodo 6.08 mm
Área efectiva 49 x 49 mm
Dimensiones Externas 52 x 52 x 27.4 mm
Voltage (Ánodo - Cátodo) -1100 V
Tiempo T. de subida 0.8 ns
de T. tránsito 6 ns
Respuesta FWHM T. Tránsito 0.4 ns
Tabla 2.5: Propiedades del PSPMT (Hmamatsu Photonics H8500)
una relación entre la intensidad de la señal recogida y la posición de origen donde dicha
corriente ha sido inyectada. De manera que, para la superposición de corrientes que origina
la distribución de luz generada en la interacción de un fotón en el cristal, las cuatro señales
de salida nos permiten obtener los centroides de posición de dicha distribución en el plano
deﬁnido por la entrada del fotomultiplicador, algoritmo del centro de gravedad (CoG). La
energía depositada en dicha interacción se puede obtener de la suma de estas señales.
Como ya hemos introducido en el apartado anterior, una de las características más re-
levantes de nuestros sistemas es la capacidad de proporcionar información DOI. Obtener
la DOI con nuestros sistemas es posible debido a que para un cristal continuo la anchura
de la distribución de luz, ρluz, depende de la profundidad a la que haya tenido lugar la
interacción. La manera de determinar la anchura de la distribución es mediante la relación
directa que ésta mantiene con el segundo momento de la distribución de luz, µluz. El diseño
de nuestra red de resistencias es tal que la variación del voltaje entre segmentos anódicos
contiguos es cuadrática. La suma de todos los voltajes mediante la implementación de un
sumador analógico nos permite medir este segundo momento y, con él, obtener la anchura
de la distribución de luz, [46] [47]. Con esta sencilla y barata implementación electrónica
obtenemos de manera simultánea tanto la posición 3D del punto de interacción, como la
energía depositada.
Este método de determinación de los parámetros de la interacción funciona especialmente
bien para distribuciones de luz en la zona central del cristal. Sin embargo, a medida que
nos alejamos del centro aparece de forma progresiva el fenómeno que comúnmente se conoce
como efectos de borde. Uno de estos efectos de borde se debe a la deformación que sufre la
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Figura 2.19: Izquierda: esquema de la electrónica implementada en nue-
stros sistemas PET. El DPC actúa como divisor de carga de las corrientes
que proviene del PSPMT y permite determinar la posición de la interac-
ción proyectada en el plano de entrada del PSPMT. A su vez, un sumador
analógico nos permite medir el segundo momento de la distribución y obten-
er de manera simultanea información sobre la DOI. Derecha: DPC que con-
siste en una red de resistencias 2D de igual valor usado comúnmente para
la determinación de los centroides de la distribución de luz en el plano de
entrada del PMT.
distribución de luz en la proximidad a los bordes de cristal. Para distribuciones cuyo origen,
punto de interacción, tiene lugar en la zona central del cristal, la avalancha de fotones
sigue una distribución simétrica. Para interacciones que han tenido lugar en una posición
desplazada con respecto al centro del cristal, las superﬁces límites del cristal rompen la
simetría de la distribución y, por tanto, la de la superposición de corrientes inyectadas en
el circuito eléctrico. Esta rotura de simetría es tal que el centroide que determinamos no
se corresponde con la posición en la que ha tenido lugar la interacción, sino que presenta
un desplazamiento en dirección al centro del cristal, lo que se traduce en una compresión
de la imagen. Nos referimos como compresión de la imagen a la pérdida de linealidad en la
determinación de la posición que se da en los bordes del cristal y que tiene como consecuencia
una degradación de la resolución espacial, ﬁgura 2.20. La compresión de la imagen depende
del espesor en profundidad del cristal y del tratamiento que las superﬁcies presenten. A
mayor grosor del material centellador, mayor es la deformación que sufre la distribución
de luz y, como consecuencia, el error introducido en la determinación del centroide. La
forma trapezoidal escogida en nuestro cristal tiene como objetivo minimizar este efecto [48].
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Introducir una pendiente en las superﬁcies laterales supone reducir el grosor del cristal en
la zona borde del cristal, de manera que la deformación de la distribución de luz es menor
y con ello el error introducido. Como hemos comentado, el tratamiento de las superﬁcies
también juega un papel importante en los efectos de compresión [49]. La pintura negra que
cubre las superﬁcies laterales y de entrada de nuestro cristal fue escogida en base a estudios
previos realizados por nuestro grupo [50]. La pintura negra que cubre las paredes supone la
absorción de parte de la luz, de manera que para las distribuciones de luz próximas a la zona
borde del cristal se minimiza el desplazamiento hacia el centro del cristal que se produce en
la determinación del centroide, y con ello se reduce la compresión de la imagen.
Figura 2.20: Imagen obtenida mediante un modelo analítico para un maniquí
de 81 fuentes puntuales equidistantes en una matriz de 9 x 9. Izquierda:
Respuesta de un sistema ideal. Derecha: Efectos de borde en la imagen. Se
observa una pérdida paulatina de linealidad al alejarnos de la zona central,
compresión de la imagen.
Si bien el diseño modular es común para ambos sistemas, ALBIRA y MAMMI presentan
diferencias.
El sistema MAMMI consta de dos componentes principales, ﬁgura 2.23: la camilla y
el sistema de detección y adquisición (carro).
El sistema de detección del MAMMI consiste en 12 módulos idénticos que conforman
un dodecágono con una distancia cristal - cristal entre detectores enfrentados de 190 mm,
siendo la apertura del sistema de 186 mm. Con estos 12 módulos deﬁnimos 42 pares de
coincidencias, ﬁgura 2.21, que deﬁnen un FOV transaxial, plano del anillo detector, de 170
mm; y un FOV axial, perpendicular al plano del anillo, de 40mm. El sistema consta de un
elevador mecánico que permite desplazamientos del anillo detector a lo largo del eje axial, lo
que permite aumentar el FOV axial hasta 170 mm. El carro en el que se encuentra el brazo
elevador con el anillo contiene también toda la electrónica necesaria para la adquisición de
datos.
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Figura 2.21: Izquierda: 12 módulos que conforman el sistema de detección
MAMMI. Derecha: Pares de coincidencia deﬁnidos.
Figura 2.22: Izquierda: posición prona de la paciente. Derecha: Camilla del
MAMMI.
La camilla de nuestro sistema colocada sobre una cama hospitalaria estándar permite
que la mujer se coloque sobre ella en posición prona, ﬁgura 2.22, de manera que la mama
sometida a estudio penda de una de las dos aperturas. Previamente a la colocación de la
paciente, se cubre la apertura que no se va a utilizar y, bajo la apertura que se va utilizar,
se colocan el anillo detector y un protector tubular para evitar el contacto entre anillo y
paciente.
El sistema PET de animales pequeños desarrollado por nuestro grupo consiste
en 8 módulos idénticos que conforman un octágono. La distancia entre detectores enfrentados
para este octógono es de 111.6 mm (cristal-cristal). El octógono de detectores se cubre con
una carcasa de plástico, dejando una apertura cónica de aproximadamente 10cm de diámetro
medio.
Con estos 8 detectores deﬁnimos 12 pares de coincidencia. Dentro de estos pares de coin-
cidencia distinguimos entre pares de detectores enfrentados y pares de detectores cruzados.
Los pares enfrentados deﬁnen un FOV de 40 mm y el conjunto de los 12 pares deﬁnen un
FOV de 80 mm, ﬁgura 2.24.
El sistema ALBIRA incorpora una camilla que permite realizar desplazamientos a lo
largo del eje vertical y del eje de la camilla, ﬁgura 2.25. En la ﬁgura ﬁgura 2.25 se aprecia
la disposición interna y conﬁguración ﬁnal del PET de animales pequeños ALBIRA.
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Figura 2.23: Componentes del MAMMI: camilla, anillo detector y sistema
de adquisición.
Figura 2.24: Pares de coincidencia deﬁnidos para el anillo detector del Albira
PET.
(a) FOV de 40: pares enfrenta-
dos
(b) FOV de 80: pares cruzados
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Figura 2.25: El ALBIRA PET lo conforman 8 módulos idénticos formando
un octágono de 111.6 mm de distancia entre cristales enfrentados, arriba. El
octágono se cubre con una carcasa de plástico que deja una apertura cónica
de aproximadamente 10 cm de diámetro medio. El ALBIRA PET consta de
un sistema mecánico que permite desplazamientos relativos de la camilla en
vertical y en profundidad, abajo.
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3. Corrección por Profundidad
de Interacción.
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3.1. Error de Paralaje en nuestro sistema.
En la sección 2.1 hemos introducido los principios físicos en los que se fundamenta la
técnica PET. En el proceso de aniquilación del positrón se generan dos fotones de 511 keV
a, aproximadamente, 180◦. A cada par de fotones que nuestro sistema registra dentro de la
ventana de coincidencia se le asigna una LOR que une las posiciones en las que estos fotones
han sido detectados. Asumimos que la aniquilación ha tenido lugar en una posición a lo largo
de esta LOR y el conjunto total de LORs deﬁnidas en función de los eventos registrados
nos permite reconstruir la distribución espacial de la fuente radiactiva. Sin embargo, como
también hemos hecho referencia ( apartado 2.3.2 ), existen distintos factores de degradación
de la calidad de imagen relacionados con la física envuelta en este proceso. En este capítulo se
presenta la implementación, para nuestro sistema PET de animales pequeños, de un método
de corrección para uno de estos factores de degradación, el error de paralaje.
El error de paralaje ( apartado 2.3.2 ) tiene lugar cuando no disponemos de la informa-
ción sobre la profundidad dentro del cristal a la que los fotones que deﬁnen la coincidencia
interaccionan. Para un sistema que no proporciona este tipo de información se considera que
todos los fotones registrados han interaccionado a una misma profundidad, es decir, las coor-
denadas transversales que proporciona el sistema se consideran ubicadas en un mismo plano
de referencia. Estas coordenadas son las que determinan incorrectamente la parametrización
de la LOR. El error introducido en la parametrización de la LOR al considerar todos los
fotones detectados a una misma profundidad tiene como consecuencia una degradación de
la calidad de la imagen reconstruida.
El diseño modular de nuestro sistema ( apartado 2.4.1 ) permite determinar tanto las
coordenadas transversales, como la profundidad a la que se ha producido la interacción del
fotón en el cristal. Como más adelante describiremos, las coordenadas transversales y la
DOI proporcionadas por el sistema permiten determinar las coordenadas transversales del
plano de referencia que contiene de forma implícita la información DOI. Estas coordenadas
permiten incluir la información DOI en la parametrización de la LOR, ﬁgura 3.1.
Para poder comprender la implementación de la corrección DOI desarrollada para nuestro
sistema es necesario conocer el procesado de datos que tiene lugar con cada adquisición.
Para cada medida se parte del conjunto de datos registrados por el sistema. Este conjunto
de datos se somete a un proceso de tratamiento, previo a la reconstrucción, en el que se
implementan una serie de correcciones, entre ellas la corrección por DOI. Como resultado de
esta parte del proceso obtenemos el ﬁchero modo lista. Este ﬁchero contiene los parámetros
que caracterizan la coincidencia ( tiempo y par de detectores en los que se ha registrado la
coincidencia ) y los parámetros, ya corregidos, que caracterizan cada uno de los eventos que
deﬁnen la coincidencia ( posición 3D y energía ). De este ﬁchero modo lista es del que partirá
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Figura 3.1: Esquema de la corrección con DOI en la parametrización de la
LOR para un par de detectores de nuestro sistema.
la reconstrucción. Finalmente, tras el proceso de reconstrucción obtenemos la imagen ﬁnal.
Las correcciones implementadas en el procesado de datos previo a la reconstrucción se
aplican en base a unos ﬁcheros LUT (Look Up Table) de partida. Estos ﬁcheros LUT son
generados tras un proceso de calibración del sistema. Este proceso de calibración es carac-
terístico del sistema y los LUTs generados son aplicables a las posteriores adquisiciones,
siempre y cuando no se realicen cambios ni en la calibración, ni en el sistema y su conﬁgu-
ración.
En las siguientes secciones profundizamos en la descripción del proceso de tratamien-
to de datos previo a la reconstrucción. En primer lugar describiremos el procedimiento
de calibración de nuestro sistema teniendo en cuenta la información DOI proporcionada.
Posteriormente, describiremos la aplicación de distintos factores de corrección directamente
relacionados con la calibración, así como la implementación de la corrección por DOI en la
parametrización de las LORs.
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3.2. Método de calibración del sistema con información
de la DOI.
Tal y como hemos descrito a lo largo del capítulo anterior, la respuesta de un sistema
PET presenta limitaciones asociadas a errores sistemáticos que implica la física en la que
se fundamenta. En el proceso de tratamiento de los datos registrados por nuestro sistema
se aplican distintas correcciones que permiten minimizar la contribución que estos errores
tiene en la respuesta del sistema.
El proceso de calibración del sistema consiste en una serie de medidas, que denominamos
medidas de calibración, en las que se establece una correlación entre parámetros conocidos y
parámetros proporcionados por el sistema. La desviación existente entre los valores nominales
y medidos para estos parámetros podrá ser aplicada en posteriores medidas cual método de
corrección que aproxime los datos registrados a los valores nominales.
El proceso de calibración de nuestro sistema se basa en las características de diseño
de nuestro sistema y en el método, y los errores sistemáticos asociados, que utilizamos
para obtener los parámetros que caracterizan la interacción del fotón en el cristal. Como
hemos descrito en el apartado 2.4.1, el método para la obtención de los parámetros de la
interacción del fotón consiste en el uso de un PSPMT que transforma la distribución de
luz, generada en la interacción del fotón con el material centellador, en una distribución
de carga. Esta distribución de carga, mediante el circuito modiﬁcado DPC y la aplicación
del algoritmo CoG, permite la determinación de la energía y posición 3D de la interacción.
Para cristales de extensión transversal ﬁnita, extensión paralela a la entrada del PSPMT, la
utilización de este método introduce un error sistemático. Este error introducido, conocido
como efectos de borde, ha sido estudiado por diversos grupos con el objetivo de evitarlo
o corregirlo [51, 52, 53], dado lo signiﬁcativo de su contribución en la degradación de la
imagen. Características del diseño del detector, como grosor en profundidad del cristal y
acabado de las superﬁcies límites, determinan que la contribución al error sea más o menos
signiﬁcativa [49, 50]. Los efectos de borde se deben a que las superﬁcies límites del cristal
rompen la simetría de la distribución de luz y, este truncamiento de la distribución de luz
tiene como consecuencia un efecto en los parámetros que se determinan a partir de ella.
Uno de los efectos de borde es el fenómeno de compresión de la imagen que ya intro-
ducimos en el apartado 2.4.1. El truncamiento de la distribución de luz se traduce en un
truncamiento de la distribución de la carga, de manera que el centroide de posición que
obtenemos al aplicar el algoritmo CoG no se corresponde con la posición a la que ha tenido
lugar la interacción, sino que presenta un desplazamiento en la dirección hacia el centro
del cristal, ﬁgura 2.20. El grosor en profundidad del cristal y el acabado de las superﬁcies
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límites afectan al grado de compresión. Por un lado, la pintura negra que cubre las superﬁ-
cies límites de entrada y laterales de los cristales de nuestro sistema minimizan este efecto
de compresión, ya que absorbe parte de la luz y disminuye el desplazamiento; por contra,
al absorber parte de la luz, degrada la resolución energética. Por otro lado, el grado de
compresión depende de la profundidad dentro del cristal a la que haya tenido la interacción,
ya que cuanto mayor es la distancia que debe recorrer la luz hasta llegar a la entrada del
PSPMT, mayor es el efecto que tienen las superﬁcies límites sobre la distribución de luz.
Esta compresión supone una pérdida de linealidad de la respuesta en la determinación de la
posición del sistema y también una pérdida de resolución en la posición.
Figura 3.2: Energía y posición obtenidas de los datos en bruto registrados
por un módulo detector con las características de diseño del Albira PET
midiendo en coincidencia una fuente puntual de Na22.
(a) Centro del FOV
(b) A 10 mm en ambos ejes respecto de ﬁgu-
ra 3.2a
(c) A 22.5 mm en ambos ejes respecto de ﬁgu-
ra 3.2a
Los efectos de borde también introducen error en la determinación de la energía. Para
una profundidad de interacción determinada la porción de luz absorbida por la pintura negra
que cubre las superﬁcies límites aumenta con la distancia de la posición transversal de la
interacción respecto al centro del cristal, es decir, con su proximidad a los bordes del cristal.
Esto se traduce en una disminución de la carga recolectada. Por otro lado, para una posición
transversal de la interacción determinada, la distancia recorrida por la luz hasta llegar al
PSPMT varía en función de la profundidad a la que tenga lugar la interacción y con ella
la proporción de luz que se pierde. La disminución de la carga recolectada y su variación
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con la DOI suponen un efecto estadístico y un efecto sistemático, respectivamente, cuya
contribución a la degradación de la resolución energética aumenta con la proximidad a los
bordes.
Figura 3.3: Ajustes de energía para los datos de la ﬁgura 3.2
(a) Para la ﬁgura 3.2a (b) Para la ﬁgura 3.2b (c) Para la ﬁgura 3.2c
( X, Y ) mm µ ( centroide ) σ Resolución energética (%)
( 0, 0 ) 4323.16 ± 1.11 326.8 ± 0.8 17.80 ± 0.04
(-10, -10 ) 4780.9 ± 1.2 334.1 ± 0.9 16.46 ± 0.04
(-22.5, -22.5 ) 3561 ± 4 434 ± 4 26.6 ± 0.3
Tabla 3.1: Resultados de los ajustes energéticos de la ﬁgura 3.3. Se observan
los efectos que tienen en la determinación de la energía de la interacción los
efectos de borde y la falta de uniformidad en la sensibilidad intrínseca del
detector.
En el proceso de calibración también se minimiza el efecto debido a la falta de uniformidad
en la sensibilidad intrínseca del detector. La ganancia de los dínodos del fotomultiplicador,
los preampliﬁcadores no equilibrados y la fractura o heterogeneidad del cristal, son algunos
de los factores que tienen como consecuencia un falta de uniformidad en la respuesta del
sistema a la hora de determinar los parámetros que caracterizan la interacción. Por ejemplo,
la variación de ganancias en el PSPMT tiene como consecuencia que el canal energético
correspondiente al fotopico varíe en función de la posición transversal. En la ﬁgura 3.2
representamos los espectros de energía que se obtienen para un módulo detector, con las
características de diseño del Albira PET, midiendo en coincidencia una fuente puntual de
Na22 situada en tres posiciones diferentes. En la ﬁgura 3.3 se muestran los ajustes sobre
el fotopico para cada uno de estos espectros de energía y en la tabla 3.1 se presentan los
resultados obtenidos con estos ajustes. Los efectos de borde y la falta de uniformidad en la
sensibilidad intrínseca dan lugar a las variaciones que se observan en los resultados de los
ajustes, tanto para el canal central del fotopico, como para las resoluciones energéticas.
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Los efectos que tienen las superﬁcies límite del cristal sobre la distribución de luz también
afectan a la determinación de la DOI. Como hemos comentado en el apartado 2.4.1 nuestro
sistema determina la profundidad a la que se ha producido la interacción en función de
la anchura que presente la distribución de luz. Para un cristal centellador de extensión
transversal inﬁnita, a parte del desplazamiento en posición, no se observan diferencias en la
distribución de luz para distintas interacciones que tengan lugar a una misma profundidad
de interacción pero distinta posición transversal, es decir, la anchura de la distribución
será la misma para todas. Sin embargo, los cristales reales tienen una dimensión ﬁnita y el
truncamiento de la distribución en las proximidades de los bordes da lugar a una variación
en la anchura de la distribución de luz en función de la posición transversal a la que se
ha producido la interacción. Además, dado que, como hemos comentado, los efectos de las
superﬁcies sobre la distribución de luz son mayores cuanto más alejada de la entrada del
PSPMT ha tenido lugar la interacción, esta dependencia de los efectos de borde con la
profundidad se traduce en una pérdida de resolución en la determinación de la DOI en las
proximidades de los bordes.
El proceso de calibración que a continuación describimos tiene en cuenta la contribución a
error que introducen los efectos de borde y la falta de uniformidad, y minimiza la degradación
en la calidad de imagen que éstos suponen.
En el proceso de calibración caracterizamos por separado cada uno de los 8 módulos
que conforman el sistema. El proceso de calibración parte de un conjunto de 8 medidas en
las que utilizamos un mismo maniquí, lámina de calibración, y un mismo procedimiento
de adquisición y de posterior tratamiento de los datos registrados. En cada una de estas 8
medidas de calibración el módulo que queremos calibrar mide en coincidencia con el módulo
directamente enfrentado, ﬁgura 3.4a. Frente al módulo que queremos calibrar colocamos la
lámina de calibración. Esta lámina consiste en una matriz de 9 x 9 fuentes puntuales de
Na22, con una distancia entre ellas de 5 mm. La lámina se sitúa de manera que el punto
central de la lámina se corresponda con el centro de la cara frontal del cristal, de esta forma
las posiciones nominales de las fuentes puntuales son conocidas. Para ﬁjar esta posición de la
lámina con respecto al módulo se utiliza un soporte cuyo diseño se adecúa a las características
geométricas de nuestro sistema, ﬁgura 3.4b y ﬁgura 3.4c.
Sobre el mapa de posiciones que se obtiene para la medida de la lámina de calibración,
se determinan 81 subconjuntos de datos asociados a cada una de las 81 fuentes puntuales.
Estos subconjuntos de datos se determinan aplicando un ﬁltro de radio 2.5 mm, mitad de la
distancia entre fuentes, sobre cada posición medida para cada una de las fuentes. Para cada
uno de los 81 subconjuntos de datos se realiza un ajuste del histograma de energía donde
el modelo teórico es una Gaussiana y una recta. Este ajuste nos permite obtener el valor
central del fotopico para cada una de las 81 posiciones y la anchura ( σ ) de la distribución
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Figura 3.4: Pares de módulos directamente enfrentados utilizados para las
medidas de calibración (a), soporte para la ﬁjación de la lámina de cali-
bración adecuado a las características geométricas de nuestro sistema (b) y
soporte de calibración ﬁjado al anillo detector (c).
(a) Pares enfrentados. (b) Soporte calibración.
(c) Fijación del soporte al anillo.
Gaussiana. Esta anchura la utilizamos para deﬁnir una ventana energética que utilizamos
para aplicar un ﬁltro energético, [-2σ,+2σ], al subconjunto de datos asociados a ese punto.
Con los eventos de coincidencia que presentan una energía contenida en el intervalo
deﬁnido, [-2σ,+2σ], se procede al ajuste de la función distribución que sigue la anchura de
la distribución de luz. El modelo teórico, ecuación (3.1), al que ajustamos la distribución de
la anchura de la distribución de luz, ρluz, se basa en la dependencia del segundo momento
con la profundidad de interacción y en la ley de atenuación en el cristal sufrida por el haz
de radiación incidente, ﬁgura 3.5. En este modelo se aproxima, por un lado, una resolución
intrínseca constante a lo largo de la profundidad del detector y, por otro lado, se asume
que la función respuesta del detector para una profundidad determinada sigue una función
Gaussiana. Como ya hemos comentado, considerar la resolución intrínseca constante con la
profundidad es solo una aproximación, puesto que hay distintos efectos que hacen que la
resolución intrínseca varíe con la profundidad (z).
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Figura 3.5: Esquema de la distribución de eventos esperada para la anchura
de la distribución de luz ρluz. Curva gruesa discontinua azul: atenuación
exponencial del haz de rayos-γ; curvas ﬁnas discontinuas: distribución ρluz
para una profundidad determinada; líneas rojas verticales: límites superior
e inferior deﬁnidos por el grosor en profundidad del cristal, curva verde: la
distribución de ρluz esperada para el conjunto de todas las profundidades
posibles.
D(z) = Ae−αz
{
−Erf
(
a− z√
2σ
)
+ Erf
(
b− z√
2σ
)}
(3.1)
donde A, α, a, y b son parámetros ajustables: α es el coeﬁciente de atenuación lineal
para el cristal centellador y a y b son los límites deﬁnidos por el grosor en profundidad del
cristal. Una discusión más detallada de la ecuación (3.1) puede verse en [46].
Figura 3.6: Ejemplo de ajuste de la profundidad de interacción basado en
el modelo teórico de la ecuación (3.1).
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Figura 3.7: Representamos las posiciones nominales, cuadrados morados, y
las posiciones medidas, círculos azules, para la calibración de uno de los
módulos que conforman nuestro sistema.
Figura 3.8: Representamos el canal del fotopico obtenido en el ajuste ener-
gético para los 81 puntos de una medida de calibración. Izquierda: repre-
sentamos el canal energético en función del punto al que se corresponden
(1->(-20,-20).. 81->(20,20)). Derecha: representamos el canal energético en
función de la posición nominal con la que se corresponden.
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En la ﬁgura 3.8 representamos el canal en el que se localiza el fotopico para las 81 posi-
ciones. Observamos la falta de uniformidad en la respuesta, que como ya hemos explicado,
se debe a heterogeneidades intrínsecas al sistema y a efectos de borde.
(a) Representamos los parámetros a y b obtenidos para los 81 puntos de una medida de
calibración.
(b) Representamos |a-b| para los 81 puntos de una medida de calibración.
Figura 3.9: Izq: En función del punto al que se corresponden (1:(-20,-20)...
81:(20,20)).Drch: En función de la posición nominal con la que se correspon-
den.
Para cada uno de los 81 subconjuntos de datos, y una vez aplicados los ﬁltros de energía
y posición, se realiza un ajuste del histograma de la anchura de la distribución de luz
ρluz al modelo teórico de la ecuación (3.1), como se muestra en la ﬁgura 3.6. Los valores
obtenidos para a y b se guardan en un ﬁchero LUT ( Look Up Table ). Este ﬁchero también
contiene la posición nominal y medida, y el centroide de energía. De esta manera se establece
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una relación entre la posición nominal de la fuente y los valores para los parámetros de la
interacción proporcionados por el sistema. Obtenemos una caracterización de la respuesta del
sistema en función de la posición para cada uno de los distintos parámetros de la interacción.
En la respuesta del sistema para cada uno de los parámetros, observamos los efectos debidos a
la no uniformidad y efectos de borde anteriormente comentados. En la ﬁgura 3.7 se representa
las posiciones determinadas para una medida de calibración. Se observa como la compresión
aumenta a medida que nos alejamos de las posiciones centrales.
En la representación de los parámetros a y b obtenidos, ﬁgura 3.9a, se observa también
su dependencia con la posición. Si analizamos la diferencia entre los valores límites (a - b),
ﬁgura 3.9b, vemos que el intervalo de posibles anchuras de la distribución de luz es mayor
para la zona central y disminuye al aproximarnos a los bordes. En la proximidad de los
bordes la relación entre la DOI y la anchura de la distribución de luz no es lineal debido a
la rotura de simetría de la distribución de luz. Cuando esto sucede, distintas profundidades
presentan una misma anchura de la distribución de luz, por lo que el intervalo de anchuras
posibles se ve reducido.
Generación de LUTs
Sin entrar en detalle describiremos de forma breve el proceso de generación de los 8
LUTs, uno por cada módulo, y la información que en ellos queda almacenada. La generación
de los ﬁcheros LUTs, que caracterizan la respuesta del sistema y que nos permiten corregir
las posteriores adquisiciones, parte de la información obtenida en el proceso de calibración.
Disponemos de:
<Xmed><Ymed><Xnom><Ynom><ParamA><ParamB><CanalE>
obtenidos de los ajustes realizados para cada uno de los 81 puntos de la lámina de ca-
libración. Para cada uno de estos puntos tomamos la posición medida (<Xmed><Ymed>) y
la consideramos un nodo al que se le asocia un vector que contiene los 5 campos restantes
(<Xnom><Ynom><ParamA><ParamB><CanalE>). Sobre el conjunto de los 81 nodos se ob-
tiene el diagrama de Voronoï [54] [55] [56], superﬁcies irregulares cuyo conjunto cubre todo
el plano y que desarrollan el papel de base para la interpolación de los datos que se van a
almacenar en el LUT.
El LUT es una matriz de dimensiones 1024 x 1024 x 5. Con 1024 x 1024 deﬁnimos el
mapa de posiciones (<XLUT>,<YLUT>) , que cubre todo el intervalo de posibles posiciones
medidas por el módulo. Los valores que deﬁnen este intervalo de posiciones vienen determi-
nados por el algoritmo CoG y la red de resistencias. El número de dimensiones utilizadas es
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un compromiso entre tiempo y resolución, para las dimensiones escogidas la resolución en
posición es de 0.039 mm.
Una vez obtenidos los diagramas de Voronoï y deﬁnido el mapa de posiciones para el LUT,
procedemos a la interpolación: para cada una de las posiciones del LUT (<XLUT>,<YLUT>),
se interpola en base al diagrama de Voronoï y utilizando la interpolación de Vecinos Natu-
rales. Como resultado de la interpolación obtenemos los siguientes cinco campos asociados
a cada posición:
<Xresult><Yresult><ParamAresult><ParamBresult><CanalEresult>.
Ahora bien, no guardamos exactamente el resultado obtenido de la interpolación, si no
que para cada uno de los campos se almacena:
Xvector :< Xresult > − < XLUT > (3.2a)
Yvector :< Yresult > − < YLUT > (3.2b)
< ParamAresult > (3.2c)
< ParamBresult > (3.2d)
QEnerg : Epico(keV )/ < CanalEresult > (3.2e)
donde Epico(keV)= 511.
Estos LUTs serán utilizados en el proceso de tratamiento de datos, previo a la recons-
trucción, que conlleva cada adquisición del sistema. Para cada evento de coincidencia el
sistema registra su posición, (<Xreg>,<Yreg>). En base a esta posición se buscan, en el
correspondiente LUT del módulo en cuestión, los factores de corrección asociados. En el
siguiente apartado describimos el orden en el que se aplican esos factores, especiﬁcando
cómo se introduce la información DOI en la parametrización de la LOR.
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3.3. Parametrización de la línea de respuesta: corrección
de la LOR con la información DOI.
El error de paralaje, como se ha descrito en el apartado 2.3.2, tiene lugar al considerar
que todos los fotones procedentes de la aniquilación interaccionan a una misma profundidad
en el interior del cristal, es decir, cuando no disponemos de la información DOI. Como ya
hemos introducido en el apartado 2.4.1, una de las características más relevantes de nuestro
sistema es la capacidad de proporcionar este tipo de información.
En nuestro proceso de tratamiento de datos, previo a la reconstrucción, diferenciamos
entre el proceso de calibración del sistema y la aplicación de correcciones basadas en los
resultados de la calibración. El proceso de calibración desarrollado, descrito en el apartado
anterior, incluye la información DOI que nos proporciona el sistema introduciendo dos pa-
rámetros directamente relacionados con ésta, parámetro a y parámetro b, superﬁcies límites
del grosor en profundidad del cristal. Para implementar la DOI en las correcciones aplicadas
introducimos una nueva corrección en la parametrización de la LOR que tiene en cuenta la
profundidad a la que se ha producido la interacción.
Para entender esta nueva corrección hemos de tener en cuenta, por un lado, que para
cada adquisición del sistema los datos registrados deben ser corregidos en base a los ﬁcheros
resultantes del proceso de calibración. La existencia de distintas correcciones a aplicar a
los datos registrados determina en qué momento del proceso de datos se debe aplicar la
corrección por DOI. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que nuestra parametrización
de la LOR, es decir, la determinación de la línea que une las posiciones de interacción
para cada uno de los fotones que deﬁnen el evento de coincidencia, se realiza a partir de
coordenadas transversales deﬁnidas en un plano de referencia, ﬁgura 3.1. Transformar estas
coordenadas transversales para que contengan de forma implícita la información relativa a
la profundidad en la que se ha producido la interacción, se traduce en una parametrización
que tiene en cuenta la profundidad de interacción.
En este apartado describimos las correcciones aplicadas previamente a la reconstrucción
y profundizamos en el método de corrección de la parametrización de la LOR, tanto en
el momento, dentro del proceso de datos, en el que se debe aplicar, como en el propio
método en sí, basado en la determinación de las relaciones geométricas entre las coordenadas
transversales con y sin información implícita de la DOI.
Para cada adquisición del sistema los datos registrados para cada evento de coincidencia
son:
[móduloID]: identiﬁca el par de coincidencia. En nuestro sistema de 8 módulos se de-
ﬁnen 12 pares de coincidencia, 4 son los pares directamente enfrentados y 8 los cruzados,
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ﬁgura 2.24.
[Time Stamp]: el tiempo en el que se ha registrado.
[Single Flag]: si el evento es  single  o coincidencia.
[E1,X1,Y1,Z1]: datos para el evento registrado en el primer módulo del par, cuál es el
primer módulo queda deﬁnido implícitamente con el par.
[E2,X2,Y2,Z2]: datos para el evento registrado en el segundo módulo del par, cuál es el
segundo módulo queda deﬁnido implícitamente con el par.
Para cada evento de coincidencia el proceso a seguir es el mismo. En base al identiﬁcador
del par, sabemos los módulos en los que se ha registrado cada uno de los eventos y en base
a las coordenadas transversales registradas por el sistema, ( Xreg, Yreg ), se buscan, en los
ﬁcheros LUT correspondientes a esos módulos, los factores de corrección asociados a esa
posición. Una vez obtenidos los factores de corrección se aplican en el siguiente orden:
En primer lugar aplicamos la corrección de energía. El canal de energía registrado se
multiplica por el factor de corrección de energía que obtenemos del LUT, factor de
ecuación (3.2)e.
EiCOR(Xreg, Yreg)i = Eireg ∗QEnerg(IndLUTi(Xreg, Yreg))
donde i hace referencia al módulo en el que el evento ha sido registrado
y el índice IndLUTi, cuyo valor viene dado por (Xreg,Yreg), determina el elemento, de
entre los 1024 x1024 del LUT correspondiente al módulo i, del que debemos obtener
el factor de corrección de energía.
De esta forma no solo reescalamos la información energética de canales a keV, sino
que lo hacemos teniendo en cuenta la dependencia que la respuesta en la información
energética de nuestro sistema tiene con la posición.
Una vez reescalada la energía aplicamos un ﬁltro energético de ±20% de la energía
nominal del fotopico, es decir, 20% de 511 keV. Este ﬁltro energético determina los
sucesos que van a continuar siendo tratados, aquellos cuya energía esté contenida en
este intervalo. El resto de sucesos son descartados, por lo que no se tienen en cuenta en
la generación del ﬁchero del que parte la reconstrucción. Aplicar este ﬁltro energético
supone que solo a los eventos cuya energía depositada sea cercana a la energía nominal
del fotón de aniquilación se les aplica el tratamiento de datos a continuación descrito.
La siguiente corrección en ser aplicada es la corrección en la determinación de la
posición. Para ella, al igual que en el factor de corrección de energía, utilizamos el
correspondiente elemento del LUT asociado a la posición registrada y corregimos la
posición según los factores de corrección en posición almacenados para ese elemento,
factores de ecuación (3.2)a y ecuación (3.2)b:
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XiCOR = Xireg +Xvector(IndLUTi(Xreg, Yreg))
YiCOR = Yireg + Yvector(IndLUTi(Xreg, Yreg))
Aplicar esta corrección supone disminuir el error que introducen los efectos de borde
de nuestro sistema en la determinación de la posición, es decir, tras esta corrección
se disminuye la compresión de la imagen. Estas coordenadas determinan la posición
transversal a la que se ha producido la interacción del fotón en el cristal pero no
incluyen la información sobre la profundidad a la que ha tenido lugar. Para cada
módulo las coordenadas transversales de posición de los distintos eventos detectados
se sitúan sobre un mismo plano de referencia, este plano de referencia coincide con la
superﬁcie de entrada del cristal. Si utilizamos estas coordenadas para deﬁnir las LORs
cuyo conjunto se utiliza como punto de partida para la reconstrucción, se introduce,
como ya hemos comentado, lo que se conoce como error de paralaje. Para evitar este
error y la degradación en la calidad de la imagen que supone, es en este punto del
proceso de tratamiento de datos donde introducimos la información DOI que nos
proporciona nuestro sistema y la utilizamos para corregir la determinación de las
LORs.
Antes de utilizar la información DOI para corregir la parametrización de la LOR debe-
mos corregir la DOI proporcionada por el sistema. Esta corrección es necesaria dado
que, como hemos comentado en el apartado de calibración, la DOI medida presenta
dependencia con la posición. En el proceso de calibración hemos almacenado para cada
uno de los 81 puntos de la lámina de calibración los parámetros asociados a los límites
superior e inferior del cristal, es decir, las superﬁcies límites del grosor en profundidad
del cristal, factores ecuación (3.2)c y ecuación (3.2)d. Para cada elemento del LUT
se han interpolado los límites superior e inferior del cristal, dicho de otro modo, para
cada elemento se han interpolado los límites del intervalo de posibles valores de pro-
fundidades de interacción. Cuando en un módulo se registra una interacción, en base
a las coordenadas transversales de su posición (Xreg, Yreg) se busca en el respectivo
LUT el intervalo de DOI correspondiente y la DOI medida se reescala dentro de este
intervalo según:
DOIiCOR =
< ParamAresul >(IndLUTi(Xreg,Yreg)) −DOIireg
(< ParamAresul > − < ParamBresul >)(IndLUTi(Xreg,Yreg))
De esta forma se escala la DOI medida por el sistema al intervalo [0, 1]. En el caso
de un sistema ideal todos los eventos registrados presentan una DOI incluida dentro
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del intervalo deﬁnido por los límites superior e inferior del cristal. Sin embargo, en
el caso real el sistema presenta una resolución DOI limitada que da lugar a valores
de DOI no incluidos en este intervalo. Para las características de diseño de nuestro
sistema la resolución DOI [57] implica una signiﬁcativa pérdida de eﬁciencia en el
caso de no considerar este tipo de eventos. Para evitar esta pérdida de eﬁciencia a la
DOIiCOR de estos eventos le asignamos los valores extremos del intervalo, es decir, 0 ó
1, en función de si la DOIiCOR obtenida queda por debajo o por encima del intervalo
unidad, respectivamente.
Figura 3.10: La DOI se deﬁne como distancia entre la superﬁcie de entrada
y la posición de interacción, medida en la dirección normal a la superﬁcie
de entrada, y en sentido creciente hacia la ventana del PSPMT. El plano de
referencia coincide con la superﬁcie de entrada y, por deﬁnición de la DOI,
le corresponde el valor 0.
Para poder aplicar las correcciones en la parametrización debemos transformar esta
información a la escala física. La profundidad de interacción se deﬁne como la distancia
entre la posición de la interacción y la superﬁcie de entrada del cristal, medida en la
dirección normal a la superﬁcie de entrada del cristal y en sentido creciente hacia la
ventana del PSPMT (ﬁgura 3.10 ). Según este convenio la superﬁcie de entrada del
cristal es el cero y la superﬁcie límite del cristal acoplada al PSPMT es el grosor del
cristal en mm.
Llegados a este punto disponemos de información de la posición en tres dimensiones.
Debemos determinar las ecuaciones que reducen esta información 3D al plano de re-
ferencia, es decir, calcular a partir de las coordenadas 3D ( XCOR, YCOR, DOICOR)
sus correspondientes coordenadas transversales en el plano de referencia (XDOICOR,
YDOICOR).
Estas ecuaciones se obtienen en base a relaciones geométricas y se determinan in-
dependientemente para cada uno de los pares de coincidencia deﬁnidos en nuestro
sistema. Para poder determinar estas ecuaciones lo primero de todo es considerar las
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Figura 3.11: Ejemplo representación obtenida a partir de las ecuaciones
obtenidas para reducir las coordenadas 3D, primera ﬁla de las matrices,
a coordenadas 2D en el plano de referencia, segunda ﬁla de las matrices.
Verde: Parametrización LOR con información DOI. Rojo: parametrización
LOR sin información DOI.
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características geométricas de nuestro sistema, como por ejemplo, dimensiones del
cristal, distancia entre superﬁcies de entrada, ángulos relativos entre los módulos que
conforman el par de coincidencia, etc... Una vez deﬁnido geométriamente el sistema
consideramos de forma independiente cada uno de los pares de coincidencia que lo
conforman. Para cada uno de estos pares el procedimiento seguido es el mismo:
 Deﬁnimos un eje que atraviesa los centros de geométricos de ambos cristales, nos
referimos a este eje como eje conjunto.
 A partir de las coordenadas 3D para cada una de las interacciones registradas
parametrizamos respecto al eje conjunto:
◦ La LOR obtenida a partir de las posición 3D, LORT (x) donde x es la posición
sobre el eje conjunto.
◦ La LOR obtenida para la proyección de la posición 3D en el plano de referencia,
LORF (x) donde x es la posición sobre el eje conjunto.
 Obtenemos la intersección de ambas parametrizaciones con los planos de referen-
cia para cada uno de los cristales: (XT ,YT )1, (XT ,YT )2, (XF ,YF )1,(XF ,YF )2.
Puesto que (XF ,YF ) se corresponden con las coordenadas transversales de la posi-
ción 3D, es decir, (XCOR,YCOR), las ecuaciones que las relacionan con (XT ,YT ) ,
apéndice B, son las ecuaciones que nos permiten obtener la posición transversal en el
plano de referencia que contienen de forma implícita la DOI (XCORDOI , YCORDOI),
a partir de la posición 3D ( XCOR, YCOR, DOICOR).
La representación de las LORs obtenidas con y sin DOI, nos permite validar que las
ecuaciones obtenidas son correctas. En el ejemplo de la ﬁgura 3.11 representamos por
un lado la LOR, línea roja, obtenida a partir de las coordenadas transversales sin
tener en cuenta la DOI ( coordenadas (X, Y) de la primera ﬁla de las matrices ); y,
por otro lado, la LOR, línea verde, obtenida a partir de las coordenadas transversales
que, tras haber aplicado la corrección, contienen de forma implícita la información
DOI ( coordenadas (X, Y) de la segunda ﬁla de las matrices ).
Una vez aplicada esta última corrección en la que obtenemos las coordenadas transver-
sales que contienen de forma implícta la profundidad a la que ha tenido lugar la in-
teracción, el proceso de tratamientos de datos previos a la reconstrucción se da por
ﬁnalizado.
Con los parámetros corregidos tras aplicar cada una de las correcciones se genera el
ﬁchero modo lista que contiene las coincidencias a considerar para la reconstrucción. Este
ﬁchero en modo lista es el ﬁchero de entrada para el proceso de reconstrucción que genera
la imagen ﬁnal.
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3.4. Medidas y Resultados.
En el apartado anterior hemos descrito el procedimiento que llevamos a cabo para rea-
lizar el tratamiento de datos previo a la reconstrucción. Este procedimiento consta de dos
partes, una primera parte que es la calibración que caracteriza la respuesta del sistema y
una segunda parte donde se aplican los resultados de la calibración para corregir los datos
registrados en posteriores adquisiciones. En ambas partes hemos introducido la información
DOI proporcionada por el sistema. Se obtiene una nueva calibración en la que se incluye
la caracterización de la respuesta DOI en función de la posición y una nueva corrección
por DOI de la parametrización de la LOR. En esta nueva parametrización las coordenadas
transversales del plano de referencia, que utilizamos para determinar la LOR, incluyen de
forma implícita la información DOI.
El objetivo de este apartado es estudiar los efectos que esta nueva corrección tiene en
la calidad de imagen ﬁnal y estudiar su dependencia con la posición de la fuente radiactiva
dentro del FOV. El trabajo realizado se divide en tres bloques:
1. Medidas y resultados preliminares.
Veriﬁcación del proceso de tratamiento de datos sin implementar la información
DOI.
Resultados preliminares para la implementación de la DOI en una serie de me-
didas de fuente puntual en distintas posiciones del borde del FOV.
2. Caracterización de la respuesta espacial ( axial, radial y tangencial ) para distintas
posiciones de la fuente dentro del FOV deﬁnido por los pares enfrentados.
3. Estudio de la respuesta espacial a lo largo de todo el radio del FOV para tres orien-
taciones del eje radial.
En este apartado se van a presentar y comparar resultados obtenidos para los tres proce-
dimientos de tratamiento de datos previo a la reconstrucción que a continuación describimos.
Para todos ellos los datos registrados son tratados según el proceso descrito en el apartado
anterior pero teniendo en cuenta que:
Procedimiento I: Sin DOI (PSD). Considera que todos los eventos registrados han
tenido lugar en la superﬁcie de entrada del cristal ( ﬁgura 3.12 ), es decir, el plano
de referencia se sitúa en DOI=0, por lo que profundidad de interacción es nula para
todos los eventos. Para este procedimiento la resolución asociada a la DOI es igual al
espesor en profundidad del cristal.
Procedimiento II: Con DOI= Espesor/2 (PDE). Asigna a todas las interacciones una
profundidad igual a la mitad del espesor del cristal ( ﬁgura 3.12 ), es decir, el plano
de referencia se sitúa en DOI=Espesor/2. Puesto que la probabilidad de interacción
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de los fotones dentro del cristal viene dada por la ley de atenuación exponencial,
considerar que los fotones han tenido lugar a esta profundidad es una aproximación
más realista que considerar que han interaccionado en la entrada del cristal. Con este
procedimiento disminuimos el error introducido en la parametrización de las LORs
puesto que la media de las distancias entre la profundidad real de la interacción y
el espesor medio del cristal es mucho menor que la media de las distancias entre la
profundidad real y el plano de entrada del cristal. Para este procedimiento la resolución
asociada a la DOI se reduce a la mitad del espesor del cristal.
Procedimiento III: Con DOI Medida (PDM). Tenemos en cuenta la profundidad de
interacción que el sistema registra para cada evento. Para este procedimiento la re-
solución asociada viene determinada por nuestro sistema, siendo el valor medio de la
resolución DOI, para esta primera implementación del método de determinación DOI,
de 3mm [57].
Figura 3.12: Dos de los tres procedimientos empleados: Sin DOI, se considera
que todos los eventos tienen lugar en la superﬁcie de entrada del cristal y
Con DOI=Espesor/2, considera que todos los eventos interaccionan a una
profundidad igual a la mitad del espesor del cristal.
3.4.1. Medidas y Resultados preliminares.
Para las medidas realizadas en este subapartado utilizamos una fuente puntual de Na22
de 0.25 mm de diámetro activo y una actividad de 10 µCi.
Veriﬁcación del proceso de tratamiento de datos sin implementar
la información DOI.
Previamente al estudio de la corrección por DOI, es necesario validar el proceso de datos
previo a introducir la DOI en la parametrización de la LOR, es decir, sin aplicar la corrección
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descrita en el último punto de la sección 3.3, PSD.
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Figura 3.13: Comparamos los resultados obtenidos para una misma serie
de medidas utilizando nuestro proceso de tratamiento de datos previo a la
reconstrucción ( azul ) y un proceso de tratamiento distinto pero basado en
los mismos ﬁcheros de calibración ( rojo ). El programa de reconstrucción
utilizado es el mismo en ambos casos.
La validación del método se realiza mediante una serie de 4 medidas a lo largo del eje
X. Para un mismo conjunto de datos registrados por el sistema y un mismo algoritmo de
reconstrucción variamos el procedimiento de datos previo a la reconstrucción. El programa
de reconstrucción utilizado ha sido proporcionado por la empresa Oncovisión y utiliza 3
iteraciones del algoritmo de reconstrucción OSEM, para 4 subconjuntos, un tamaño del
vóxel de 0.5 x 0.5 x 0.5 mm3 y 202 x 202 x 12 LORs. No ha sido implementada ninguna
corrección adicional durante el proceso de reconstrucción. Los dos procedimientos previos
a la reconstrucción que comparamos son, por un lado, aplicando nuestro procedimiento
PSD y, por otro lado, utilizando un programa proporcionado por la empresa Oncovisión. El
programa utilizado por Oncovisión ha sido validado y utilizado en el pasado, demostrando
ser ﬁable. Este programa implementa las correcciones de energía y posición, en base a los
ﬁcheros de calibración, mediante un procedimiento distinto al nuestro [50]. Los resultados
obtenidos se muestran en la ﬁgura 3.13, y nos permiten concluir que nuestro proceso de
datos, sin incluir la información DOI, funciona correctamente.
Una vez veriﬁcado que el procedimiento sin incluir la corrección por DOI funciona cor-
rectamente, podemos estudiar la variación en la respuesta del sistema al considerar la DOI
medida.
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Resultados preliminares para la implementación de la DOI en una
serie de medidas de fuente puntual en distintas posiciones del borde
del FOV.
La serie consta de 8 medidas, en cada una de ellas la fuente se sitúa enfrente de uno de
los 8 módulos, es decir, variamos el número del módulo frente al que se coloca la fuente para
cada medida. Para todas las medidas la distancia radial entre la posición de la fuente y el
centro del FOV es aproximadamente, el procedimiento de colocación de la fuente es manual,
la misma: la fuente se sitúa en la intersección entre el eje radial que atraviesa el centro del
cristal del detector y la circunferencia, centrada en el FOV, de radio aproximado de 39 mm.
(a) Sin información DOI (b) Con información DOI
Figura 3.14: Comparamos los resultados obtenidos para una misma serie de
medidas sin aplicar la corrección por DOI en la parametrización de la LOR,
izquierda, y aplicándola, derecha. El programa de reconstrucción utilizado
es el mismo en ambos casos y no incluye ninguna corrección adicional con
respecto a las correcciones aplicadas en el proceso de tratamiento de datos
previo a la reconstrucción OSEM 3 iteraciones.
Para cada una de las medidas realizadas hemos obtenido la imagen reconstruida para
el procedimiento que tiene en cuenta la DOI medida ( PDM ) y para el procedimiento que
considera todas las interacciones tienen lugar en la superﬁcie de entrada ( PSD ). Aplicamos
el mismo algoritmo de reconstrucción en ambos casos, 3 iteraciones del algoritmo OSEM.
Al comparar las imágenes obtenidas con PDM y con PSD, ﬁgura 3.14, se observa que al
introducir la corrección por DOI la posición determinada para la fuente presenta una mayor
distancia radial respecto al centro del FOV. Puesto que el posicionamiento de la fuente
ha sido manual, sin precisar la posición exacta en la que se encuentra, de estos resultados
preliminares nace la necesidad de realizar una serie de medidas en las que el valor absoluto
de la posición o los desplazamientos entre las posiciones de la fuente sean conocidos con
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precisión, de manera que nos permita estudiar el efecto que la corrección por DOI tiene en
la determinación de la posición de la fuente.
Para poder comparar las imágenes obtenidas mediante ambos procedimientos para cada
una de las posiciones de la fuente, ﬁgura 3.151, en la representación de la imagen se ha elegido
una escala de colores que cubre el intervalo [0, 25000]. El límite superior de este intervalo
( 25000 ) es inferior al máximo de cuentas por vóxel de las imágenes obtenidas por ambos
procedimientos. Sin embargo, previamente a aplicar esta escala, se obtiene que el máximo
de cuentas por vóxel para el caso de la imagen con DOI es mayor que sin DOI. Por ejemplo,
para la fuente situada próxima al detector 0 el máximo para la imagen con PDM es de 81296
cuentas/vóxel frente a 69338 cuentas/vóxel de máximo obtenido en la imagen con PSD. Esto
se debe a que para las imágenes obtenidas mediante PSD se obtiene una menor focalización
de los eventos, es decir, las cuentas se distribuyen en una región espacial de radio mayor.
Este fenómeno es consecuencia directa del error de paralaje. Cuando consideramos todas
las interacciones en la superﬁcie de entrada del cristal se introduce una incertidumbre en la
determinación de la posición a la que ha tenido lugar la interacción del fotón que es igual a la
anchura del cristal, puesto que consideramos que ha tenido lugar en la superﬁcie de entrada
pero puede haber tenido lugar a cualquier profundidad dentro del cristal. En cada detector
del par de coincidencia y para cada dimensión se introduce un error en la determinación
de la posición de la interacción que se traduce en una incorrecta parametrización, es decir,
deﬁnimos LORs desplazadas respecto a la LORs a lo largo de las cuales realmente habría
tenido lugar la aniquilación. La reconstrucción a partir de estas LORs incorrectas da lugar al
tipo de imagen que observamos, donde si bien se aprecia una zona de máxima acumulación de
cuentas, se observan también acumulaciones en determinadas direcciones, es decir, se observa
una pérdida de resolución espacial que no afecta de igual forma a todas sus componentes:
axial, radial y tangencial. En las imágenes obtenidas con PDM observamos que este error
disminuye, si bien, no desaparece del todo. Esto se debe a que la mejora en resolución espacial
debida a la corrección del error de paralaje mediante la incorporación de la información DOI
viene delimitada por la resolución DOI que presente el sistema [26].
Esta serie de medidas presentan limitaciones a la hora de profundizar en el estudio. Una
de estas limitaciones es la anteriormente mencionada de imprecisión en la distancia radial.
Otra limitación es el hecho de que para alguna de las medidas la proximidad de la fuente al
límite del FOV da lugar a que la distribución aparezca cortada en la imagen obtenida con
PDM, por lo que no nos permite realizar la comparación entre resoluciones obtenidas con
ambos procedimientos. Estas limitaciones hacen necesaria la realización de nuevas medidas.
Además, los resultados obtenidos en este estudio preliminar motivan la caracterización de
la respuesta en la determinación de la posición y el estudio de las distintas componentes de
1El detector 0 es el de arriba del anillo y la enumeración sigue el sentido de las agujas del reloj
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Figura 3.15: Representamos los cortes, de izq. a der., transversal, coronal y
sagital para la imagen obtenida con DOI medida (PDM), ﬁla inferior, y sin
DOI (PSD), ﬁla superior, para la serie de medidas de fuente puntual en el
borde del FOV. Escala de color [0, 25000] c/v.
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la resolución espacial.
3.4.2. Caracterización de la respuesta espacial ( axial, radial y tan-
gencial ) para posiciones de la fuente dentro del FOV deﬁnido
por los pares enfrentados.
Para la caracterización de las componentes de la resolución espacial realizamos dos es-
tudios. Dado que en los resultados preliminares se observa una mejora con la introducción
de la información DOI, con el objetivo de poder valorar lo signiﬁcativo de esta mejora, en
las presentes series de medidas se incluye el estudio de la imagen obtenida para una tercera
variación del método de tratamiento de datos, PDE, en el que se considera que todas las
interacciones tienen lugar a una profundidad igual a la mitad del espesor del cristal.
Para el primer estudio utilizamos el mismo maniquí que empleamos para la calibración,
es decir, una lámina de 9 x 9 fuentes puntuales de Na22 a 5 mm de distancia relativa. Este
maniquí se coloca sobre la camilla de manera que la matriz de 81 posiciones cubre el plano
XZ. El eje Z coincide con el eje de la camilla ( eje axial ) y el eje X es perpendicular a
Z y se corresponde con el eje horizontal del sistema. El maniquí está centrado en el eje
X y se encuentra ligeramente desplazado del centro del eje Z. Puesto que tenemos 9 x 9
fuentes desplazadas a 5 mm, tenemos un plano de 40 x 40 mm. Dado que el FOV de nuestro
sistema presenta un diámetro de 80 mm y una profundidad, dirección eje Z, de 40mm, este
maniquí cubre la longitud del eje axial, eje Z, y solo la mitad de la longitud del eje horizontal.
Para esta medida representaremos los resultados obtenidos al aplicar los 3 procedimientos
descritos al inicio de este apartado: considerando el plano de referencia en la superﬁcie de
entrada del cristal Sin DOI PSD, considerando el plano de referencia a una profundidad
igual a la mitad del espesor Con DOI=Espesor/2 PDE y con la DOI proporcionada por el
sistema Con DOI Medida PDM.
Dada la colocación del maniquí, todas las fuentes puntuales en la dirección del eje X
se visualizan en el FOV de 80 mm que proporciona nuestro sistema, como se observa en la
ﬁgura 3.17. Ahora bien, para visualizar mejor el fenómeno de compresión de la imagen, en
las imágenes de la ﬁgura 3.16 se muestran los cortes coronales de 40 x 40 mm en el plano XZ.
Al encontrarse el maniquí ligeramente desplazado del centro del eje Z, la ﬁla del extremo
inferior queda fuera del campo de visión, por lo que solo vemos 8 ﬁlas en este eje y en la ﬁla
inferior se observa la acumulación de cuentas debida a la ﬁla que queda fuera del FOV.
El fenómeno que destaca al comparar las imágenes es una notable descompresión y mejora
de la resolución para las posiciones más alejadas del centro del FOV, tanto en el caso de
DOI=Espesor/2, ﬁgura 3.16b, como para el caso de utilizar la DOI del sistema, ﬁgura 3.16c.
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Figura 3.16: Corte coronal, plano XZ, de 40 x 40 mm en la imagen reconstru-
ida para la medida del maniquí de 9 x 9 fuentes puntuales de Na22 con una
distancia relativa de 5 mm. Todas las imágenes presentan la misma escala:
Cuentas/voxel [0, 10000]. Reconstruida con 3 iteraciones del algoritmo de
reconstrucción OSEM.
(a) Sin DOI (b) Con DOI=Espesor/2 (c) Con DOI Medida
Para poder estudiar en profundidad esta mejora y poder caracterizarla a lo largo de los
dos ejes, tomamos los perﬁles que se representan en ﬁgura 3.17. Para cada posición en X
deﬁnimos un eje a lo largo de Z, ﬁgura 3.17a, sobre el que obtendremos posición medida y
resolución para cada una de las fuentes. A lo largo de estos 9 ejes numeramos las posiciones de
la fuente en orden creciente partiendo de la esquina inferior izquierda, a la que le corresponde
la posición 1, acabando en la esquina superior derecha, a la que le corresponde la posición
72. A su vez, sobre este mismo maniquí, para cada posición en Z deﬁnimos un eje a lo largo
de X, ﬁgura 3.17b, sobre el que obtendremos posición medida y resolución para cada una
de las fuentes. Del igual forma, numeramos las posiciones de la fuente en orden creciente:
partiendo de la esquina inferior izquierda y acabando en la esquina superior derecha.
Figura 3.17: Perﬁles utilizados para el estudio del maniquí de 81PZ.
(a) Perﬁles a lo largo de la eje axial, eje Z. (b) Perﬁles a lo largo de la eje radial, eje X.
Empezamos por el estudio de la resolución axial y radial. Para ello obtenemos sobre
los perﬁles deﬁnidos en la ﬁgura 3.17 las resoluciones para cada una de las fuentes. En la
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ﬁgura 3.18 se muestran los valores obtenidos a lo largo de la dirección axial, mientras que
en la ﬁgura 3.19 se representan las resoluciones a lo largo de la dirección radial. Para esta
representación, y en las sucesivas representaciones de resolución de este capítulo, los valores
de resolución mostrados vienen determinados por la FWHM de la distribución obtenida en
el perﬁl de la imagen y compensada por el factor de compresión asociado a esa posición. El
error asociado a la resolución lo obtenemos por medio de propagación de errores.
Figura 3.18: Resolución axial para los perﬁles deﬁnidos sobre el maniquí de
81 fuentes puntuales de Na22 en la ﬁgura 3.17a.
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Estas ﬁguras muestran diferente respuesta para las componentes radial y axial de la
resolución. Para comprender este comportamiento estudiamos las respuestas por separado:
En la ﬁgura 3.18 se representa la componente de la resolución a lo largo de la dirección
axial para las diferentes posiciones de la fuente a lo largo de este eje. Para las resolu-
ciones obtenidas con PSD (círculos rojos) la resolución empeora para posiciones de la
fuente alejadas del centro del eje. Para un par de detectores midiendo en coincidencia,
los desplazamientos de la fuente con respecto al centro del FOV, que este par deﬁne,
suponen un aumento del error de paralaje. Para el conjunto de posiciones de la fuente
estudiadas, los pares del anillo detector que registran mayor número de coincidencias
son los pares directamente enfrentados. La degradación de la resolución observada en
los desplazamientos del eje axial es la suma de la degradación introducida por cada
uno de los pares enfrentados que contribuye al registro de coincidencias. Las resolu-
ciones obtenidas con PDE ( cuadrados azules ) y PDM ( triángulos verdes ) suponen
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Figura 3.19: Resolución radial para los perﬁles deﬁnidos sobre el maniquí
de 81 fuentes puntuales de Na22 en la ﬁgura 3.17b.
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una mejora en la resolución. Los valores medios de resolución indicados en la tabla 3.2
muestran que esta mejora es más signiﬁcativa en el caso de utilizar la DOI propor-
cionada por el sistema, 6% de mejora en el valor medio para la resolución respecto al
obtenido con PSD, frente al 2% alcanzado con la aproximación de espesor medio.
En la ﬁgura 3.19 se representan las resoluciones obtenidas para los perﬁles deﬁnidos
en la dirección radial. Se observa que, para la imagen con PSD, la degradación de
la resolución para las posiciones de la fuente más alejadas del centro del eje es más
signiﬁcativa que la que obtenemos en el eje axial. La posición que la fuente ocupa en
el FOV determina una mayor o menor eﬁciencia de detección así como cuáles de los 12
pares de coincidencia deﬁnidos en nuestro sistema presentan una mayor contribución al
registro de coincidencias. A su vez, para cada par de coincidencia, la posición relativa
entre la fuente y cada uno de los dos módulos determina cuán signiﬁcativo es el error de
paralaje introducido. Dada la geometría de nuestro sistema, alejar la fuente del centro
del eje en la dirección radial supone aumentar el número de pares de coincidencia que
contribuyen a error, y dentro de cada par, la posición relativa de la fuente con respecto
a los detectores determina el grado en el que este par contribuye al error de paralaje.
Tenemos, por tanto, un mayor número de contribuciones al error de paralaje que en el
caso de desplazamientos a lo largo del eje axial. Independientemente del procedimiento
empleado, para todos los perﬁles la posición de la fuente en el centro del eje presenta la
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mejor resolución espacial. La degradación de la resolución al alejarnos de esta posición
central es menos signiﬁcativa en el caso de resultados obtenidos con PDE ( cuadrados
azules ), y con PDM (triángulos verdes ). Los valores medios de la resolución se
indican en la tabla 3.2. La resolución media obtenida con PDM y PDE suponen unos
porcentajes de mejora respecto al valor medio de resolución obtenido con PSD del 19%
y 14%, respectivamente. La mejora relativa entre estos dos métodos viene limitada por
la resolución DOI que presenta nuestro sistema. Ahora bien, mientras que la resolución
obtenida con PDE no puede mejorar, la resolución con PDM puede mejorar con la
optimización del método de obtención de la DOI.
Resolución Sin DOI DOI=Espesor/2 DOI Medida
media (mm) PSD PDE PDM
Eje Axial ( Z ) 1.92 ± 0.03 1.88 ± 0.02 1.80 ± 0.02
% Mejora respecto PSD · · · 2 6
Eje Radial ( X ) 2.50 ± 0.08 2.08 ± 0.04 1.95 ± 0.04
% Mejora respecto PSD · · · 14 19
Tabla 3.2: Valor medio para la resolución medida a lo largo de los ejes axial
y radial del maniquí de 81 fuentes puntuales de Na22.
Para estos mismos perﬁles estudiamos la respuesta en la determinación de la posición. En
las ﬁguras 3.20 y 3.21 se muestra las distancias relativas medidas con los tres procedimientos
para cada uno de los ejes, axial y radial, respectivamente.
Para la dirección axial, no se observan variaciones signiﬁcativas en la distancia relativa
medida para los distintos procedimientos. Sin embargo, a lo largo de la dirección radial, la
respuesta en la determinación de la posición varía en función del procedimiento empleado,
como se observa en la ﬁgura 3.21. En los resultados obtenidos con PSD ( círculos rojos )
se observa que el mismo comportamiento se repite para los 8 perﬁles: en las posiciones
más alejadas del centro se produce una compresión de la imagen y los valores obtenidos
son signiﬁcativamente inferiores. Ahora bien, cuando medimos la distancia relativa sobre
la imagen reconstruida con PDE ( cuadrados azules ) y con PDM ( triángulos verdes ) se
produce una descompresión de la imagen. Esta descompresión se traduce en una respuesta
en la determinación de las distancias relativas más uniforme a lo largo de todo el FOV.
Vemos como hacia los extremos de cada una de las ﬁlas esta caída en los valores obtenidos
o no se produce, o no de forma tan pronunciada como tiene lugar para el caso de los valores
obtenidos con PSD. En la tabla 3.3 presentamos el valor medio obtenido para cada uno
de los tres procedimientos cuando medimos la distancia relativa entre fuentes colocadas en
posiciones consecutivas, siendo el valor nominal de la distancia relativa de 5mm. Los valores
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Figura 3.20: Respuesta en posición para los perﬁles deﬁnidos a lo largo del
eje axial, eje Z ( ﬁgura 3.17a), del maniquí de 81 fuentes puntuales de Na22.
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Figura 3.21: Respuesta en posición para los perﬁles deﬁnidos a lo largo del
eje axial, eje X (ﬁgura 3.17b), del maniquí de 81 fuentes puntuales de Na22.
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obtenidos con PDM y PDE se aproximan más al valor nominal que en el caso con PSD.
Los resultados obtenidos muestran que la pérdida de linealidad para posiciones alejadas del
centro disminuye cuando implementamos la corrección por DOI, sin embargo, la diferencia
entre considerar la DOI proporcionada por el sistema y DOI=Espesor/2 no es signiﬁcativa.
Distancia relativa Sin DOI DOI=Espesor/2 DOI Medida
media (mm) PSD PDE PDM
Eje Axial ( Z ) 5.05 ± 0.13 5.08 ± 0.10 5.08 ± 0.10
Eje Radial ( X ) 4.6 ± 0.4 5.06 ± 0.10 4.96 ± 0.13
Tabla 3.3: Valor medio para la distancia relativa, axial y radial, para el
maniquí de 81 fuentes puntuales de Na22.
De los resultados obtenidos podemos concluir que tanto la respuesta en la determinación
de la posición, como la resolución espacial no presentan el mismo comportamiento a lo largo
del eje axial que del radial. Como hemos comentado, esta diferencia en la respuesta se debe
a la geometría de nuestro sistema. Dada esta geometría, para el caso de un sistema ideal la
respuesta debería ser la misma para ambos ejes del plano transversal: radial y tangencial.
Sin embargo, en el caso real no todos los módulos presentan la misma respuesta, por lo
que se hace necesario complementar el estudio con la respuesta que presenta el sistema a lo
largo del eje tangencial. El eje tangencial, eje Y, se corresponde con el eje vertical de nuestro
sistema.
Las características respecto al posicionamiento de la fuente para la siguiente serie de me-
didas vienen determinadas por las limitaciones que presenta el mecanismo de posicionamien-
to que se utiliza, es decir, la camilla de la que dispone el Albira PET. La camilla del Albira
PET permite desplazamientos en el eje axial, es decir, a lo largo del eje del anillo, y en el
eje tangencial, eje vertical. En el eje vertical el recorrido máximo de la camilla es de 18 mm,
por lo que no podremos cubrir toda la longitud del eje vertical.
Para este estudio realizamos una serie de 4 medidas de fuente puntual de Na22. La fuente
se sitúa sobre la camilla que realiza desplazamiento relativos entre medidas consecutivas de
5mm, ﬁgura 3.22.
En la ﬁgura 3.23 presentamos las resoluciones obtenidas para las distintas posiciones
de la fuente a lo largo del eje tangencial. Se muestran los valores obtenidos mediante los
3 procedimientos. Observamos como, tanto para los resultados con PDE, como con PDM,
se obtiene una mejora signiﬁcativa en los valores de resolución obtenidos. Esta mejora no
es uniforme a lo largo de todas las posiciones, tal y como se muestra numéricamente en la
tabla 3.4. En esta tabla se presenta el porcentaje de mejora de la resolución, para PDM
y PDE, con respecto al valor obtenido para el caso de considerar que todos los eventos
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Figura 3.22: Serie de medidas de fuente puntual de Na22 en desplazamientos
de 5 mm a lo largo del eje tangencial, eje Y.
tiene lugar en la superﬁcie de entrada. En ambos casos el comportamiento cualitativo es
similar, es decir, independientemente del método las mejoras más signiﬁcativas tiene lugar
para las mismas posiciones. Estas posiciones se corresponden con aquellas en las que la
contribución al error de paralaje es máxima, de manera que aplicar la corrección por DOI,
tanto teniendo en cuenta la DOI proporcionada por el sistema, como la aproximación del
plano medio, da lugar a una signiﬁcativa restauración de la uniformidad en la respuesta de
la resolución espacial a lo largo del eje tangencial. Además, si comparamos el nivel de mejora
introducida entre ambos métodos, observamos como la mejora en resolución obtenida con
la DOI proporcionada por el sistema es mayor que para la aproximación del plano medio
en todas las posiciones de la fuente, siendo el valor medio para los porcentajes de mejora
de resolución a lo largo del eje tangencial del 15%, para la aproximación DOI=Espesor/2,
y 20% con la DOI proprocionada por el sistema, tabla 3.5. En esta tabla también se indica
el valor medio obtenido para la resolución con cada uno de los procedimientos.
% mejora en resolución 0 mm 5 mm 10 mm 15 mm
Con DOI=Espesor/2 (PDE) 1 7 21 23
Con DOI Medida (PDM) 4 10 27 31
Tabla 3.4: Porcentajes de mejora de la resolución obtenida con PDE y PDM
respecto a la resolución obtenida con PSD, en función de la posición de la
fuente a lo largo del eje tangencial.
En la ﬁgura 3.24 representamos la respuesta en la determinación de la posición en función
de la posición nominal de la fuente a lo largo del eje tangencial. Los resultados con PSD
muestran un aumento de la compresión con la distancia de la posición central llegando a ser
signiﬁcativa en la posición de la fuente más alejada. Tanto para el procedimiento con DOI
medida, como para DOI=Espesor/2, los resultados obtenidos muestran una restauración de
la linealidad en la respuesta, sin diferencias signiﬁcativas entre ellos.
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Figura 3.23: Resolución para el perﬁl deﬁnido sobre la serie de medidas
de fuente puntual de Na22 en desplazamientos de 5 mm a lo largo del eje
tangencial.
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Figura 3.24: Posición medida con cada uno de los 3 procedimientos para la
serie de medidas de fuente puntual de Na22 a lo largo del eje tangencial.
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Resolución Sin DOI DOI=Espesor/2 DOI Medida
media (mm) PSD PDE PDM
Eje Tangencial ( Y ) 2.57 ± 0.12 2.19 ± 0.12 2.05 ± 0.12
% Mejora respecto PSD · · · 15 20
Tabla 3.5: Valor medio de la resolución para la serie de medidas de fuente
puntual de Na22 en saltos de 5 mm a lo largo del eje tangencial.
Los resultados obtenidos a lo largo del eje tangencial muestran que, al igual que ocurría
en el eje radial, las mejoras obtenidas con PDE y PDM son más signiﬁcativas que en la
dirección axial. En el estudio de la resolución tangencial, los valores de los porcentajes de
mejora respecto a PSD indicados en la tabla 3.5 se observa que la mejora introducida con
PDM es un 5% mayor que la obtenida con PDE. Esta misma diferencia se obtiene en la
dirección radial, tabla 3.2.
Las medidas realizadas nos han permitido caracterizar la respuesta a lo largo de los
tres ejes que deﬁnen el FOV de nuestro sistema: axial, radial y tangencial. Los resultados
obtenidos implementando la corrección por DOI muestran que la respuesta del sistema varía
de forma más signiﬁcativa a lo largo de los ejes que deﬁnen el plano transversal del FOV.
El siguiente estudio se centra en variaciones de la posición de la fuente dentro de un mismo
plano transversal pero cubriendo todo el radio del FOV. La motivación de este estudio es
caracterizar la respuesta del sistema a lo largo de todo el radio del FOV, para distintas
orientaciones del eje radial dentro de un mismo plano transversal.
Hasta ahora, en el proceso de reconstrucción de las medidas no hemos aplicado ninguna
corrección adicional. Como hemos descrito en el capítulo anterior, sección 2.3.2, además del
error de paralaje existen otros factores de degradación de la imagen. Algunos de ellos, como
las coincidencias de dispersión y aleatorias pueden ser corregidos en el proceso de recons-
trucción2. En el proceso de reconstrucción empleado para el siguiente estudio introducimos
estas correcciones. De esta forma tendremos la imagen reconstruida según el procedimiento
de reconstrucción rutinario en la imagen preclínica y sobre ésta comparamos la respuesta
del sistema en función del tratamiento previo a la reconstrucción empleado: PSD, PDE o
PDM. El programa de reconstrucción que utilizamos, que incluye las correcciones por coin-
cidencias de dispersión y por coincidencias aleatorias, ha sido proporcionado por la empresa
Oncovisión. El programa utiliza 12 iteraciones del algoritmo de reconstrucción MLEM, con
un tamaño del vóxel de 0.5 x 0.5 x 0.5 mm3 y 202 x 202 x 12 LORs.
2La corrección por atenuación se realiza durante la reconstrucción pero para el caso de nuestro PET de
animales pequeños requiere de la adquisición de una imagen TAC, por lo que no la consideramos
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Estudio de la respuesta espacial a lo largo de todo el radio del
FOV para tres orientaciones del eje radial.
Las principales causas que motivan el desarrollo de un maniquí especíﬁco son:
1. Queremos caracterizar la respuesta radial del sistema para distintas posiciones a lo
largo de todo el radio del FOV transversal, rFOV=40mm. La camilla de nuestro
sistema se desplaza a lo largo de todo el eje axial, y a lo largo del eje vertical con un
desplazamiento relativo máximo de 18 mm, por lo que no nos permite cubrir el radio
del FOV transversal.
2. Queremos caracterizar la respuesta radial en una determinada dirección que resulta de
especial interés debido a las características de nuestro sistema. En el capítulo anterior,
sección 2.4.1, hemos descrito las características de nuestro sistema PET de animales
pequeños, que consiste en 8 módulos que conforman un octágono de aproximadamente
110 mm de apertura. Este diseño presenta espacios muertos entre módulos que dan
lugar a zonas dentro del FOV donde la respuesta del sistema empeora, por lo que
resulta de interés estudiar la respuesta que obtenemos para posiciones de la fuente a
lo largo de este eje, que denominamos Eje Intercristales, y que deﬁnimos como el eje
que une las separación de dos módulos consecutivos, con la separación entre módulos
consecutivos en el lado directamente enfrentado.
3. No nos basta con desplazar la fuente a lo largo de estos ejes de manera que cubra todo
el FOV, además necesitamos conocer el valor nominal de los desplazamientos entre
las distintas posiciones de manera que permita hacer un estudio de la compresión de
la imagen en función de la distancia al centro del FOV.
A continuación describimos el maniquí desarrollado por nuestro grupo con este propósito.
En el desarrollo del maniquí adaptado al sistema Albira hemos tenido en cuenta por
un lado, las características de la carcasa que envuelve el anillo detector, puesto que a esta
carcasa debe ﬁjarse el maniquí. Por otro lado, hemos tenido en cuenta las dimensiones de la
fuente puntual de Na22 de la que disponemos para la realización de las medidas, dado que
nuestro maniquí debe permitir colocar en distintas posiciones el encapsulado rectangular
que contiene la fuente puntual.
Nuestro maniquí consiste en un cilindro hueco de diámetro no constante y paredes ﬁnas
( ﬁgura 3.25a ). El diámetro presenta su valor máximo en la cara frontal, coincidiendo con el
diámetro de la apertura de entrada de la carcasa de nuestro sistema, y disminuye ligeramente
a medida que avanzamos en la dirección de la camilla, adecuando su pendiente a la de la
carcasa. Esto nos permite ﬁjar el maniquí en el interior de la carcasa, tal y como se muestra
en la ﬁgura 3.25b. A una profundidad media del cilindro cónico se acopla mecánicamente
una estructura para el soporte de la fuente. Esta estructura de soporte tiene una longitud
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Figura 3.25: Maniquí de soporte de una fuente puntual de Na22 para des-
plazamientos relativos a lo largo de toda la longitud del eje contenida dentro
del FOV. Permite realizar el estudio del eje X, horizontal, Y, vertical e I,
intercristales.
(a) Maniquí (b) Sistema Albira con maniquí ﬁjado a
la carcasa
igual al diámetro del cono a esa profundidad y consta de dos partes separadas, en la dirección
axial del cono, a una distancia igual a la longitud del encapsulado de la fuente. Ambas partes
presentan un total de 17 aperturas, de manera que la apertura central se encuentra en la
posición media del diámetro y la distancia relativa entre aperturas es de 5 mm, ﬁgura 3.25a.
Cada una de estas aperturas tiene una anchura y una altura igual a la del encapsulado de
la fuente. Esto nos permite desplazar la fuente puntual en saltos de 5 mm a lo largo de todo
el eje. Además, la pared del cilindro presenta unas marcas de referencia que, junto con las
marcas de referencia que presenta la carcasa, nos permiten orientar la estructura de soporte
de la fuente a lo largo de los tres ejes de interés: eje X, eje Y y eje Intercristales, ﬁgura 3.26.
Figura 3.26: Esquema de los ejes a lo largo de los cuales realizamos la serie
de medidas.
(a) Eje X (b) Eje Y (c) Eje Intercristales
Realizamos 3 series de medidas, una por cada eje radial, donde cada adquisición es de
10 minutos.
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Figura 3.27: Corte transversal del 60 % del FOV para la superposición de las
medidas de cada una de las tres series realizadas con el maniquí adaptado
al sistema Albira: eje X (arriba), eje Y (centro) y eje Intercirstales (abajo).
Imagenes reconstruidas con 12 iteraciones del algoritmo MLEM, incluyen
las correccciones por coincidencias de dispersión y coincidencias aleatorias.
Escala común a todas las imágenes, [0, 2500] cuentas/vóxel
(a) Sin DOI (PSD) (b) Con DOI=Espesor/2 (PDE) (c) Con DOI Medida (PDM)
(d) Sin DOI (PSD) (e) Con DOI=Espesor/2 (PDE) (f) Con DOI Medida (PDM)
(g) Sin DOI(PSD) (h) Con DOI=Espesor/2 (PDE) (i) Con DOI Medida (PDM)
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En la ﬁgura 3.27 se presentan las imágenes reconstruidas para cada una de las tres series
de medidas y para cada uno de los tres procedimientos. Todas las imágenes se reconstruyen
mediante 12 iteraciones del algoritmo de reconstrucción MLEM y las correcciones por coin-
cidencias de dispersión y coincidencias aleatorias han sido aplicadas.
Para poder comparar las imágenes obtenidas mediante los tres procedimientos, aplicamos
una escala común que comprende el intervalo [0, 2500] cuentas/vóxel. Como cabía esperar de
los resultados obtenidos anteriormente, la compresión presente en los resultados obtenidos
con PSD, se minimiza mediante los otros dos procedimientos, a la vez que se estima una
mejora en la resolución, siendo ambos efectos más signiﬁcativos para posiciones de la fuente
alejadas con respecto al FOV.
Empezamos por el estudio de la compresión de la imagen y los efectos que sobre ésta tiene
incluir la información DOI. En las gráﬁcas presentadas en la ﬁgura 3.28a, la ﬁgura 3.28b
y la ﬁgura 3.28c se muestra la respuesta en la determinación de la posición para cada uno
de los tres ejes estudiados. Las características de nuestro maniquí nos permiten realizar un
estudio para posiciones de la fuente a lo largo de los tres ejes que cubren todo el FOV.
Para los tres ejes se observa que el comportamiento obtenido es el mismo. Las posiciones
determinadas mediante los procedimientos con DOI=Espesor/2 y con DOI Medida, presen-
tan una respuesta lineal a lo largo de todo el FOV, siendo los valores obtenidos en cada
una de las posiciones muy similares para ambos métodos. Para los valores obtenidos con el
proceso Sin DOI la respuesta se aleja de la linealidad con la distancia de la fuente respecto
al centro del FOV. Para los tres ejes observamos como este alejamiento de la linealidad se
hace signiﬁcativo a partir del desplazamiento relativo de 20 mm. Este comportamiento se
traduce en los valores medios que presentamos en la tabla 3.6. Para cada uno de los ejes y
a partir de los valores obtenidos por medio de cada uno de los procedimientos, se calcula el
valor medio de las distancias medidas entre posiciones de la fuente consecutivas.
Desplazamiento relativo Sin DOI DOI=Espesor/2 DOI Medida
medio (mm)
Eje X 4.61 ± 0.13 4.98 ± 0.12 4.86 ± 0.13
Eje Y 4.68 ± 0.05 5.09 ± 0.07 4.94 ± 0.06
Eje Intercristales 4.81 ± 0.12 5.06 ± 0.07 5.00 ± 0.04
Tabla 3.6: Valor medio para el desplazamiento relativo entre fuentes conse-
cutivas para las tres series de medidas realizadas con el maniquí adaptado
al sistema Albira.
Sabemos que la distancia relativa entre posiciones de fuentes consecutivas es de 5mm, sin
embargo, los valores obtenidos Sin DOI, primera columna, son menores a éste. Para los otros
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Figura 3.28: Compresión para los ejes X, Y e I.
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(c) Eje Intercristales
dos procedimientos los valores obtenidos son próximos al valor nominal. Si comparamos los
resultados obtenidos mediante los procedimientos con DOI=Espesor/2 y DOI Medida se
concluye que ambos son igualmente aceptables con respecto al valor nominal, a la vez que se
observa que la aproximación del plano medio presenta, para todos los ejes, valores mayores
que en el caso de considerar la DOI medida.
Una vez estudiada la respuesta en posición del sistema pasamos al estudio de las resolu-
ciones espaciales. En la ﬁgura 3.29 se presenta la resolución en función de la posición de la
fuente a lo largo del eje X, para los tres procedimientos. Del mismo modo, representamos la
resolución espacial en función de la posición de la fuente a lo largo del eje Y, ﬁgura 3.30 y
del eje I, ﬁgura 3.31.
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Figura 3.29: Resoluciones obtenidas mediante los tres procedimientos, Sin
DOI, DOI =Espesor/2, DOI Medida, para el eje X.
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Figura 3.30: Resoluciones obtenidas mediante los tres procedimientos, Sin
DOI, DOI =Espesor/2, DOI Medida, para el eje Y.
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Figura 3.31: Resoluciones obtenidas mediante los tres procedimientos, Sin
DOI, DOI =Espesor/2, DOI Medida, para el eje I.
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A lo largo del eje X, ﬁgura 3.29, los resultados obtenidos con PSD muestran una re-
solución que empeora con la distancia para las 4 primeras posiciones. Sin embargo, para
la medida con la fuente colocada a 20 mm respecto a la posición en la primera medida se
observa una mejora de la resolución. Posiciones de la fuente mayores a 20 mm vuelven a
presentar una degradación en la resolución que aumenta con la distancia. Para entender este
comportamiento de la respuesta de resolución a lo largo del eje debemos tener en cuenta
que para un par de detectores midiendo en coincidencia el error de paralaje introducido
aumenta con la distancia de la fuente al centro del FOV deﬁnido por este par, FOV de
40 x 40 mm. La posición de la fuente dentro del FOV del sistema determina los pares que
contribuyen de forma más signiﬁcativa al registro de coincidencias. En la medida desplazada
15 mm sobre el eje X, para los pares que presentan mayor registro de coincidencias la fuente
ocupa una posición alejada respecto del centro del FOV que cada par deﬁne. Esta posición
relativa de la fuente, dentro del FOV de cada uno de los pares de coincidencia, implica una
mayor contribución al error de paralaje. La degradación de la resolución que obtenemos
para esta posición es la suma de la contribución a error introducida por cada uno de estos
pares. Cuando desplazamos la fuente a 20 mm, los pares que presentan mayor registro de
coincidencias varían respecto a aquellos que más contribuyen cuando la fuente se encuentra
a 15 mm. Para la fuente a 20 mm sobre el eje X, la fuente se encuentra menos desplazada
respecto al centro del FOV de cada uno de estos pares, por lo que el error introducido es
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menor y ello implica una mejora de la resolución. Dada la geometría de nuestro sistema,
este mismo comportamiento se repite para los ejes Y e I. En la ﬁgura 3.30 vemos como para
la fuente desplazada 25 mm sobre el eje Y obtenemos también una mejora en la resolución.
Del mismo modo, en la ﬁgura 3.31 observamos esta mejora de la resolución para la medida
en que la fuente se encuentra 20 mm desplazada sobre el eje I. Independientemente del eje,
esta mejora de la resolución tiene lugar a una misma distancia radial del centro del FOV.
En nuestro estudio los valores nominales se corresponden con desplazamientos de la fuente
respecto a la apertura central del diámetro del maniquí, no respecto al centro del FOV, por
eso la posición nominal de la fuente a la que la resolución mejora varía para cada uno de los
ejes considerados.
Figura 3.32: Porcentajes de mejora de las resoluciones obtenidas con DOI
Medida y DOI =Espesor/2 respecto al procedimiento Sin DOI, para cada
una de los tres ejes.
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(b) Eje Y
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Posición Nominal (mm)
%
 
M
e
j o r
a
 
R
e
s o
l u
c i
ó n
Con DOI = Espesor/2
Con DOI Medida
(c) Eje Intercristales
Los resultados obtenidos con PDE y PDM introducen una mejora en la resolución. Los
porcentajes de mejora respecto a la resolución obtenida con PSD se muestran en la ﬁgu-
ra 3.32. El comportamiento cualitativo es el mismo independientemente del eje. Observamos
99
3.4 Medidas y Resultados.
como los valores de porcentajes más elevados se corresponden a las posiciones de la fuente
inmediatamente anteriores a la posición en la que la resolución obtenida sin PSD mejora.
Es decir, en aquellas posiciones en las que hemos explicado que la contribución a error de
paralaje es mayor, los resultados con PDE y PDM muestran una mejora de la resolución
más signiﬁcativa.
Figura 3.33: Diferencias en los porcentajes de mejoras, entre DOI Medida y
DOI=Espesor/2, en función de la posición.
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(b) Eje Y
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(c) Eje Intercristales
En la tabla 3.7 se indican los valores medios para la resolución y el porcentaje de mejora,
en cada uno de los ejes y para cada procedimiento. En esta tabla se observa que las mejoras
introducidas por PDM son mayores que las obtenidas con PDE para los tres ejes. En la
ﬁgura 3.33 representamos la diferencia relativa entre los porcentajes de mejora obtenidos
con PDE y PDM. A 15 mm para el eje X, 20 para el eje Y y 15 para el eje I vemos que la
diferencia obtenida entre métodos es pequeña. Esto se entiende teniendo en cuenta que, como
hemos comentado, para estas posiciones la fuente se aleja del centro del FOV de cada uno de
los pares que presentan mayor registro de coincidencias, y para estas posiciones la resolución
DOI empeora. Esta pérdida de resolución limita la respuesta con PDM, de manera que la
diferencia con respecto a los resultados obtenidos con PDE disminuye signiﬁcativamente.
Esto mismo se observa a lo largo del eje Y e I para las posición de la fuente más alejadas. No
ocurre así para el X, donde el porcentaje de mejora obtenido con PDM disminuye, pero no
tan signiﬁcativamente como el porcentaje con DPE, que llega a alcanzar valores negativos,
es decir, para esta posición la resolución obtenida con PDE es peor que la obtenida con PSD.
Esto da lugar a que la diferencia entre procedimientos se haga más signiﬁcativa a pesar de
haber empeorado la respuesta con PDM.
Los valores indicados en la tabla 3.7 muestran que la mejora relativa entre PDM y PDE
para el eje I es menor que en las otras direcciones, obtenemos un 2 % de mejora frente al 6 %
obtenido a lo largo del eje X e Y, como se observa en las gráﬁcas de la ﬁgura 3.33. Esto se
debe a que la respuesta con PDM viene limitada por una pobre resolución DOI del sistema
para posiciones de la fuente a lo largo de este eje.
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Eje X Sin DOI DOI=Espesor/2 DOI Medida
PSD PDE PDM
Resol. Media (mm) 2.72 ± 0.09 2.45 ± 0.09 2.29 ± 0.08
% Mejora respecto PSD 9 15
Eje Y
PSD PDE PDM
Resol. Media (mm) 2.66 ± 0.08 2.32 ± 0.06 2.17 ± 0.06
% Mejora respecto PSD 11 17
Eje Intercristales
PSD PDE PDM
Resol. Media (mm) 2.48 ± 0.06 2.18 ± 0.04 2.13 ± 0.04
% Mejora respecto PSD 10 12
Tabla 3.7: Valor medio para la resolución y porcentaje de mejora respecto
a PSD paras tres ejes radiales: X, Y e I.
Hemos obtenido la caracterización de la respuesta del sistema para distintos ejes radiales
y a lo largo de todo el radio del FOV deﬁnido por los 12 pares que conforman el sistema.
Los resultados muestran una mejora de la respuesta obtenida con la implementación de la
información DOI, respecto a considerar todos lo fotones interaccionando en la superﬁcie de
entrada y respecto a considerar que todos interaccionan en un plano situado a la mitad del
grosor en profundidad del cristal. Tanto el estudio para distintas posiciones a lo largo del
eje radial, como la comparación entre la respuesta para distintas orientaciones de este eje
dentro de un mismo plano transversal, nos muestra que las mejoras introducidas con la DOI
medida vienen limitadas por la resolución DOI del sistema.
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4. Estudio de un nuevo diseño
modular: Cristal contínuo -
Interfase - Cristal contínuo.
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Como hemos comentado en el apartado 2.4, los sistemas PET orientados a aplicaciones
especíﬁcas requieren mayor sensibilidad que los sistemas PET de cuerpo entero. Aumentar
el volumen del material centellador nos permite aumentar la eﬁciencia de detección del
sistema. Una de las principales características de diseño de los sistemas desarrollados por
nuestro grupo es la utilización de cristales LYSO continuos. Para una misma conﬁguración
geométrica del sistema, estos cristales suponen una mayor eﬁciencia del sistema con respecto
a considerar cristales pixelados, puesto que los cortes que presenta los cristales pixelados
reducen su área efectiva. Por contra, utilizar cristales de mayor grosor en profundidad para
aumentar la eﬁciencia de detección presenta más inconvenientes en el caso de la utilización
de cristales continuos. Aumentar el grosor en profundidad del cristal supone aumentar los
efectos de borde, ya que cuanto mayor es la distancia entre la posición en la que interacciona
el fotón y la ventana del PSPMT, mayor es el efecto que las superﬁcies límite tienen en la
distribución de luz. Estos efectos para el caso de los cristales y del método de determinación
de los parámetros de la interacción que nosotros empleamos, suponen una degradación no
presente en el caso de cristales pixelados. Además, el aumento de grosor en profundidad del
cristal supone un aumento del error de paralaje introducido.
Además, para este tipo de sistemas PET orientados a aplicaciones especíﬁcas, como el
PET de animales pequeños o el PET de mama, también se requiere una resolución espacial
mejor que en el caso de sistemas de cuerpo entero. En el capítulo anterior hemos estudiado
los efectos que tienen en la resolución espacial de nuestro sistema la utilización de la DOI
en la parametrización de la LOR. Los resultados obtenidos muestran que la mejora en
la resolución espacial viene limitada por la resolución DOI del sistema. Nuestro método
de determinación de la DOI se basa en una sencilla modiﬁcación del diseño electrónico
que nos permite obtener la anchura de la distribución de luz [46] [47]. La anchura de la
distribución de luz está directamente relacionada con la profundidad a la que ha tenido
lugar la interacción [58]. Esta relación nos permite obtener una codiﬁcación de la DOI a
partir de la anchura de la distribución de luz determinada por nuestro sistema. Para esta
codiﬁcación la electrónica limita la resolución en la determinación de la DOI, por lo que si
queremos mejorar la eﬁciencia en la determinación de la DOI sin realizar modiﬁcaciones en
el diseño electrónico que encarezcan el coste del sistema, debemos dirigir nuestro esfuerzos
a mejorar la correspondencia entre la anchura de la distribución de la luz y la profundidad
de interacción, correspondencia en la que se basa nuestro método de codiﬁcación DOI.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, la propuesta de diseño que presentamos en este
capítulo tiene como motivación introducir una mejora en la codiﬁcación de la DOI y un au-
mento del volumen de detección por medio de un mayor grosor en profundidad, manteniendo
el empleo de cristales continuos, PSPMTs y el mismo diseño electrónico.
El trabajo realizado se divide en dos bloques:
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1. Estudio de la microlente como interfase en el sistema cristal continuo - interfase -
cristal continuo ( CIC ).
Histogramas de los parámetros que caracterizan la interacción.
Resolución: espacial y energética.
Compresión espacial.
2. Estudio de las propiedades de la interfase.
Sistema óptico.
Índice de refracción.
Grosor.
4.1. Módulo CIC.
El montaje experimental utilizado para este estudio consiste en dos módulos de detec-
ción enfrentados midiendo en coincidencia temporal, ﬁgura 4.1. El módulo cuya respuesta
sometemos a estudio y al que nos referimos como CIC lo conforman dos cristales continuos
de diferente grosor en profundidad y una interfase acoplada entre ellos mediante grasa óp-
tica. El módulo que utilizamos para deﬁnir la coincidencia consiste en un cristal continuo
acoplado al fotomultiplicador mediante grasa óptica.
Figura 4.1: Esquema del montaje experimental utilizado para el estudio de la
respuesta del módulo CIC. Todos los componentes del montaje se introducen
en una cámara oscura que evita la incidencia de la luz que proviene del
exterior. La fuente puntual de Na22 se sitúa a una distancia, L1, de 24 cm
con respecto al módulo de coincidencia y a una distancia, L2, del módulo
sometido a estudio, módulo CIC, de aproximadamente 3 cm.
El material centellador de los cristales es LYSO, con índice de refracción nLY SO=1.82.
Para referirnos a los cristales distinguimos entre cristal de entrada y cristal acoplado al
PSPMT, ﬁgura 4.2. Las dimensiones del cristal de entrada son de 50 x 50 x 5 mm3 y
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Figura 4.2: Esquema y componentes del módulo CIC.
(a) Esquema del módulo CIC (b) Cristal LYSO de 5 mm (c) Cristal LYSO de 10 mm
todas sus superﬁcies, excepto la superﬁcie acoplada a la interfase, están cubiertas con epoxy
negro. Para el cristal acoplado al PSPMT las dimensiones son 50 x 50 x 10 mm3 y solo las
superﬁcies laterales están cubiertas con epoxy. El PSPMT utilizado es el mismo modelo que
utilizamos para el diseño de nuestros sistemas, es decir, Hamamatsu H8500 cuya ventana
de entrada presenta un índice de refracción nPSPMT=1.51 para una longitud de onda de
400 nm. También utilizamos la grasa óptica que empleamos en nuestros sistemas, tanto para
el acoplamiento de la interfase con los cristales, como para el acoplamiento del cristal al
PSPMT. Empleamos Rhodosil Pâte 7 (Rhodia Siliconi, Italia) con un índice de refracción
de ngrasa=1.6.
Figura 4.3: Matriz de PMMA de 13 x 8 microlentes con un radio de 16mm.
En la primera parte de este estudio estudiamos una interfase que consiste en una matriz
de 13 x 8 microlentes, ML, con un radio de 16mm, ﬁgura 4.3, cubriendo un áre de 49 x 49
mm2. El material de esta matriz es Polimetacrilato de metilo ( PMMA ) con un índice de
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refracción de nML=1.49. Para la segunda parte de este estudio ( propiedades de la interfase )
utilizamos 3 prismas rectangulares de PMMA, ﬁgura 4.4. El índice de refracción para dos de
estos prismas es n=1.59, con un espesor para cada uno de ellos de 2 y 4 mm. El tercer prisma
presenta el mismo índice de refracción que la microlente, es decir, n=1.49 y un espesor de 2
mm. Todos ellos cubren un área de 49 x 49 mm2.
Figura 4.4: Prisma rectangular de PMMA con espesor de 4 mm e índice de
refracción 1,59.
Para cada una de las cuatro conﬁguraciones estudiadas, caracterizamos la respuesta
del sistema mediante una serie de medidas con una fuente puntual de Na22. Esta fuente
presenta una actividad nominal de 20 µCi y se desplaza a lo largo de dos diagonales en un
plano paralelo a la superﬁcie de entrada del cristal. Estas diagonales están deﬁnidas de tal
manera que se cruzan a la altura del centro del cristal y la posición de los extremos de las
diagonales se corresponden con las esquinas del cristal, ﬁgura 4.5.
Figura 4.5: Posiciones nominales de la fuente de Na22.
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4.2. Medidas y Resultados.
4.2.1. Estudio de la microlente como interfase en el sistema CIC.
En el primer estudio comparamos el acoplamiento directo entre cristales y el diseño CIC
cuando la interfase considerada es la ML.
Figura 4.6: Diseños para estudiar los efectos de la ML.
(a) Acoplamiento di-
recto entre cristales
mediante grasa ópti-
ca.
(b) Módulo CIC con
ML
Histogramas de los parámetros que caracterizan la interacción.
Para el sistema con y sin ML y en cada una de las posiciones, obtenemos los histogramas
de energía, posición transversal y DOI para los dos módulos que deﬁnen la coincidencia.
En las ﬁgura 4.7, ﬁgura 4.8 y ﬁgura 4.9 presentamos los histogramas obtenidos para 8
de las medidas de la fuente puntual. Estas medidas se corresponden con el cuarto inferior
derecho de la ﬁgura 4.5. Para cada una de las medidas representamos los histogramas que
obtenemos con y sin emplazar la ML entre los cristales. La presencia de la ML altera la
respuesta del sistema en todos los parámetros de la interacción representados.
A. POSICIÓN
Para las posiciones de la fuente cercanas al centro del FOV (ﬁgura 4.7), tanto para el
acoplamiento directo entre cristales, como para el sistema CIC con ML, los histogramas pre-
sentan una forma de la distribución aproximadamente gaussiana. Sin embargo, en posiciones
de la fuente más alejadas del centro del FOV, obtenemos distinta respuesta con y sin ML:
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Figura 4.7: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente pun-
tual en distintas posiciones. Presentamos la respuesta para el módulo con
( derecha ) y sin ( izquierda ) ML, ver ﬁgura 4.6.
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(c) Sin microlente y en (5,-5)
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(d) Con microlente y en (5,-5)
100020003000400050006000700080009000100000
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Energia  MOD-Coin
0.14 0.16 0.18 0.2 0.220
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
DOI MOD-Coin
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
Posicion MOD-Coin
1000200030004000500060007000800090000
1000
2000
3000
4000
5000
Energia  MOD-CIC
0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.220
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DOI MOD-CIC
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
100
200
300
400
500
Posicion MOD-CIC
(e) Sin microlente y en (10,-10)
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(f) Con microlente y en (10,-10)
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Figura 4.8: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente pun-
tual en distintas posiciones. Presentamos la respuesta para el módulo con
( derecha ) y sin ( izquierda ) ML, ver ﬁgura 4.6.
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(a) Sin microlente y en (12.5,-12.5)
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(b) Con microlente y en (12.5,-12.5)
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(c) Sin microlente y en (15,-15)
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(d) Con microlente y en (15,-15)
1000200030004000500060007000800090000
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Energia  MOD-Coin
0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.220
2000
4000
6000
8000
10000
12000
DOI MOD-Coin
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
Posicion MOD-Coin
1000200030004000500060007000800090000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Energia  MOD-CIC
0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.220
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DOI MOD-CIC
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Posicion MOD-CIC
(e) Sin microlente y en (17.5,-17.5)
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(f) Con microlente y en (17.5,-17.5)
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Figura 4.9: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente pun-
tual en distintas posiciones. Presentamos la respuesta para el módulo con
( derecha ) y sin ( izquierda ) ML, ver ﬁgura 4.6.
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Para el módulo sin ML, se observa que con el alejamiento de la fuente respecto del
centro del FOV la distribución de posición obtenida presenta una forma con mayor
elongación que en las posiciones más cercanas al centro del FOV, pero sin llegar a
distinguirse entre dos distribuciones, ﬁgura 4.10. Esta respuesta en la posición se debe
al fenómeno de compresión. Cuando la fuente puntual está situada en el centro del
FOV las superﬁcies límite del cristal no modiﬁcan la simetría de la distribución de luz.
A medida que la fuente se separa del centro la contribución de las superﬁcie límite
al truncamiento de la distribución de luz aumenta. Cuando un fotón γ interacciona
en el cristal de 5mm la luz producida recorre una distancia mayor, hasta alcanzar la
ventana de entrada del PMT, que en el caso de que la interacción tenga lugar en el
cristal de 10mm. Esta mayor distancia recorrida hace que la contribución de las paredes
al truncamiento de la distribución de luz sea mayor y con ello, el desplazamiento del
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centroide hacia el interior.
Para el sistema con ML, a partir de la posición de la fuente (12.5, -12.5), (ﬁgura 4.8b,
ﬁgura 4.8d, ﬁgura 4.8f, ﬁgura 4.9b y ﬁgura 4.9d) los histogramas de posición muestran
dos distribuciones claramente diferenciadas. En presencia de la ML la diferencia entre
los centroides de posición correspondientes a cada uno de los cristales se potencia y
para posiciones de la fuente cercanas al borde del cristal, observamos dos distribuciones
en el histograma de posición, ﬁgura 4.10. La distribución cuyo centroide se encuentra
más desplazado hacia el centro del cristal ( mayor compresión ) se corresponde con los
fotones que han interaccionado en el cristal de entrada, el de 5mm y la distribución a
mayor distancia radial ( menor compresión ) se corresponde con el cristal de 10mm.
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Figura 4.10: Histogramas para X e Y con fuente puntual situada en (20, -20).
B. ENERGÍA.
Para los histogramas energéticos obtenidos obtenemos distinta respuesta con y sin ML:
En la respuesta del módulo sin ML, observamos como a medida que la fuente se acerca
a los bordes del cristal, la forma de la distribución energética varía, pierde simetría y
desplaza el pico hacia la izquierda, canales menores, ﬁgura 4.11. Para entender esta
respuesta hay que tener en cuenta que cuando la fuente se aproxima al borde del cristal,
los efectos de borde son más signiﬁcativos, esto se traduce en una menor eﬁciencia de
recolección de luz, puesto que las paredes absorben parte de la luz producida, y esta
pérdida de eﬁciencia es más signiﬁcativa para interacciones que han tenido lugar a
mayor distancia respecto a la entrada del PMT.
Para los histogramas energéticos obtenidos con módulo CIC con ML se distinguen,
para todas las posiciones excepto la posición central, dos distribuciones. No ocurre
así para el módulo sin ML. Los resultados obtenidos muestran como incluir la ML
entre cristales tiene como consecuencia potenciar las diferencias en la eﬁciencia de
recolección de luz entre cristales, es decir, aumentar el intervalo energético entre los
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Figura 4.11: Histogramas para el sistema sin ML con la fuente puntual en
la posición (5, -5) ( ﬁla superior ) y en la posición (20, -20) ( ﬁla inferior ).
De izquierda a derecha: energía, DOI, posición transversal y energía ﬁltrada
en torno al fotopico.
picos de las distribuciones energéticas que se obtienen en función del cristal en el que
ha tenido lugar la interacción. Las posiciones de la fuente para los que el histograma
de posiciones nos permite estudiar las coincidencias en función del cristal en el que
ha tenido lugar la interacción, muestran que el pico cuyo canal energético es menor se
corresponde con las interacciones que han tenido lugar en el cristal de entrada ( grosor
de 5mm ) y el pico de canal energético mayor con las que tienen lugar en el cristal
acoplado al PSPMT ( grosor de 10mm ), ﬁgura 4.12.
C. DOI.
Para los histogramas DOI hay que tener en cuenta que nuestro sistema de detección
determina la DOI en función de la anchura de la distribución. Interacciones más alejadas
de la entrada del PMT presentan anchuras de la distribución de luz mayores. A su vez, los
efectos de borde se traducen en una empobrecimiento de la relación entre anchura de la
distribución y la DOI. Esto se debe al truncamiento que sufre la distribución de luz y al
hecho de que sea más signiﬁcativo cuanto más alejada de la ventana del PMT ha tenido
lugar la interacción.
La respuesta del módulo CIC con ML para los histogramas DOI muestra dos efectos
signiﬁcativos:
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(b) cristal de 5 mm (c) cristal de 10 mm
Figura 4.12: Histogramas para CIC con ML y fuente puntual situada en
(12.5, -12.5).
Permite distinguir el cristal en el que ha tenido lugar la interacción. Se observan dos
picos, la distancia entre los cuales disminuye al alejar la posición de la fuente del
centro del FOV. En los histogramas DOI para el módulo sin ML, no se observa esta
diferenciación.
Además, observamos como incluir la ML amplía el intervalo de posibles anchuras de
la distribución de luz, ﬁgura 4.13. Para una misma posición de la fuente, al espesor
en profundidad del cristal le corresponde un intervalo más amplio de anchuras de
distribución medidas que para el caso del acoplamiento directo entre cristales.
Figura 4.13: Histograma DOI con y sin ML.
(a) Sin ML (b) Con ML
El estudio de los histogramas obtenidos con y sin ML muestran que el sistema CIC
permite una mejora en la discriminación de la DOI. Por un lado, al determinar fácilmente
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en cuál de los dos cristales ha tenido lugar la interacción permite introducir una codiﬁcación
de la DOI por separado para cada cristal y, por otro lado, mejora la correspondencia entre
la anchura y la DOI gracias al aumento del intervalo para las anchuras de la distribución de
luz.
A continuación vamos a estudiar cómo afecta a la respuesta en resolución del sistema la
ML.
Resolución: espacial y energética.
Para el estudio de las resoluciones consideramos por separado los eventos que han in-
teraccionado en uno u otro cristal. Para todos los parámetros de la interacción estudiados,
el error asociado a cada valor de resolución vienen determinado por el error obtenido en el
ajuste sobre el correspondiente histograma.
Figura 4.14: Resolución energética con (cuadrado morado) y sin (círculo
azul) ML, para la fuente puntual desplazada a lo largo de la primera diagonal
(ﬁla superior) y la segunda diagonal (ﬁla inferior), ver ﬁgura 4.5.
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En la ﬁgura 4.14 representamos, para cada uno de los cristales, la resolución energética
obtenida con y sin ML en función de la distancia radial1. Se observa una mejora de la
1En las gráﬁcas de resolución de este capítulo, los valores negativos para la distancia radial se corresponden
con posiciones de la fuente en las que la X presenta valores negativos ( parte izquierda en la ﬁgura 4.5 ).
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resolución energética para la respuesta del módulo CIC con ML.
En la ﬁgura 4.15 representamos, para el cristal de 5mm, la resolución espacial en función
de la distancia radial. Observamos como la resolución apenas varía para posiciones de la
fuente cercanas al centro del FOV. Para posiciones de la fuente cercanas a las esquinas, la
resolución espacial obtenida con la ML es mejor. Esta mejora en la resolución se da para
ambos ejes, X e Y, siendo los porcentajes de mejoras de resolución del 38% y del 37%,
respectivamente. Para las resoluciones espaciales del cristal de 10 mm no se obtiene una
mejora signiﬁcativa.
Figura 4.15: Resolución espacial con (cuadrado morado) y sin (círculo azul)
ML, para la fuente puntual desplazada a lo largo de la primera diagonal
(izquierda) y la segunda diagonal (derecha), ver ﬁgura 4.5.
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El sistema CIC con ML permite obtener una mejor discriminación de la DOI a la vez
que presenta una mejora en la resolución energética y espacial.
Compresión espacial.
El sistema CIC se basa en el uso de cristales continuos que, como hemos comentado,
implican una compresión de la imagen que aumenta con la distancia radial. En la ﬁgura 4.16
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mostramos la respuesta en la determinación de la posición en función de la posición nominal
para el módulo con y sin ML y para cada uno de los cristales.
Figura 4.16: Compresión con (cuadrado morado) y sin (círculo azul) ML,
para la fuente puntual desplazada a lo largo de la primera diagonal (izquier-
da) y la segunda diagonal (derecha), ver ﬁgura 4.5.
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(b) Cristal 5 mm
En la ﬁla superior de la ﬁgura 4.16 representamos la compresión para el cristal de 10
mm, observamos como a medida que nos alejamos del centro la respuesta del sistema en la
determinación de la posición pierde linealidad sin variaciones signiﬁcativas entre la respuesta
del módulo CIC con y sin ML. Si analizamos la respuesta para el cristal de 5mm vemos como,
tal y como se observaba en los histogramas, incluir la ML supone aumentar la compresión.
Este aumento de la compresión se hace signiﬁcativo a partir de los 10 mm de distancia
radial, tanto para la posición en X como en Y. Sin embargo, de las gráﬁcas de compresión se
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observa que la respuesta para el módulo con ML presenta un comportamiento más lineal que
en el caso sin ML, es decir, obtenemos una mayor separación entre posiciones consecutivas
para las posiciones de la fuente que se corresponden con las esquinas a costa de una menor
separación en las posiciones de la fuente menos alejadas del centro del FOV. Esta mejora en
la linealidad se traduce en una resolución más homogénea a lo largo de todo el FOV.
4.2.2. Estudio de las propiedades de la interfase.
Hemos caracterizado la respuesta del módulo CIC cuando la interfase colocada entre
cristales es una matriz de microlentes de radio 16mm. No obstante, no se ha demostrado
que las variaciones en la respuesta se deban a las propiedades ópticas introducidas por las
microlentes como sistema óptico. Los efectos obtenidos pueden deberse a otras propiedades
de la interfase, por lo que el siguiente paso en nuestro trabajo es estudiar si estas propiedades
introducen modiﬁcaciones en los resultados obtenidos con la ML. Las propiedades de la
interfase sometidas a estudio son: índice de refracción, tipo de sistema óptico y grosor en
profundidad de la interfase.
Introducción a las propiedades de la interfase.
A. Índice refracción.
Sabemos que cuando la luz atraviesa dos medios de diferente índice de refracción el
ángulo de refracción viene dado por la Ley de Snell:
nisin(θi) = ntsin(θt) (4.1)
donde ni y nt son los índices de refacción para el medio de incidencia y el de transmisión
y θi y θt el ángulo de incidencia y de transmisión con respecto a la normal a la superﬁcie.
Cuando el índice de refracción del medio de transmisión es menor al del medio de in-
cidencia, ni >nt, se puede producir el efecto que se conoce como reﬂexión interna. En la
reﬂexión interna no hay transmisión de luz, sino que la luz se reﬂeja quedando en el medio
de incidencia. La reﬂexión interna tiene lugar para ángulos de incidencia mayores que el
ángulo de crítico, θC , deﬁnido según:
sinθC = nt/ni (4.2)
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Para el diseño CIC que estudiamos, el índice de refracción de la interfase determina si
puede darse o no la reﬂexión interna y el mayor o menor grado en que ésta se da, es decir,
menor o mayor θC . Para las características de nuestro módulo el índice de refracción de
la interfase que introducimos entre cristales, en el caso de dar lugar a reﬂexión interna y
en función del grado en que se dé, se traduce en dos efectos: el aumento de la eﬁciencia de
recolección de luz para interacciones producidas en el cristal de 10 mm y la disminución para
interacciones producidas en el cristal de 5 mm. Esto se debe a que con la reﬂexión interna
parte de la luz que proviene del cristal de 5mm es reﬂejada por lo que no alcanza la entrada
del PSPMT. Por contra, la reﬂexión de la luz que proviene del cristal de 10 mm favorece
el aumento de recolección de luz al redirigir la luz hacia la ventana del PSPMT. El grado
de reﬂexión interna determina la diferencia entre las respuestas energéticas para cada uno
de los cristales, es decir, para un ángulo crítico más pequeño, mayor cantidad de luz será
reﬂejada. Este aumento se traduce en una mayor diferencia entre la luz recolectada en cada
uno de los cristales, por lo que los centroides de las distribuciones de luz se corresponden a
canales energéticos más alejados entre sí.
Si consideramos las paredes laterales de la interfase, en contacto con el aire, se produce
otro efecto de reﬂexión interna. En el caso de los cristales la reﬂexión interna en las superﬁcies
laterales se minimiza debido a la absorción que supone la pintura negra que las cubre. En el
caso de la interfase, ninguna de sus superﬁcies límite está pintada, por lo que la luz que incide
en los laterales es más susceptible de sufrir reﬂexión interna, en mayor o menor grado según
el índice de refracción. Estos efectos sobre la distribución de luz se traducen en variaciones
en la compresión de la imagen.
B. Grosor.
El grosor de la interfase es otra de las propiedades que someteremos a estudio.
Dada una interfase con un índice de refracción determinado, el grosor en profundidad
determina los efectos que la interfase presenta sobre la anchura de la distribución de luz. Si
suponemos que la interfase es el medio transmisor y que se cumple ni >nt, la luz que se
transmite lo hace con un ángulo mayor. El grosor en profundidad de la interfase determina
en qué grado el incremento relativo del ángulo afecta a la anchura de la distribución de luz,
es decir, cuanto mayor sea el grosor de la interfase más signiﬁcativo será el desplazamiento
relativo de la luz respecto a su trayectoria original. Así mismo, en el caso de que la interfase
presente un índice de refracción que cumpla ni <nt, que se traduce en ángulo de trans-
misión menor que el de incidencia, ecuación (4.1), el desplazamiento relativo que introduce
la interfase en la trayectoria de la luz vendrá determinado por el espesor atravesado. Estas
modiﬁcaciones en la trayectoria de la luz debidas al grosor de la interfase se traducen en
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variaciones de la anchura de la distribución que dan lugar a variaciones en la contribución
de los efectos de borde y en la codiﬁcación de la DOI. Además, cuanto mayor es el grosor
de la interfase más reﬂexión de la luz se produce en las superﬁcies laterales.
Figura 4.17: Esquema de la nomenclatura para las ecuaciones de óptica
geométrica empleadas.
C. Sistema óptico.
También estudiamos el sistema óptico. En este primer estudio, apartado 4.2.1, el sistema
óptico que hemos introducido es una matriz de microlentes acoplada a los cristales median-
te grasa óptica. Para estudiar el sistema óptico que supone cada una de las microlentes
tomamos las ecuaciones de óptica geométrica para lentes:
n1
s1
+
n2
s
′
1
=
n2 − n1
r1
(4.3)
n2
s2
+
n3
s
′
2
=
n3 − n2
r2
(4.4)
donde s, s
′
se corresponden con el objeto y la imagen respectivamente ( ﬁgura 4.17 ) y
los subíndices hacen referencia a los medios atravesados por el haz de luz, siendo el medio
2 la lente; r1 y r2 son los radios de curvatura para ambas caras de la lente; y el criterio
de signos viene deﬁnido al considerar las imágenes a la izquierda de la lente negativas y los
objetos a la derecha de la lente negativos. Si sumamos estas ecuaciones, ecuación (4.3) y
ecuación (4.4), y teniendo en cuenta que s2=-s
′
1 obtenemos:
n1
s1
+
n3
s
′
2
=
n3 − n2
r2
+
n2 − n1
r1
(4.5)
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Para el diseño CIC con ML estudiado, la matriz presenta su superﬁcie plana acoplada
al cristal de entrada, por lo que r1=∞ y r2 = −16mm, manteniendo el mismo criterio de
signos. Si consideramos, por deﬁnición de la focal, el objeto situado en el inﬁnito ( s1=∞ )
y lo aplicamos a la ecuación (4.5), el valor que obtenemos para s
′
2 se corresponde con la
distancia focal de la ML. Para los medios estudiados ( grasa - ML(PMMA) - grasa ) se
obtiene una distancia focal de fML=-23 cm. El haz de luz ﬁnal diverge, siendo así para
cualquier medio de salida para el que se cumpla n3>n2, ﬁgura 4.18.
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Figura 4.18: Focal de la ML en función del índice del medio de salida,
ecuación (4.5)
En el estudio previo comparamos el diseño CIC cuando la interfase es una ML con un
índice de refracción de 1.49 y un espesor medio de 2mm, con el diseño CIC cuando no hay
ML, es decir, el acoplamiento directo de los cristales mediante grasa óptica, cuyo índice
es 1.6. Los resultados muestran una mejor diferenciación entre las distribuciones asociadas
a cada uno de los cristales para todos los parámetros de la interacción. Para el cristal de
5 mm obtenemos un aumento de la compresión y una mejora de la resolución espacial,
para posiciones de la fuente alejadas del centro; y un aumento del intervalo de anchuras
de distribución de luz, para posiciones de la fuente a lo largo de todo el FOV. Para ambos
cristales la resolución energética también mejora a lo largo de todo el FOV. Los estudios
comparativos que a continuación consideramos nos permiten analizar las propiedades de la
interfase y su contribución a los efectos observados.
1. Estudio Sistema Óptico.
La primera de las propiedades que estudiamos es el tipo de sistema óptico. Utilizamos
una pieza del mismo grosor y material que la ML con el mismo índice de refracción pero con
121
4.2 Medidas y Resultados.
Figura 4.19: Histogramas de energía, DOI y posición con ML ( derecha )
y con PR ( izquierda ) para una fuente puntual en las distintas posiciones
indicadas a pie de ﬁgura.
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Figura 4.20: Histogramas de energía, DOI y posición con ML ( derecha )
y con PR ( izquierda ) para una fuente puntual en las distintas posiciones
indicadas a pie de ﬁgura.
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(f) Con microlente y en (17.5,-17.5)
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Figura 4.21: Histogramas de energía, DOI y posición con ML ( derecha )
y con PR ( izquierda ) para una fuente puntual en las distintas posiciones
indicadas a pie de ﬁgura.
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(a) Prisma 1.49 y en (20,-20)
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(b) Con microlente y en (20,-20)
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(c) Prisma 1.49 y en (22.5,-22.5)
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(d) Con microlente y en (22.5,-22.5)
forma de prisma rectangular, PR2. Al utilizar un PR eliminamos los efectos que la estructura
de lentes pueda tener en la respuesta del sistema.
HISTOGRAMAS. Representamos los distintos histogramas para energía, DOI y posi-
ción en ﬁgura 4.19, ﬁgura 4.20 y ﬁgura 4.21 para ML y PR, con ﬁltro en posición. Los
resultados obtenidos son muy similares para ambos casos. En ambos casos se observa
el desdoblamiento en dos distribuciones para posición, energía y DOI. Ahora bien,
para una determinada posición de la fuente, el histograma de energías para el PR de
n=1.49 presenta una menor distancia entre los centroides de cada una de las distribu-
ciones energéticas que para el caso de la ML, llegando a desaparecer el doble pico en
los histogramas de energía obtenidos con el PR para posiciones de la fuente a partir
2Para las medidas con PR tuvimos que substituir el PSPMT por problemas técnicos, por lo que repetimos
las medidas con ML para poder comparar ambas interfases correctamente.
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Figura 4.22: Respuesta para CIC con ML y con PR de 2mm y n=1.49.
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(a) Resolución energética de la 1ª diagonal, para cristal de 10 (izq.) y de 5 (der.) mm.
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(b) Resolución energética de la 2ª diagonal, para cristal de 10 (izq.) y de 5 (der.) mm.
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(c) Resolución espacial en X con cristal 5 mm en la 1ª diagonal (izq.) y en la 2ª (der.).
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(d) Resolución espacial en Y con cristal 5 mm en la 1ª diagonal (izq.) y en la 2ª (der.).
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de ( 20, -20 ), ﬁgura 4.21
RESOLUCIONES ESPACIAL Y ENERGÉTICA. En la ﬁgura 4.22 representamos las
resoluciones energéticas para ambos cristales y la resolución espacial para el cristal de
5mm. Al comparar las resoluciones energéticas obtenidas con ML y con PR de n=1.49,
vemos como la diferencia entre histogramas energéticos no se traduce en diferencias
signiﬁcativas entre los valores obtenidos. También la resolución espacial, tanto en X
como en Y, es la misma en ambos casos.
Figura 4.23: Compresión espacial para el cristal de 5 mm. Resultados
obtenidos con el diseño CIC sin ML ( círculos azules ), con ML ( cuadrados
morados ), y con PR de n=1.49 y 2 mm ( rombos naranjas ). La 1ª diagonal
a izquierda y la 2ª a derecha.
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(b) Eje Y
COMPRESIÓN. Las gráﬁcas de compresión para el cristal de 5 mm que se muestran
en la ﬁgura 4.23 muestran que no existen diferencias signiﬁcativas entre la ML y el
PR. Para el cristal de 10 mm, tampoco se han obtenido variaciones signiﬁcativas
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entre la compresión obtenida con PR y ML, es decir, al igual que ocurría para la ML
( ﬁgura 4.16 ) la compresión obtenida con el cristal de 10 mm para el diseño con PR
no varía signiﬁcativamente con respecto a la compresión obtenida cuando el diseño
estudiado es el acoplamiento directo entre cristales mediante grasa óptica.
Los resultados obtenidos en esta comparación nos permiten concluir que las mejoras
obtenidas con el emplazamiento de la ML entre cristales no se deben a las características
como sistema óptico que presenta. La divergencia introducida en el haz incidente por la ML
como sistema óptico no es signiﬁcativa y no contribuye a variaciones en las resoluciones del
sistema. A este respecto hemos de comentar que la matriz de microlentes empleada no ha
sido optimizada para este uso. El estudio parte de una muestra de matriz de microlentes que
fue proporcionada gratuitamente a nuestro grupo, por lo que para un rendimiento mayor de
la interfase como sistema óptico son diversos los parámetros a considerar.
La única diferencia que podemos apreciar al comparar los resultados con ambas interfases
es el mayor desdoblamiento del histograma de energías para la ML. El centroide de la
distribución energética del cristal de 10 mm se desplaza a canales mayores. Esta variación la
asociamos a las características geométricas de la cara de la ML en contacto con el cristal de
10 mm. Esta superﬁcie presenta una matriz de convexidades que favorecen el fenómeno de
reﬂexión interna y con ello un aumento en la eﬁciencia de recolección de luz, pero sin llegar
a traducirse en una mejora signiﬁcativa para la resolución energética de este cristal.
2. Estudio Índice Refracción.
Una vez analizado el efecto del sistema óptico sobre los resultados, pasamos a estudiar
la inﬂuencia del índice de refracción de la interfase. Para ello utilizamos el PR de PMMA de
2 mm e índice 1.49 y otro prisma de mismas dimensiones y material, pero distinto índice de
refracción n=1.59. En la ﬁgura 4.24 y la ﬁgura 4.25 representamos los histogramas obtenidos.
Observamos una respuesta similar a la obtenida con prisma de n=1.49.
HISTOGRAMAS. En los histogramas energéticos obtenidos, en los que solo se ha apli-
cado el ﬁltro de posición, apreciamos diferencias signiﬁcativas para las dos posiciones
de la fuente más centrales y para las dos más extremas. Para cada medida se observa
que la distancia entre centroides no varía de forma signiﬁcativa. Este comportamiento
se debe a que la eﬁciencia de recolección de luz para la variación de índice considerada
no es signiﬁcativa, como se muestra en la ﬁgura 4.26 para el cristal de 5 mm, por lo
que no se traduce en un aumento de la distancia entre centroides de las distribuciones
energéticas. Sin embargo, sí que se observan anchuras de distribución mayores en el
caso de prisma de índice menor. Esto se traduce en que para posiciones de la fuente en
la que los valores de los centroides de las distribuciones se aproximan entre sí, ambas
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Figura 4.24: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente puntual
en las distintas posiciones indicadas a pie de ﬁgura. Presentamos la respuesta
para el módulo con PR de 2mm y n=1.59.
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Figura 4.25: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente puntual
en las distintas posiciones indicadas a pie de ﬁgura. Presentamos la respuesta
para el módulo con PR de 2mm y n=1.59.
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distribuciones se superponen para el prisma de n=1.49 ( ﬁgura 4.19a y ﬁgura 4.19c ).
Sin embargo, cuando ﬁltramos para cada uno de los cristales, como comprobamos en
las gráﬁcas de la ﬁgura 4.27, las resoluciones energéticas son iguales para ambos pris-
mas. Podemos concluir de estos resultados que el índice de 1.49 introduce un fondo de
distribución de carga mayor que en el caso del índice de 1.59, pero que, no obstante,
no afecta a las resoluciones energéticas una vez aplicado el ﬁltro para cada uno de los
cristales.
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Figura 4.26: Eﬁciencia de recolección en la ventana del PSPMT para la luz
que proviene del cristal de 5 mm en función del índice de refracción de la
interfase. Considera todos los cambios de medio que la luz atraviesa para el
diseño CIC en dirección hacia el PSPMT.
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Figura 4.27: Resoluciones con PRs de 2mm e índices 1.49 y 1.59 .
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(a) Resolución energética en 1ª D para los cristales de 10(izq.) y 5(der.) mm.
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(b) Resolución energética en 2ª D para los cristales de 10(izq.) y 5(der) mm.
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(c) Resolución espacial en X con cristal 5 mm en la 1ª diagonal (izq.) y en la 2ª (der.).
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(d) Resolución espacial en Y con cristal 5 mm en la 1ª diagonal (izq.) y en la 2ª (der.).
130
4 Cristal contínuo - Interfase - Cristal contínuo
RESOLUCIONES ESPACIAL Y ENERGÉTICA. En la ﬁgura 4.27 representamos las
resoluciones con ambos prismas de igual espesor, pero distinto índice de refracción. Las
dos primeras ﬁlas se corresponden con la resolución energética para ambos cristales.
Vemos como las resoluciones energéticas obtenidas con ambos prismas son, como ya
hemos comentado, muy similares. Si analizamos la respuesta para la resolución espacial
para ambos ejes observamos una mejora para posiciones de la fuente cercanas a los
bordes del cristal en el caso del prisma de índice de 1.49. Si calculamos el valor medio
de las resoluciones espaciales obtenidas en cada uno de los ejes y para cada uno de
los prismas obtenemos que el porcentaje de mejora relativa es de 38% y 56% para los
ejes X e Y, respectivamente.
De los resultados obtenidos podemos concluir que la variación del índice de refracción
del material del prisma estudiada tiene como consecuencia una pérdida de resolución
para el índice de 1.59. En la determinación de la resolución espacial interviene la
correlación entre espacio medido y espacio real: sobre la resolución obtenida directa-
mente del ajuste de distribuciones en el histograma de posición aplicamos los factores
de descompresión, que establecen el valor en mm para las resoluciones medidas. Las
diferencias entre resoluciones espaciales obtenidas entre estos dos prismas vienen do-
minadas por la contribución de estos factores de descompresión. Un ejemplo de ello se
muestra en la ﬁgura 4.28 donde representamos tanto las resoluciones medidas directa-
mente sobre el histograma, como los factores obtenidos de la compresión de la imagen.
Puesto que la única propiedad no común entre las dos interfases comparadas es el
índice de refracción, asociamos a ésta los efectos que obtenemos sobre la compresión.
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Figura 4.28: Factores de descompresión ( izquierda ) y resoluciones medi-
das sobre el histograma de posición ( derecha ) para el cristal de 5 mm
y posiciones de la fuente a lo largo de la 1ª diagonal, con PR de n=1.49
( cuadrados naranjas ) y con PR de n=1.59 ( círculos verdes ).
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COMPRESIÓN. Si bien la compresión relativa entre estos dos PRs no es signiﬁcativa
en comparación con la compresión relativa obtenida entre CIC con y sin ML, su
contribución es suﬁciente para empeorar las resoluciones para posiciones de la fuente
cercanas a los bordes del cristal.
2. Estudio Grosor.
Por último estudiamos cómo varía la respuesta en el caso de modiﬁcar el grosor de la
interfase. Para ello utilizamos dos prismas rectangulares de PMMA de índice de refracción
1.59 cada uno de ellos con un espesor de 2 y 4 mm respectivamente.
HISTOGRAMAS. Los histogramas obtenidos para el prisma de 4 mm de grosor se
presentan en la ﬁgura 4.29 y ﬁgura 4.30. Si comparamos los histogramas obtenidos
para prismas de diferente grosor observamos variaciones para los histogramas DOI y
de posición. El intervalo de anchuras posibles para la distribución de luz, directamente
relacionado con la DOI, aumenta para el grosor de 4 mm. También parece observarse
en los histogramas de posición un aumento de la compresión para el cristal de 5 mm.
Los histogramas energéticos, por contra, presentan para ambos espesores una respuesta
muy similar.
Estas variaciones en la anchura de la distribución y en la compresión se deben al
aumento de 2mm entre interfases. Un aumento del grosor supone un aumento de las
superﬁcies laterales, por lo que las reﬂexiones que en estas superﬁcies tienen lugar
presentan una mayor contribución a la elongación de la distribución de luz hacia el
centro, aumentando la compresión de la imagen. Además, un mayor grosor supone
una trayectoria mayor de la luz a lo largo de la interfase. Puesto que la interfase, de
índice similar a la grasa, pero inferior al del cristal, supone un aumento relativo entre
el ángulo de incidencia y el de transmisión, el hecho de aumentar la trayectoria de este
rayo de ángulo mayor se traduce en un aumento de anchuras posibles para el cristal
de 5 mm y a su vez, contribuye a una mayor compresión de la imagen.
RESOLUCIONES ENERGÉTICA Y ESPACIAL. En la ﬁgura 4.31 representamos las
resoluciones obtenidas con los prismas de índice 1.59 y diferente grosor, lo que nos
permite analizar los efectos que la variación del grosor tiene en las resoluciones. No se
observa una diferencia signiﬁcativa entre las resoluciones energéticas. En la respuesta
obtenida para la resolución espacial observamos que para las posiciones de la fuente
más alejadas del centro existen diferencias. Sin embargo este comportamiento no es
regular, es decir, para algunas diagonales obtenemos mejores resoluciones con el prisma
de 4 mm y en otras, a la inversa. A estas variaciones contribuye el compromiso entre la
degradación de la resolución espacial debida al aumento de compresión de la imagen
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Figura 4.29: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente puntual
en las distintas posiciones indicadas a pie de ﬁgura. Presentamos la respuesta
para el módulo con prisma de 4mm y n=1.59.
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Figura 4.30: Histogramas de energía, DOI y posición para una fuente puntual
en las distintas posiciones indicadas a pie de ﬁgura. Presentamos la respuesta
para el módulo con prisma de 4mm y n=1.59.
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y la mejora de resolución debida a una mejor discriminación del cristal en el que ha
tenido lugar la interacción.
COMPRESIÓN. La compresión obtenida con los dos grosores estudiados, ﬁgura 4.32,
muestra un ligero aumento de la compresión con el prisma de mayor grosor. Sin em-
bargo, este aumento de la compresión no es tan signiﬁcativo como el aumento de
compresión obtenido al incluir la ML respecto al acoplamiento directo entre cristales.
Para complementar las representaciones gráﬁcas, en la tabla 4.1 presentamos los valores
medios de resolución espacial obtenidos para cada interfase, en cada eje y para cada diagonal.
Si comparamos los valores obtenidos sin ML y con ML, se observa en todos los casos una
mejora de la resolución con ML. Al comparar ML con prisma de 1.49, obtenemos la misma
resolución espacial. Considerar los prismas de igual grosor, 2 mm, pero distinto índice, 1.49
y 1.59, vemos que introduce en todos los valores medios obtenidos una pérdida de resolución
para el caso de índice mayor. Sin embargo, cuando comparamos distintos grosores, 2 y 4 mm,
para un mismo índice, 1.59, los resultados no muestran un comportamiento regular. Para la
resolución espacial en X, los resultados para la primera diagonal son similares, mientras que
para la segunda se produce una mejora muy signiﬁcativa con el prisma de 4 mm. Mientras
que en el eje Y, en una diagonal la mejor respuesta la presenta el prisma de 2 mm y en
la otra el de 4mm. De estos resultados no podemos concluir un incremento o disminución
signiﬁcativo de la resolución al variar el grosor del prisma de 1.59.
En la ﬁgura 4.33 representamos la compresión obtenida para cada una de las interfases. Si
bien existen variaciones relativas entre algunas de las interfases utilizadas, estas variaciones
no son tan signiﬁcativas como la variación relativa entre incluir o no una ML (o PR) entre
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Figura 4.31: Resoluciones con prismas de n=1.59 y grosores 2 y 4 mm.
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(d) Resolución espacial en Y con cristal 5 mm en la 1ª diagonal (izq.) y en la 2ª (der.).
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el acoplamiento de cristales.
Figura 4.32: Compresión espacial para el cristal de 5 mm de espesor con pris-
mas de diferente grosor y n=1.59. Para ambos ejes: Y ( columna derecha )
y X ( columna izquierda ).
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(b) Diagonal 2ª.
Los resultados obtenidos en cada una de las comparaciones nos permiten conocer los
efectos que presentan en la determinación de los distintos parámetros de la interacción las
propiedades de la interfase estudiadas, es decir, el grosor, el índice de refracción y el sistema
óptico. Los resultados obtenidos nos permiten descartar algunas de las interfases (PR con
n=1.59 y espesores de 2 y 4 mm ). De entre las interfases que presentan respuesta similar
( ML y PR de 2mm con n=1.49 ), el coste y la facilidad de pegado nos permiten concluir
que la mejor interfase a considerar para este diseño es el prisma rectangular de índice de
refracción 1.49. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los parámetros que deﬁnen la
ML como sistema óptico no han sido optimizados para el empleo en nuestro diseño modular.
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El desarrollo de un estudio de la propiedades ópticas de la ML con el objetivo de obtener
el máximo rendimiento de este tipo de sistema óptico para nuestro diseño, es uno de los
trabajos futuros a realizar.
Tabla 4.1: Resoluciones medias medidas en función de la interfase empleada
Valor 1ª Diagonal 2ª Diagonal
Medio X Y X Y
Sin ML 11 ± 4 7.4 ± 1.8 11 ± 4 8 ± 2
ML 6.0 ± 0.9 5.3 ± 0.8 8 ± 3 4.6 ± 0.6
Nuevo PSPMT
ML 5.2 ± 0.6 4.3 ± 0.6 4.9 ± 0.5 4.1 ± 0.5
Prisma 1.49 2mm 5.1 ± 0.6 4.2 ± 2.6 4.7 ± 0.6 3.7 ± 0.3
Prisma 1.59 2mm 6.7 ± 1.2 9 ± 2 13 ± 7 7.3 ± 1.9
Prisma 1.59 4mm 6.3 ± 0.7 5.7 ± 1.0 6.6 ± 0.8 13 ± 5
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Figura 4.33: Compresión espacial para todas las interfases y para ambos
ejes: Y ( columna derecha ) y X ( columna izquierda ).
Círculo Azul Marino : Sin ML
Morado Cuadrado : Con ML
Rombo Gris : Prisma 1.59 de 4 mm
Triángulo Verde : Prisma 1.59 de 2 mm
Triángulo - Invertido Naranja : Prisma 1.49 de 2 mm
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5. Estudio de la calidad de la
imagen reconstruida para
nuestro sistema de
Mamografía por Emisión de
Positrones.
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En la imagen orientada al cáncer de mama, la mamografía por rayos X no presenta
un óptimo rendimiento para el caso de mamas con predominio de tejido ﬁbroglandular
(densas), por lo que surge la necesidad de desarrollar sistemas de imagen médica que cubran
esta limitación. La investigación orientada a este propósito abarca distintas modalidades de
la imagen médica: tomografía axial computerizada de rayos X (TAC) [59, 60], resonancia
magnética (MRI) [61, 62], imagen óptica [63, 64], imagen por emisión de un solo fotón [65]
y tomografía por emisión de positrones. Como hemos comentado en el apartado 2.4, en la
imagen médica existe un creciente interés por la adaptación de sistemas de cuerpo entero a
aplicaciones especíﬁcas con la intención de obtener una mejora en la resolución espacial y
en la sensibilidad de detección. Una de estas aplicaciones es el PET de mama, ( Positron
Emission Mamography, PEM ). En este sentido, nuestro grupo ha desarrollado, en colabo-
ración con la empresa Oncovisión, el sistema especíﬁco de cáncer de mama comercializado
como MAMMI, cuyas características de diseño se describen en el apartado 2.4.1.
El trabajo que se presenta en este capítulo consiste en un estudio de la calidad de imagen
obtenida con el sistema MAMMI. Las características de los maniquís y las medidas que se
han realizado para este estudio vienen determinados por la geometría de nuestro sistema y
el tipo de información que nos interesa obtener de la imagen. A continuación se explican las
principales causas que motivan el desarrollo de este estudio.
La determinación de parámetros básicos, como la resolución y la sensibilidad, permite
caracterizar la respuesta del sistema y comparar su rendimiento con otros diseños.
Sin embargo, estos parámetros no son necesariamente indicadores de la capacidad del
sistema para la detección en el caso clínico. De esta limitación surge la necesidad de
desarrollar un estudio complementario a la determinación de los parámetros básicos
que nos permita estudiar la respuesta del sistema y caracterizar la calidad de imagen,
para medidas cuyas condiciones se asemejen a las condiciones que se dan en el trabajo
clínico rutinario.
El actual sistema MAMMI tiene implementadas las correcciones de decaimiento, tiem-
po muerto, uniformidad, coincidencias de dispersión, coincidencias aleatorias y atenua-
ción. Estas correcciones minimizan la contribución a la degradación de la calidad de
imagen que introduce cada uno de estos factores de degradación. El grado del error
introducido depende de distintas variables, como son: la concentración de actividad
presente en la medida, la geometría del maniquí empleado y la posición que ocupa
dentro del FOV determinado por los 43 pares de coincidencia deﬁnidos en el sistema.
Esto motiva el desarrollo de maniquís y medidas que permitan estudiar la calidad de
la imagen obtenida para distintos valores de estas variables.
140
5 Calidad de la imagen reconstruida
5.1. Método.
A continuación enumeramos y describimos los métodos empleados en las distintas cor-
recciones que se aplican en el actual sistema MAMMI. El desarrollo e implementación de
las correcciones es un trabajo realizado previamente y fue llevado a cabo por la empresa
Oncovisión en colaboración con nuestro grupo.
Corrección por decaimiento.Un sistema PET mide distribuciones de com-
puesto radiactivo. El núcleo radiactivo presente en el compuesto sigue la ley de desin-
tegración, es decir, su actividad disminuye con el tiempo de forma exponencial. Para
cada adquisición, donde Tadq es el tiempo de adquisición, nuestro sistema compensa
esta disminución de actividad multiplicando cada cuenta registrada por un factor de
corrección de decaimiento, Qidec [66, 67, 68]:
Qidec = e
(ti−t0)
T1/2
ln2
(5.1)
donde T1/2=109.8 min es el periodo de semidesintegración para el 18F , t0 es el tiempo
en el que el sistema registra la primera cuenta de la adquisición y ti es el tiempo
en el que se registra la cuenta i, de manera que la contribución de la corrección por
decaimiento aumenta con Tadq.
Corrección por tiempo muerto.El procesamiento de los fotones detectados
requiere de un tiempo ﬁnito por parte del sistema. La corrección por tiempo muerto
hace referencia a esta limitación del sistema. Cuando un fotón es detectado en el
cristal, una serie de procesos eletrónicos y ópticos tienen lugar, cada uno de estos
procesos requiere una cantidad ﬁnita de tiempo. La corrección de tiempo muerto se
aplica de forma independiente para cada uno de los módulos que conforman el sistema.
El método empleado para la obtención de los factores de corrección por tiempo muerto
es el siguiente:
1. Partimos de una medida con un maniquí cilíndrico de 1 cm de diámetro y 3 cm
de altura, rellenado con FDG y situado en el centro del FOV. La actividad al
inicio de la medida es de 2.5 mCi y se deja decaer adquiriendo consecutivamente
con Tadq= 5min.
2. Para cada módulo representamos la tasa de cuentas registradas en función de
la actividad nominal, ﬁgura 5.1. Los factores de corrección por tiempo muerto
(TM) deben establecer una relación entre la tasa de cuentas registrada por el
sistema y la respuesta para el caso ideal, considerando como tal el caso en el
que el sistema no presenta tiempo muerto. Para ello estimamos la respuesta
ideal del sistema en ausencia de tiempo muerto a partir de la tasa de cuentas
141
5.1 Método.
registradas para los valores más bajos de actividad, Afin=0.84 µCi. Asumimos
que para actividades bajas las pérdidas por tiempo muerto son despreciables y
obtenemos la función lineal, para el rango de bajas actividades, que relaciona la
actividad nominal con la tasa de cuentas registrada.
3. Utilizamos la función lineal obtenida a baja actividad para determinar la res-
puesta ideal del sistema en todo el rango de actividades, tasa de cuentas ideal.
4. Los cocientes entre la la tasa de cuentas ideal y la tasa de cuentas registradas
son los factores de corrección. Para cada módulo almacenamos los factores de
corrección en función de la tasa de cuentas registrada.
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Figura 5.1: Tasa de cuentas por módulo en función de la actividad nominal.
El maniquí empleado presenta un diámetro de 1 cm y una altura de 3 cm.
Este maniquí se posiciona en el centro del FOV y se rellena con FDG.
Cuando el sistema realiza una adquisición los factores de corrección de tiempo muerto
se aplican para las LORs que se utilizan en la reconstrucción. Para cada LOR determi-
nada por un par de detectores, se aplican, en función de la tasa de cuentas registradas
en cada uno de los detectores, los dos factores de corrección por TM correspondientes.
Una vez aplicada la corrección por TM, el número total de cuentas que presenta
la imagen es proporcional a la actividad presente en el FOV. Para cada una de las
adquisiciones utilizadas para la obtención de los factores de corrección por TM y una
vez aplicada esta corrección, el cociente entre la actividad nominal y el total de cuentas
de la imagen determina el factor de cuantiﬁcación. Los factores de cuantiﬁcación se al-
macenan en función del número total de cuentas de la imagen. Cada vez que el sistema
realiza una adquisición los factores de cuantiﬁcación se aplican una vez ﬁnalizada la
reconstrucción.
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Corrección por uniformidad. En el trabajo rutinario de MAMMI las imá-
genes deben ser corregidas por falta de uniformidad. La falta de uniformidad en la
respuesta del sistema tiene una componente intrínseca al detector y otra componente
extrínseca o geométrica, ver apartado 2.3.1. La falta de uniformidad en la sensibili-
dad intrínseca del detector a lo largo de su área sensible puede ser debida a varios
factores: ganancia de los dínodos del fotomultiplicador y preampliﬁcadores no equili-
brados, fractura o inhomogeneidad del cristal, pérdida de los electrones a lo largo de
su trayectoria por efecto de campos eléctricos externos al fotomultiplicador, etc. Una
de las principales causas de la falta de uniformidad geométrica a lo largo del FOV es la
variación del ángulo sólido con la posición de la fuente. Otros factores que contribuyen
a la inhomogeneidad extrínseca son efectos geométricos causados por distintos ángu-
los de incidencia de los fotones en el detector y por espacios de separación entre los
detectores que forman el sistema. La corrección de uniformidad se realiza a partir de
unos factores normalizadores que se calculan tomando como base la imagen que se
obtiene al someter al detector a un ﬂujo uniforme de radiación. En nuestro caso parti-
mos de una medida con un cilindro relleno de FDG, cuyas dimensiones cubren el FOV
de nuestro sistema. Para esta geometría creamos la imagen que se obtendría para un
sistema ideal, considerando como tal un sistema que presenta una respuesta uniforme
a lo largo de todo el volumen. Esta imagen la proyectamos y obtenemos el peso teórico
para cada LOR. El cociente entre el valor teórico y el valor medido se almacena en
una matriz que se aplicará como corrección en el proceso de reconstrucción.
Corrección por coincidencias aleatorias. Debido al circuito electrónico
de coincidencia que se utiliza en PET, el sistema registra lo que se conoce por co-
incidencias aleatorias, ver apartado 2.3.2. La corrección por coincidencias aleatorias
empleada en MAMMI utiliza el método descrito en el apartado 2.3.2, aplicado a cada
una de las LORs que se utiliza en la reconstrucción.
Corrección por coincidencias de dispersión. A la hora de tratar las
coincidencias registradas por el sistema debemos tener en cuenta lo que se conoce como
coincidencias de dispersión, ver apartado 2.3.2. Este tipo de coincidencias introducen
un fondo a la distribución, disminuyen el contraste, y dan lugar a una estimación
errónea de las concentraciones de los isótopos. El método implementado en MAMMI
para la corrección de coincidencias de dispersión es el método de doble ventana [19, 69].
Este método de corrección de dispersión consiste en deﬁnir dos ventanas energéticas
de adquisición cuyas anchuras son: 40% de la energía del fotopico para la ventana
principal, ventana centrada en el fotopico, y 10% de la energía del fotopico para la
ventana inferior. Asumiendo una propocionalidad entre las cuentas de ambas ventanas
constante con la posición, el método consiste en sustraer de la ventana principal una
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fración de la imagen o proyección obtenida en la ventana inferior. Una ventaja de los
métodos basados en las ventanas energéticas es que las medidas en la región Compton
del espectro contienen información de la actividad fuera del FOV.
Como comentamos en la sección 2.2, el algoritmo MLEM para PET permite la incor-
poración directa de muchos factores físicos. Tanto la corrección por dispersión como la
corrección por coincidencias aleatorias consisten en estimaciones obtenidas sobre cada
LOR y cuyo conjunto se incorporan en el proceso de reconstrucción modiﬁcando la
ecuación (2.1) que vimos anteriormente ( sección 2.2 ) según:
fnuevaj =
fviejaj∑
l ajl
∑
i aij
pi∑
k aikf
vieja
k + si + ri
(5.2)
donde si y ri son los conjuntos de estimaciones de coincidencias de dispersión y aleato-
rias ( scatter y random ) respectivamente.
Corrección por atenuación. La atenuación de los fotones de aniquilación a lo
largo de la trayectoria recorrida hasta el detector es otro de los factores de degradación
en PET, ver apartado 2.3.2. El efecto más signiﬁcativo es la pérdida de cuentas, que da
lugar a una disminución del cociente entre señal y ruido (SNR), y a un empeoramiento
de la cuantiﬁcación de la actividad de la distribución. La principal ventaja del método
para la corrección de la atenuación implementado en el MAMMI [7] es la reducción de
la dosis suministrada al paciente y del tiempo requerido para la exploración, debido a
que no es necesario realizar un  scan  de transmisión. El método que empleamos en
MAMMI [7] se beneﬁcia del hecho de que la mama presente una estructura anatómica
sencilla. Este método se basa en obtener una imagen de la mama y realizar un bine-
rizado de la imagen reconstruida. En dicho binerizado a los vóxeles en la región de
la mama se les asigna el coeﬁciente de atenuación de la mama para fotones de 511
keV (µmama=0.098 cm−1) [70] y a los vóxeles en la región de aire les corresponde un
coeﬁciente de atenuación prácticamente nulo (µaire=1.03 10−4 cm−1). Los factores de
corrección por atenuación se determinada para cada LOR según:
Qaten = eµmamaLmamaeµaireLaire (5.3)
donde Lmama es la longitud de la trayectoria total recorrida por el fotón a través de
la mama y Laire a través del aire.
Una vez descritas las correcciones implementadas en la reconstrucción para la imagen MAM-
MI pasamos a presentar las medidas y los maniquís que se han desarrollado así como los
resultados obtenidos con cada uno de ellos.
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5.2. Medidas y Resultados.
Las medidas realizadas para este estudio se dividen en:
1. Medidas y resultados preliminares.
Estudio de la corrección por tiempo muerto.
Estudio de las distintas correcciones para un maniquí cilíndrico de actividad
uniforme.
2. Fracción de dispersión teniendo en cuenta actividad fuera del FOV.
3. Estudio de la respuesta del sistema para distribuciones no uniformes de concentración
de actividad.
Respuesta del sistema para el maniquí dinámico: variación temporal.
Respuesta del sistema para el maniquí multicompartimentos: variación espacial.
4. Simulación de un caso clínico.
5.2.1. Medidas y Resultados preliminares.
Estudio de la corrección de tiempo muerto.
El objetivo de este estudio es medir el efecto que tiene el tiempo muerto del sistema en
la estimación de actividad. Sabemos que la contribución a error introducida por el tiempo
muerto varía en función de la actividad de la fuente. Estudiamos la respuesta del sistema
para distintas concentraciones de actividad y medimos el error neto introducido en la tasa de
cuentas sin y tras aplicar la corrección por tiempo muerto. Para ello utilizamos la adaptación
a la geometría de nuestro sistema del maniquí propuesto por el protocolo NEMA ( National
Electrical Manufacturers Association ) NU 2-2007 [71].
Un protocolo NEMA consiste en la especiﬁcación del procedimiento estándar a seguir
para evaluar el rendimiento de un equipo. La especiﬁcación de un protocolo estándar per-
mite establecer comparaciones entre los rendimientos obtenidos para distintos diseños. El
protocolo NEMA NU 2-2007 está orientado a sistemas PET de cuerpo entero. Dado que no
se ha especiﬁcado un procedimiento estándar orientado a PEM, nuestro grupo desarrolló una
adaptación del protocolo NEMA NU 2-2007 a las características geométricas del MAMMI
[72, 73]. Para la evaluación de la corrección del tiempo muerto utilizamos uno de los maniquí
que resultan de esta adaptación. A continuación presentamos las características geométricas
del maniquí y las condiciones de medida establecidas en base al protocolo NEMA NU 2-2007.
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A. Medida
Para la estimación del efecto del tiempo muerto el NEMA NU 2-2007 establece la rea-
lización de una serie de adquisiciones consecutivas para un maniquí cilíndrico en el que se
inserta, desplazada respecto a su eje axial, una fuente lineal.
Figura 5.2: Cilindro de polietileno y capilar de silicona, ver tabla 5.1.
Para nuestra medida la fuente lineal consiste en un capilar de silicona rellenable y sellado
por ambos extremos. El cilindro, de polietileno, presenta un oriﬁcio donde se inserta el capilar
de silicona, de manera que la distancia entre los ejes axiales de ambos es de 13 ± 1 mm. Las
características geométricas del cilindro y del capilar, ﬁgura 5.2, se muestran en la tabla 5.1.
Cilindro Polietileno Φcilindro externo Φ oriﬁcio interno Longitud
mm 60 ± 3 2.0 ± 0.2 170 ± 1
Capilar Silicona Φexterno Φ interno Longitud
mm 1.5 ± 0.2 1.0 ± 0.2 170 ± 1
Tabla 5.1: En esta tabla se presentan las características geométricas del
maniquí cilíndrico de polietileno y el capilar de silicona [72]
Además de las características del maniquí, el protocolo NEMA 2-2007 establece una serie
de requerimientos para la medida:
Las concentraciones de actividad requeridas para este estudio deben cubrir el rango
comprendido entre una actividad inicial para la que las pérdidas por tiempo muerto
sean mayores del 50 % y una actividad ﬁnal en la que el porcentaje de pérdidas sea
menor al 1 %. Para determinar las actividades correspondientes a estos porcentajes
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partimos de la expresión que relaciona el factor de corrección de tiempo muerto, K,
con el porcentaje de pérdidas de tiempo muerto, TM(%):
K =
TM( %)
100
+ 1 (5.4)
Para TM( %)=50 y TM( %)=1, obtenemos Ki = 1,5 y Kf = 1,01, respectivamente.
Disponemos de tablas, características de nuestro sistema, que relacionan los valores
para los porcentajes de tiempo muerto con las tasas de cuentas y las tasas de cuen-
tas con la actividad de la fuente. Estas tablas nos permiten obtener los valores de
actividad que corresponden a esos valores de K. Dadas las condiciones descritas en el
NEMA, la serie de medidas a realizar debe presentar, al menos, el rango de actividades
comprendidas entre Ai= 1100 µCi y Af= 94 µCi.
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Figura 5.3: Actividad nominal media (mCi) para cada una de las adquisi-
ciones en función del tiempo relativo respecto a T0 (min). T0 es el tiempo en
el que medimos la actividad de la fuente lineal de silicona en el activímetro.
Para el tiempo de adquisición, Tadq, y el intervalo de tiempo entre adquisiciones, ∆t,
también tenemos que tener en cuenta las restricciones que introduce el NEMA:
∆t ≤ T1/2
2
(5.5)
Tadq ≤
T1/2
4
(5.6)
N ≥ 500000 cuentas (5.7)
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Para nuestra medida el capilar de silicona se rellena con FDG con una actividad, medida
en el activímetro, de 3.16 mCi. La serie de medidas empleada en el análisis parte de una
Ai=1.13 mCi y decae hasta una actividad Af=41 µCi, ﬁgura 5.3. Cada adquisición es de
Tadq=10 min, siendo el intervalo temporal entre medidas de ∆t=25 min.
B. Análisis
Siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 6 del NEMA NU2-2007, deﬁnimos
una región de interés ( Region of interest, ROI ) cilíndrica con un diámetro de Φ=53mm
y 1 mm de grosor, ﬁgura 5.4. El centro de esta ROI se desplaza a lo largo del eje axial
del cilindro de polietileno en saltos de 1mm.
(a) Corte Transversal (b) Corte Coronal
Figura 5.4: ROI cilíndrica de Φ=53mm y h=1mm centrada en (0, 0.5, 0).
Para cada una de estas ROIs y para cada una de las distintas concentraciones de
actividad, ﬁgura 5.3, obtendremos el error relativo de la tasa de cuentas:
∆r = 100(
RROI
Rextr
− 1) % (5.8)
El error relativo de la tasa de cuentas, ∆r, viene dado por la diferencia entre el val-
or esperado de tasa de cuentas, Rextr ( ecuación (5.10) ), y el valor medido, RROI
( ecuación (5.9) ).
RROI =
CROI
Tadq
(5.9)
donde CROI es el número de cuentas totales medidas en la ROI.
Rextr =
{
A¯
3
} 3∑
k=1
Rk
A¯k
(5.10)
148
5 Calidad de la imagen reconstruida
con k={1, 2, 3}. Sumamos el cociente entre la tasa de cuentas totales registrada (Rk)
y la actividad nominal total media (Ak) sobre las tres adquisiciones de menor tasa de
cuentas (k={1, 2, 3}). La actividad nominal total media se obtiene según:
A =
Ainicial
ln2
T1/2
Tacq
(1− e−
Tacq
T1/2
ln2
) (5.11)
donde Ainicial es la actividad que presenta el capilar de silicona al inicio de la adquisi-
ción.
C. Resultados
Sobre la imagen reconstruida sin aplicar la corrección por tiempo muerto obtenemos,
para cada una de las ROIs deﬁnidas, la actividad medida en cada una de las distintas
adquisiciones.
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Figura 5.5: Para el conjunto de todas las adquisiciones representamos la ac-
tividad medida para cada ROI ( distintos marcadores y sus correspondientes
líneas de tendencia ) en función de la actividad total del maniquí.
En la ﬁgura 5.5 representamos la actividad medida para cada ROI, cuando no ha sido
aplicada la corrección por tiempo muerto, en función de la actividad nominal total del
maniquí. En la curva que obtenemos como respuesta distinguimos tres zonas:
Para las medidas que se corresponden con bajas actividades se observa una pendiente
aproximadamente constante. La pendiente que obtenemos se puede considerar libre de
pérdidas por tiempo muerto y coincidencias aleatorias.
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A medida que aumenta la actividad la contribución a las pérdidas por tiempo muerto
empieza a hacerse signiﬁcativa, lo que da lugar a la respuesta que observamos en la
zona central de la curva.
Para altas concentraciones de actividad la respuesta del sistema satura, es decir, a
pesar de que la actividad nominal aumenta, no lo hace la respuesta del sistema. Esto
sucede porque para tasas elevadas de coincidencias, el tiempo de procesamiento de
datos no es despreciable, limitando signiﬁcativamente la respuesta del sistema.
Los resultados obtenidos muestran que la respuesta en la estimación de actividad no es
lineal. Tiene lugar una subestimación de la actividad que aumenta con ésta.
Si aplicamos la corrección por TM, la respuesta para la actividad medida frente a la
actividad nominal varía, tal y como se muestra en la ﬁgura 5.6a.
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Figura 5.6: Respuesta para la serie de medidas y para cada ROI ( distintos
marcadores ) con la corrección por TM.
Como hemos comentado en el inicio de este capítulo cuando describíamos las correcciones,
la corrección del TM extrapola el comportamiento lineal que el sistema presenta en medidas
de baja actividad y establece unos factores de corrección entre la respuesta ideal, es decir,
si el sistema no presentara TM, y la respuesta real del sistema. El aplicar estos factores de
corrección tiene como consecuencia dos efectos que se observan en la gráﬁca representada
en ﬁgura 5.6a: se elimina la zona de saturación que se daba para elevadas actividades y se
amplía el intervalo de actividades medidas, ya que con la ausencia de corrección por TM se
estaba subestimando la actividad de forma más signiﬁcativa cuanto mayor era la actividad
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nominal. Sin embargo, una vez aplicada la corrección por TM, la actividad medida crece
más rápido que la actividad nominal.
En la ﬁgura 5.6b representamos el cociente entre actividad medida para cada ROI y
la actividad nominal total del maniquí. Para concentraciones de actividades bajas y para
concentraciones que se corresponden con la zona de saturación observada en la respuesta del
sistema en ausencia de corrección por TM, la correspondencia lineal entre actividad estimada
y nominal da lugar a zonas donde el cociente entre ambas varía muy poco. Sin embargo, no
ocurre así para la zona central, donde se produce un crecimiento del cociente con la actividad
progresivo hasta alcanzar el valor prácticamente constante a elevadas actividades.
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Figura 5.7: Representamos para un determinado ROI la respuesta en la ac-
tividad obtenida para RROI (círculos morados) y Rextr (cuadrados verdes).
En la ﬁgura 5.7 representamos la respuesta del sistema para RROI (círculos morados) y
Rextr (cuadrados verdes) con y sin corrección por TM. Para la respuesta obtenida sin cor-
rección por TM (ﬁgura 5.7a) observamos como la diferencia entre RROI y Rextr se hace más
signiﬁcativa a medida que aumenta la actividad nominal. En la zona de saturación esta dife-
rencia alcanza su valor máximo, diferencia que da lugar a un error relativo (ecuación (5.8))
del -65%. Cuando aplicamos la corrección por TM la diferencia relativa entre RROI y Rextr
disminuye signiﬁcativamente. Este disminución da lugar a los errores que representamos en
la ﬁgura 5.8. En la ﬁgura 5.7b se muestran un aumento de la diferencia relativa entre RROI
y Rextr con la actividad, con diferencias poco signiﬁcativas para actividades nominales bajas
y una sobrestimación de la acividad medida para actividades nominales altas. Esto da lugar
a que los errores relativos ( ﬁgura 5.8 ) para las medidas de baja actividad presenten valores
pequeños y aproximadamente constantes, pero que a partir de unas determinadas concen-
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Figura 5.8: Error relativo (ecuación (5.8)) para cada ROI en función de la
actividad nominal del maniquí.
traciones aumenten con la actividad. A concentraciones elevadas el error relativo vuelve a
mantenerse prácticamente constante. En la ﬁgura 5.7 se observa como para ambas respues-
tas, con y sin corrrección por TM, el valor absoluto de la diferencia relativa entre RROI y
Rextr máximo se obtiene a elevadas concentraciones de actividad, pero es signiﬁcativamente
mayor para la respuesta sin corrección por TM. A estas diferencias relativas les corresponde
un error relativo del 17% para la respuesta obtenida con correción por TM, frente al -65%
obtenido sin corrección. Si bien la corrección por TM mejor signiﬁcativamente la estimación
de la actividad, la respuesta para el error relativo obtenido muestra una sobrestimación de
actividad no despreciable.
Para justiﬁcar la sobrestimación de la actividad obtenida tras aplicar la corrección por
TM hemos de tener en cuenta la contribución de las coincidencias aleatorias. La contribución
por coincidencias aleatorias crece con la actividad, ecuación (2.11), por lo que la tenemos
que considerar a la hora de explicar este comportamiento.
Estudio de las distintas correcciones para un maniquí cilíndrico
de actividad uniforme.
El estudio anterior muestra un análisis de la respuesta del sistema cuando la corrección
por tiempo muerto es implementada. El presente estudio muestra un análisis del resto de
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5 Calidad de la imagen reconstruida
correcciones implementadas para MAMMI. Para valorar de forma cualitativa el rendimiento
de cada una de las correcciones implementadas, medimos la uniformidad en la respuesta del
sistema para un maniquí uniforme de actividad conocida.
A. Medida
Para el estudio de la uniformidad utilizamos un maniquí cilíndrico rellenable. Este cilin-
dro tiene un altura igual al FOV axial del anillo, es decir, una altura de 40 mm, y un diámetro
exterior de 100 mm, que se corresponde con el 60% del FOV transaxial del anillo. El maniquí
se rellena con FDG que presenta una acttividad de 370 µCi. El tiempo de adquisición para
la medida es Tadq=10 min.
Figura 5.9: Maniquí de uniformidad, con un altura igual al FOV axial del
anillo, 40 mm, y un diámetro exterior de 100 mm, que se corresponde con
el 60% del FOV transaxial del anillo.
B. Análisis
Sobre las imágenes reconstruidas y de manera que atraviesen el centro del FOV del
sistema, deﬁnimos los 3 ejes, ﬁgura 5.10, sobre los que obtenemos los perﬁles de cuentas.
A. Resultados
Para la medida descrita en este apartado obtenemos las imágenes reconstruidas a medida
que cada una de las correcciones implementadas en MAMMI se van aplicando, ﬁgura 5.12.
Sobre cada una de estas imágenes obtendremos los perﬁles deﬁnidos a lo largo del eje axial,
ﬁgura 5.13, transversal y radial, ﬁgura 5.14. Estudiamos paso a paso los efectos que introduce
cada una de las correcciones.
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(a) Eje X. (b) Eje Z. (c) Eje Y.
Figura 5.10: Deﬁnición de los ejes para la imagen reconstruida.
Figura 5.11: Escala de colores para las imágenes presentadas en este capítulo.
Estudio de la corrección por uniformidad.
En esta parte del estudio comparamos las imágenes obtenidas sin incluir e incluyendo la
corrección por uniformidad.
En la ﬁgura 5.15 se muestran las imágenes que se obtienen. Se observan distintos efectos
sobre la imagen reconstruida tras aplicar la corrección. Por un lado se reescalan las cuentas
por vóxel de la imagen, de manera que el valor absoluto disminuye con respecto a no incluir
la uniformidad. Esto no se debe a la propia corrección por uniformidad si no al hecho de que
en el proceso realizado para establecer los factores de corrección de uniformidad se introduce
a su vez la relación obtenida para este sistema entre las cuentas registradas y la actividad
nominal de la fuente. Esta relación no se había aplicado anteriormente e introduce factor
del orden de 1/40.
El presentar cada una de las imágenes en la escala que deﬁne su propio intervalo de
cuentas por vóxel, nos permite discutir a nivel cualitativo los efectos de esta corrección. Al
comparar las imágenes se observa que al aplicar la corrección por uniformidad tiene lugar
una restauración de uniformidad signiﬁcativa en la zona central del maniquí. En la imagen
sin corrección por uniformidad se observa un subestimación de la actividad a lo largo de una
circunferencia de radio aproximado de 15 mm concéntrica con el maniquí. Esta subestimación
de actividad en esta región se debe a las características geométricas de nuestro sistema.
Para la imagen reconstruida con corrección por uniformidad esta circunferencia se difumina,
aunque se observa un aumento progresivo de la actividad estimada a medida que nos alejamos
del centro del maniquí, presentando una zona de máxima concentración de actividad a lo
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5 Calidad de la imagen reconstruida
Figura 5.12: Maniquí de uniformidad, A=370 µCi. El algoritmo de recons-
trucción es el MLEM 3D con 12 iteraciones. Todas las imágenes presentan
la misma escala.
(a) Imagen con corrección por decaimien-
to del FDG y por uniformidad.
(b) Imagen con corrección por decaimien-
to, uniformidad y dispersión.
(c) Imagen con corrección por decaimien-
to, uniformidad, dispersión y coinciden-
cias aleatorias.
(d) Imagen con corrección por decaimien-
to, uniformidad, dispersión, coincidencias
aleatorias y atenuación.
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Figura 5.13: Perﬁl a lo largo del eje Y, X=Z=0. Las correcciones aplicadas
son:
Tiempo Muerto y Decaimiento ( Círculo Naranja ).
Tiempo Muerto, Decaimiento y Uniformidad ( Cuadrado Verde ).
Tiempo Muerto, Decaimiento, Uniformidad y Dispersión
( Rombo Morado ).
Tiempo Muerto, Decaimiento, Uniformidad, Dispersión y C. Aleatorias
( Triángulo Gris ).
Tiempo Muerto, Decaimiento, Uniformidad, Dispersión, C. Aleatorias y
Atenuación ( Triángulo-Invertido Azul ).
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(a) Perﬁl a lo largo del eje X, Y=Z=0.
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(b) Perﬁl a lo largo del eje Z, Y=X=0.
Figura 5.14: Convenio de marcadores igual al empleado en la ﬁgura 5.13
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(a) Transversal (b) Coronal (c) Sagital
(d) Transversal (e) Coronal (f) Sagital
Figura 5.15: Imágenes reconstruidas con ( ﬁla inferior ) y sin ( ﬁla superior )
corrección por uniformidad. Reconstruidas con 12 iteraciones del algoritmo
MLEM.
largo del contorno del maniquí. Este efecto está asociado al factor de degradación que supone
la atenuación de los fotones en el medio y que más adelante trataremos. No obstante, destaca
que el aumento de la estimación de la actividad con la distancia al centro del maniquí es más
abrupto para la imagen sin corrección por uniformidad, suavizándose signiﬁcativamente al
aplicarla.
Obtenemos los perﬁles de actividad para los ejes que pasan por el centro del maniquí y
a lo largo de las direciones radial, axial y tangencial, del sistema, ﬁgura 5.10. Representa-
mos los perﬁles obtenidos en las imágenes reconstruidas con y sin aplicar la corrección por
uniformidad, ﬁgura 5.16. Para poder comparar los valores obtenidos reescalamos en cada
perﬁl la actividad estimada por vóxel, dividiendo por el valor máximo de las actividades por
voxel obtenidas a lo largo del perﬁl. Esto nos permite hacer un análisis cualitativo de las
variaciones en la uniformidad que tienen lugar tras aplicar la corrección.
Los perﬁles muestran el mismo comportamiento a lo largo de los ejes X y Z. Esto se debe
a la simetría que presenta la geometría de nuestro sistema. Los ejes X y Z se corresponden
con los ejes que deﬁnen el plano coronal, como se muestra en la ﬁgura 5.10. Para estas
direcciones los perﬁles obtenidos muestran que tras aplicar la corrección por uniformidad los
bordes continúan presentando una concentración de actividad mayor. No obstante, al igual
que se mostraba en las imágenes, la parte del perﬁl de actividad que se corresponde con
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Figura 5.16: Perﬁles a lo largo de los tres ejes deﬁnidos según ﬁgura 5.10,
para la imagen reconstruida del maniquí de uniformidad aplicando ( cuadra-
dos verdes ) y sin aplicar ( círculos naranjas ) la corrección por uniformidad.
la zona central del maniquí es menos abrupta y el aumento de actividad con la distancia
al centro del maniquí es más gradual, suavizándose los picos que se observan cuando no
se aplica la uniformidad. En el caso del eje Y, eje axial del sistema, no se observa este
crecimiento de la actividad con la distancia al centro del maniquí. Esto se debe a que
el efecto de atenuación, debido a las características geométricas de nuestro sistema y del
maniquí, afecta por igual a todas las posiciones a lo largo de este eje. Este eje nos permite
estudiar la restauración de uniformidad dejando al margen la degradación que introduce
la atenuación. Observamos, a lo largo del perﬁl Y, como los valores obtenidos al aplicar la
corrección presentan una distribución más uniforme a lo largo de todo el eje. Para estudiar
numéricamente esta restauración de la uniformidad introducimos el concepto de desviación
relativa y obtenemos el valor que presenta para estos tres perﬁles que hemos representado.
Empleamos la desviación relativa como indicador de la uniformidad en la determinación
de la actividad a lo largo de un perﬁl. La desviación relativa para una serie de valores viene
dada por el cociente entre la desviación estándar Destandar y el valor medio µ obtenidos
para dicha serie de valores:
Drelativa = Destandar/µ (5.12)
En la ﬁgura 5.17 se muestran los valores de la desviación relativa de los perﬁles obtenidos
al aplicar de forma sucesiva las distintas correcciones. Comparando los valores para la
desviación relativa de los perﬁles para las imágenes obtenidas con y sin corrección por
uniformidad, coordenadas 2 y 1 respectivamente en la ﬁgura 5.17, observamos como este
valor disminuye signiﬁcativamente para la imagen con corrección por uniformidad. Esta dis-
minución se da para los tres ejes. Mientras que en los ejes X y Z, las posteriores correcciones
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Figura 5.17: Desviación relativa ( ecuación (5.12) ) para los perﬁles obtenidos
al aplicar de forma sucesiva las distintas correcciones.
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mejoran la uniformidad, destacando la contribución que presenta la corrección por atenua-
ción, a lo largo del eje Y la uniformidad alcanzada tras la corrección de uniformidad no
mejora con las sucesivas correcciones.
Corrección por coincidencias de dispersión.
Estudiamos los efectos que tiene en la imagen reconstruida incluir la corrección por
dispersión.
Las imágenes reconstruidas incluyendo y sin incluir la corrección por dispersión se mues-
tran en las ﬁguras 5.12 (a) y (b). Ambas imágenes se presentan con la misma escala. Al
comparar las imágenes, observamos una disminución de la actividad cuando la corrección
por dispersión es aplicada y destaca el efecto que esta disminución presenta para la actividad
de fondo, que se aprecia como un  halo  alrededor de la imagen del maniquí.
En la ﬁgura 5.18 se presentan los perﬁles obtenidos con y sin aplicar la corrección por
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5 Calidad de la imagen reconstruida
Figura 5.18: Perﬁles a lo largo de los tres ejes deﬁnidos según ﬁgu-
ra 5.10, para la imagen reconstruida del maniquí de uniformidad con cor-
rección de uniformidad y aplicando ( cuadrados morados ) y sin aplicar
( círculos verdes ) la corrección por dispersión.
æ
æææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
ææ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææææ
æ
æ
æ
ààààà
ààààààààà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
àà
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
ààààààà
àààààààà
à
0 50 100 1500.00
0.05
0.10
0.15
0.20
X HmmL
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
ææ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æææ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
à
à
ààà
à
à
à
ààààààà
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
àà
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
àà
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
ààààààààà
àààààà
à
0 50 100 1500.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Z HmmL
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
ææ
ææ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
ææàà
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
àà
ààà
àà
à
à
àà
0 10 20 30 400.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Y HmmL
(a) Actividad por vóxel
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(b) Actividad por vóxel Normalizada
dispersión. En la ﬁgura 5.18a representamos la actividad estimada por vóxel, mientras que
en la ﬁgura 5.18b se normaliza la actividad estimada a lo largo de cada uno de los perﬁles
dividiendo por el valor máximo obtenido para cada uno de ellos.
Si analizamos la respuesta obtenida en ﬁgura 5.18a vemos que, independientemente del
eje, tras aplicar la corrección por dispersión tiene lugar una disminución signiﬁcativa de la
actividad. Para analizar si esta disminución de la actividad es uniforme a lo largo de todo el
perﬁl representamos la actividad normalizada, ﬁgura 5.18b. En los perﬁles a lo largo del eje
Y esta disminución presenta un comportamiento aproximadamente uniforme a lo largo de
todo el eje. Para los ejes del plano coronal, X y Z, destaca una disminución de la actividad
más signiﬁcativa para la actividad de fondo. En la ﬁgura 5.19 presentamos la parte de los
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Figura 5.19: Actividad de fondo estimada para la imagen con correcciones de
uniformidad y con ( cuadrados morados ) y sin ( círculos verdes ) corrección
de dispersión.
perﬁles del plano coronal que se corresponde con la actividad estimada fuera del maniquí,
es decir, la actividad de fondo que presenta nuestra imagen. Los cocientes entre actividades
estimadas con y sin corrección por dispersión para estos dos ejes se presentan en la tabla 5.2.
Para ambos ejes obtenemos el mismo factor de reducción en la actividad de fondo.
Si analizamos la respuesta para la parte de los perﬁles del plano coronal que se correspon-
de con el maniquí, observamos en la ﬁgura 5.18a que la diferencia entre las concentraciones de
actividad estimadas con y sin corrección por dispersión en el centro del maniquí es menor que
la diferencia obtenida en el contorno del maniquí. Esto implica una diferencia entre actividad
estimada en el centro y actividad estimada en el contorno del maniquí menos signiﬁcativa
para el perﬁl con corrección por dispersión respecto a sin corrección, perﬁles normalizados
en ﬁgura 5.18b. Esta variación se traduce en los valores de desviación relativa que obtenemos
cuando comparamos los perﬁles con y sin corrección de dispersión, 3 y 2 respectivamente
en la ﬁgura 5.17. En esta ﬁgura, para los ejes X ( círculo azul ) y Z ( cuadrado morado ),
la desviación relativa disminuye. Esto signiﬁca, dada la ecuación (5.12), que a pesar de
disminuir la actividad media estimada, el aumento de la uniformidad en la actividad a
lo largo del perﬁl es signiﬁcativa y se traduce en una mejora de la desviación relativa. Sin
embargo, para el caso del eje Y, la disminución de actividad a lo largo del eje no presenta una
variación signiﬁcativa que permita compensar la reducción de la actividad media estimada,
por lo que la desviación relativa empeora.
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Eje X Eje Z
4.1 ± 0.6 4.1 ± 0.6
Tabla 5.2: Cocientes entre actividad de fondo media estimada con y sin
corrección por dispersión.
Estudio de la corrección por coincidencias aleatorias
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Figura 5.20: Perﬁles del maniquí de uniformidad con todas las correcciones
consideradas hasta el momento (círculos verdes ) e incluyendo la corrección
por coincidencias aleatorias ( cuadrados morados ).
De los perﬁles obtenidos con corrección por coincidencias aleatorias ( ﬁgura 5.20 ) obte-
nemos que la contribución para el maniquí y actividad estudiados no es signiﬁcativa. Para
nuestro sistema y para una fuente lineal de la misma actividad, no centrada y dispuesta a
lo largo la dirección axial, se obtiene un cociente entre coincidencias aleatorias y totales de
3.8%[73]. Como hemos comentado las coincidencias aleatorias aumentan con la actividad,
por lo que para medidas de mayor actividad este cociente aumenta y los efectos de la
corrección en la imagen serán más signiﬁcativos.
Corrección por atenuación.
Al igual que en el estudio de la corrección por dispersión, representamos los perﬁles
( ﬁgura 5.21a ) y los perﬁles normalizados ( ﬁgura 5.21b ), de manera que podamos estu-
diar el efecto de la corrección midiendo la uniformidad de la respuesta una vez añadida la
corrección por atenuación.
Al comparar los perﬁles con y sin la corrección por atenuación, se observa un aumento
de la actividad estimada para los perﬁles de la imagen con corrección por atenuación. Este
aumento tiene lugar en las tres direcciones. En la tabla 5.3 se indican los cocientes entre el
valor medio de la actividad estimada con atenuación y sin atenuación, para los tres ejes.
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Eje X Eje Z Eje Y
2.58 ± 0.09 2.6 ± 0.3 3.2 ± 0.4
Tabla 5.3: Cociente entre la actividad media para los perﬁles obtenidos con
y sin corrección por atenuación.
En la ﬁgura 5.12c se muestra la imagen reconstruida con correcciones de tiempo muerto,
decaimiento, uniformidad, coincidencias de dispersión y aleatorias para el corte coronal a
media altura del FOV, Y=0. Destaca una mayor concentración de actividad a lo largo del
contorno del maniquí, que no es más que un efecto artiﬁcial debido a que la actividad en el
interior del maniquí está subestimada a causa de la atenuación de los fotones. Al compararla
con la ﬁgura 5.12d, en la que la reconstrucción incluye la corrección por atenuación, observa-
mos como ésta tiene como consecuencia un aumento de la actividad estimada y una mayor
uniformidad. Puesto que el plano coronal viene deﬁnido por los ejes X y Z, en los perﬁles
obtenidos para estos ejes también se observa este fenómeno de restauración de uniformidad.
Aunque para cualquiera de los tres ejes introducir en la reconstrucción la corrección por
atenuación aumenta la actividad estimada, la restauración de la uniformidad es signiﬁcativa
para los ejes que deﬁnen el corte coronal. Para estos ejes observamos como la corrección por
atenuación contribuye de formas más signiﬁcativa ( es decir, la actividad estimada aumenta
en mayor proporción ) a medida que nos acercamos al centro del maniquí. Esto se traduce en
una respuesta más uniforme para la parte del perﬁl, obtenido sobre la imagen con corrección
por atenuación, que atraviesa el maniquí. A lo largo del eje Y el aumento de actividad es
uniforme. Esto se debe a que el eje está deﬁnido en la dirección axial de nuestro sistema y
dada la geometría del maniquí, el efecto que tiene la atenuación de los fotones a lo largo de
esta dirección es constante. Si comparamos los cocientes indicados en la tabla 5.3, vemos
que los valores obtenidos para los ejes radial y trangencial son equivalentes, mientras que
el cociente para el perﬁl en la dirección Y es mayor. Esto se debe a que este cociente es un
valor promediado a lo largo de todo el perﬁl. El eje Y estudiado es el eje axial que atraviesa
el centro del maniquí, por lo que la contribución a atenuación, no solo es constante, por
ser la dirección axial, sino que es máxima, por corresponderse con el eje que pasa por su
centro. El valor obtenido para los ejes X y Z es un promedio de las distintas contribuciones
de la atenuación, que aumentan a medida que nos acercamos al centro del maniquí, por lo
que el valor del cociente obtenido es menor. En la ﬁgura 5.17, observamos una importante
disminución de la desviación relativa para los ejes X y Z. En el eje Y no es tan signiﬁcati-
va esta disminución, esto se debe a que la desviación estándar no mejora signiﬁcativamente
tras aplicar la corrección por atenuación, mientras que la actividad media estimada aumenta
considerablemente. La restauración de uniformidad que implica la corrección por atenuación
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5 Calidad de la imagen reconstruida
Figura 5.21: Perﬁles a lo largo de los tres ejes deﬁnidos según ﬁgura 5.10,
para la imagen reconstruida con todas las correcciones consideradas hasta
el momento ( círculos grises ) e incluyendo la corrección por atenuación
( cuadrados azules ).
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(a) Actividad por vóxel
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(b) Actividad por vóxel Normalizada
no es tan signiﬁcativa a lo largo del eje Y ya que la geometría de anillo que presenta nuestro
escáner implica que la degradación debida a la atenuación se distribuya uniformemente a lo
largo de este eje, contribuyendo a la subestimación de la actividad pero no a la pérdida de
uniformidad.
No solo obtenemos una restauración de la uniformidad a lo largo de los perﬁles que deﬁnen
el plano coronal, en la tabla 5.4 se indica el valor medio de la actividad estimada a lo largo
de cada uno de los perﬁles. Vemos que tras aplicar la corrección por atenuación obtenemos
mayor uniformidad en los valores obtenidos. Estos resultados implican una respuesta del
sistema igual para los tres ejes.
Cabe destacar la importancia de este resultado. Para los sistemas PEM cuyo diseño se
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Actividad Estimada (µCi) Eje X Eje Z Eje Y Drelativa (%)
Sin corrección por atenuación 100 ± 2 96 ± 8 78 ± 3 12
Con corrección por atenuación 259 ± 3 252 ± 9 248 ± 8 3
Tabla 5.4: Actividad media estimada para cada uno de los tres ejes y por-
centaje de la desviación relativa ( ecuación (5.12) ) para la media de los tres
valores obtenidos.
basa en dos detectores enfrentados, como el Naviscan PET [42], la resolución empeora signi-
ﬁcativamente para la dirección perpendicular a las superﬁcies de entrada de los detectores.
La mala resolución a lo largo de este eje da lugar a que los cortes que incluyen este eje
no se empleen para el diagnóstico clínico. Nuestro sistema no presenta esta limitación, la
respuesta a lo largo de los tres ejes es similar, por lo que nos permite servirnos de todos los
cortes para el diagnóstico clínico.
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Figura 5.22: Variación de la actividad media estimada para ROIs de
diámetro creciente y 38 mm en la dirección axial. Para poder comparar
la variación para cada serie de valores se ha normalizado la actividad divi-
diendo por la actividad máxima de la serie.
La aplicación de la corrección por atenuación implementada en nuestro sistema se traduce
en la restauración de uniformidad que observamos en la ﬁgura 5.22 para ROIs anulares con-
céntricas de radios crecientes y de 38 mm de grosor en profundidad. Mientras que en ausencia
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de corrección por atenuación la actividad por voxel estimada aumenta con el diámetro del
ROI, para la imagen corregida por atenuación estos valores se mantienen constantes. En
la tabla 5.5 se indica la desviación relativa obtenida para los valores representados en la
ﬁgura 5.22.
ROIs concéntricas Drelativa (%)
Sin corrección por atenuación 9 ± 2
Con corrección por atenuación 1.1 ± 0.3
Tabla 5.5: Desviación relativa de las actividades estimadas con y sin ate-
nuación, ﬁgura 5.22, para ROIS concéntricas de diámetro creciente.
5.2.2. Fracción de dispersión teniendo en cuenta actividad fuera del
FOV.
Uno de los factores a tener en cuenta cuando se trabaja con sistemas PET orientados al
estudio de lesiones de mama, es el hecho de que el sistema registra coincidencias producidas
por la radiactividad presente en órganos que están localizados fuera del FOV. Cuando se
estudian las diferentes contribuciones de cada órgano para un maniquí que simula el cuerpo
de un paciente una hora después de haberle inyectado 10 mCi de FDG se observa que la
contribución más signiﬁcativa es la del tejido adiposo y muscular del torso, con un 80% de
las coincidencias aleatorias registradas por el sistema [74, 75]. En nuestro caso, el maniquí
utilizado nos permite simular la contribución del corazón, la segunda más signiﬁcativa con un
9%. Si bien los porcentajes indicados son característicos del sistema, nos permiten estimar
el orden de relevancia de las contribuciones al registro de coincidencias de los órganos fuera
del FOV.
En este apartado desarrollamos un maniquí especíﬁco para el estudio de la fracción de
dispersión obtenida con nuestro sistema. La fracción de dispersión se obtiene teniendo en
cuenta la contribución de la concentración de actividad presente en el corazón, la segunda
más signiﬁcativa de los órganos fuera del FOV.
A. Medida.
El maniquí desarrollado para la obtención de la fracción de dispersión consiste en el
maniquí cilíndrico utilizado en la medida de uniformidad, MC ( ver ﬁgura 5.9 ), en el que
se introducen dos pastillas de 2 cm de altura cada una y que se acoplan a las dimensiones
de MC . Cada una de estas pastillas de polietileno presenta una cavidad interna rellenable
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Figura 5.23: Maniquí compartimentos. En negro las cavidades que rellena-
mos con 15.26 µCi de FDG.
de 8 mm de altura. El esquema conjunto del maniquí cilíndrico en el que se han introducido
las dos pastillas de polietileno se muestra en la ﬁgura 5.23. Cada una de las cavidades
presentes en las pastillas se rellenan con FDG. Estas cavidades actúan como zonas calientes
del maniquí, frente al resto de zonas de polietileno que actúan como zonas frías.
Para simular la contribución del corazón utilizamos el maniquí tórax-mama de polietileno,
desarrollado por nuestro grupo en un trabajo [72] previo al presente estudio. Empleamos
la parte del maniquí tórax - mama que simula el torso ( ﬁgura 5.24a ) y en su interior se
inserta un capilar de silicona rellenable con el que se simula la actividad del corazón. Este
maniquí se sitúa sobre la camilla de manera que simule el torso del paciente y la actividad
presente en el corazón (ﬁgura 5.24b ).
Figura 5.24: Esquema del montaje.
(a) Parte del maniquí tórax−mama que
simula el torso y en cuyo interior inserta-
mos el capilar de silicona rellenable con el
que se simula la actividad del corazón.
(b) Esquema de la colocación de los componentes
del montaje.
Realizamos una única adquisición de Tadq=10 min en el que las cavidades calientes pre-
sentan una actividad de Ap=15.26 µCi y el capilar de silicona presenta una actividad de
Acor=458 µCi.
B. Análisis.
168
5 Calidad de la imagen reconstruida
(c) Cavidad Alta (d) Fondo Medio
(e) Cavidad Bajo (f) Fondo Bajo
Figura 5.25: Nomenclatura para las cavidades sobre las que deﬁnimos los
perﬁles. Cavidades con actividad ( c y e ) y cavidades polietileno ( d y f ).
Flechas orientadas en la dirección del eje X.
Para estudiar los efectos de las correcciones aplicadas deﬁnimos cuatro ejes sobre los que
determinar los perﬁles: dos de ellos se corresponden con las cavidades con actividad y dos
de ellos con las zonas de polietileno. Los 4 ejes deﬁnidos se representan en la ﬁgura 5.25.
El objetivo de este estudio es determinar la fracción de dispersión, FD, que proporciona
nuestro sistema para el maniquí desarrollado. Esta fracción se deﬁne como el cociente entre
las cuentas estimadas en el compartimento de polietileno central, y la media de las cuentas
estimadas en las dos cavidades con FDG. Para determinar la fracción de dispersión deﬁnimos
tres volúmens, uno en cada compartimento, tal y como se muestra en la ﬁgura 5.26.
Figura 5.26: ROIs deﬁnidos para la obtención de la fracción de dispersión.
C. Resultados.
En las imágenes de la ﬁgura 5.27 mostramos los distintos cortes para la imagen obtenida
con solo la corrección de tiempo muerto y para la imagen obtenida con todas las correcciones
aplicadas en la reconstrucción.
Los resultados, presentados en la misma escala, muestran una mejora en la calidad de
imagen signiﬁcativa en cuanto a la restauración de uniformidad y la supresión del efecto de
contorno debido a la atenuación de los fotones.
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Figura 5.27: De izquierda a derecha, cortes: transversal, coronal y sagital.
Representamos la imagen reconstruida con solo la corrección por tiempo
muerto ( ﬁla superior ) y la imagen reconstruida con todas las correcciones
( ﬁla inferior ). Imágenes reconstruidas con 12 iteraciones del algoritmo
MLEM.
En la ﬁgura 5.28 representamos los perﬁles obtenidos a lo largo de dos ejes en la dirección
X para cada una de las cavidades, con todas las correcciones ( cuadrados grises ) y solo con
la corrección por tiempo muerto ( círculos naranjas ). Los perﬁles obtenidos con todas las
correcciones muestran el efecto global de las correcciones aplicadas.
Tal y como ocurría en el maniquí de uniformidad, hemos comprobado que la mejora
más signiﬁcativa es la introducida por la corrección de atenuación. Para nuestro sistema, el
porcentaje de coincidencias aleatorias y de dispersión con respecto al total de coincidencias
registradas, para una fuente lineal de 31 µCi, no centrada y dispuesta a lo largo de la
dirección axial en el interior de un cilindro de polietileno, es de 0.06% para las coincidencias
aleatorias y del 2.03% para las coincidencias por dispersión [73]. Que las contribuciones
estimadas para una misma actividad, aunque distinta geometría, sean tan pequeñas justiﬁca
que la aplicación de las correcciones por coincidencias aleatorias y por dispersión no se
traduzcan en efectos signiﬁcativos en la imagen reconstruida para nuestro maniquí.
El valor que obtenemos para la fracción de dispersión para la geometría de este maniquí
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Figura 5.28: Perﬁles en X con todas las correcciones ( círculos grises ) y solo
con la corrección por tiempo muerto ( cuadrados naranjas ).
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cuando todas las correcciones son aplicadas es de:
15.0 ± 0.3 %
Resulta difícil valorar el resultado obtenido debido a que no existe un procedimiento
estándar para la obtención de la fracción de dispersión en sistemas PEM. Algunos grupos
que trabajan con sistemas PEM, entre ellos el nuestro, han adaptado el procedimiento para
la determinación de la fracción de dispersión empleado en otras aplicaciones de PET. Para la
adaptación del NEMA NU 2-2207 realizada por nuestro grupo, previamente a este trabajo,
se obtiene una FD del 6.7% [73], frente a la FD del 15 % obtenida por el PEM-FLEX en una
adapatación del procedimiento para sistemas PET de animales pequeños del NEMA NU 4-
2008 [42]. Para ambos procedimientos el maniquí y la fuente empleados son de características
geométricas similares a los empleados en este trabajo para el estudio de la corrección por
tiempo muerto, ﬁgura 5.2. La fracción de dispersión obtenida para este maniquí es menor
debido a que considera solo una distribución lineal de actividad. Para nuestro maniquí existen
dos cavidades calientes y de dimensiones que cubren una mayor proporción del FOV, además
de una distribución de actividad localizada fuera del FOV, lo que se traduce en este aumento
de la fracción de dispersión.
5.2.3. Estudio de la respuesta del sistema para distribuciones no
uniformes de concentración de actividad.
En este apartado vamos a proceder a la caracterización de la respuesta del sistema para
distribuciones de actividad no uniformes.
Respuesta del sistema para el maniquí dinámico: variación tem-
poral.
En primer lugar vamos a estudiar la respuesta del sistema para distintas concentraciones
de actividad, en compartimentos de diferentes geometrías, distribuidos en distintas posiciones
del FOV. La importancia de este estudio radica en el hecho de trabajar con concentraciones
de actividades de distintos compuestos: FDG y Carbono. Estudiamos la respuesta del sistema
para determinar concentraciones de actividad con distinto decaimiento, esto se traduce en
una contribución de tiempo muerto, coincidencias aleatorias y coincidencias de dispersión,
no uniforme con el tiempo [69].
A. Medida.
Para este estudio hemos desarrollado un maniquí que denominamos maniquí dinámico
( ﬁgura 5.29 ).
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Figura 5.29: Esquema del maniquí dinámico con FDG y Carbono.
Compartimento Φ (cm) h (cm) c (µCi/mL)
Mc 10.0 ± 0.5 4.0 ± 0.2 1.15 ± 0.03
tg 1.70 ± 0.15 1.80 ± 0.15 7.6 ± 0.2
Tabla 5.6: Dimensiones y concentraciones de actividad presentes en cada
uno de los compartimentos del maniquí dinámico
Figura 5.30: Tapa con tres oriﬁcios que acoplamos al maniquí Mc.
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Utilizamos el cilindro contenedor,Mc. Este cilindro es el maniquí empleado en el estudio
de uniformidad. A Mc se le acopla una tapa que presenta tres oriﬁcios que permiten la
inserción de tubos ( ﬁgura 5.30 ). Dos de los oriﬁcios se cierran mediante tapones diseñados
con este propósito, quedando al descubierto uno de los oriﬁcios laterales en el que insertamos
el tubo tg ( tabla 5.7 ). Mc se rellena con C11 que presenta una actividad medida por el
activímetro de A0C=360 µCi y el tg se rellena con FDG que presenta una actividad medida
con el activímetro de A0FDG=31 µCi.
Realizamos una serie de medidas consecutivas donde cada adquisición es de Tadq= 5 min.
B. Análisis.
Sobre las imagenes reconstruidas con 12 iteraciones del algoritmo MLEM, donde todas
las correcciones han sido aplicadas, deﬁnimos dos ROIs en tg yMc. Las ROIs deﬁnidas tienen
las dimensiones indicadas en la tabla 5.7 y se posicionan según se muestra en la ﬁgura 5.31.
Figura 5.31: Corte transversal para la imagen del maniquí con las ROIs
deﬁnidas.
ROIs Cilíndricas (mm)
Compartimento FDG Carbono
Φ 10 80
h 8 10
Tabla 5.7: Dimensiones de las ROIs seleccionadas para cada compartimento.
B. Resultados.
Las concentraciones estimadas para cada una de las medidas y en cada uno de las dos
ROIs deﬁnidas se dividen por sus correspondientes concentraciones iniciales, es decir, la
concentración estimada en la primera medida. Las curvas de decaimiento se representan en le
ﬁgura 5.32. Observamos como las concentraciones estimadas reproducen ambos decaimientos
independientemente.
Los resultados de los ajustes se indican en la tabla 5.8. En ambos casos se observa
que la estimación de actividad es mayor a la actividad nominal. Si bien el sistema permite
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Figura 5.32: Representación de las concentraciones nominales y medidas
para cada una de las ROIs deﬁnidas en función del tiempo relativo a la
primera adquisición.
diferenciar entre ambos decaimientos y determinar la vida media que éstos presentan, la
respuesta presenta una sobrestimación de actividad que puede asociarse a contribuciones
de coincidencias de dispersión y aleatorias que no han sido corregidas en su totalidad. Te-
niendo en cuenta que los periodos de semidesintegración teóricos son T1/2(C)=20.38 min y
T1/2(FDG)=109.8 min, obtenemos que el error relativo entre el valor nominal y el estimado
es mayor para el Carbono, pero en ambos casos la respuesta obtenida es cualitativamente
similar a la respuesta nominal y, a pesar de la sobrestimación de actividad que tiene lugar,
el sistema nos permite diferenciar ambos decaimientos.
Si bien el empleo de carbono no se corresponde con las características de las medidas que
se dan en la rutina clínica, esta medida nos permite estudiar la respuesta del sistema para
distintas concentraciones de actividad cuyo cociente varía con el tiempo. Esto se traduce
en una contribución de los factores de degradación, como tiempo muerto, coincidencias de
dispersión y coincidencias aleatorias, no uniforme con el tiempo. Los resultados obtenidos,
muestran la respuesta del sistema en la determinación de la actividad para un rango de
cocientes entre concentraciones de actividad de [10, 15000] aproximadamente.
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Vida Media (min)
Compuesto FDG Carbono
T1/2 108 ± 2 36.1 ± 0.7
Tabla 5.8: Valores para la Vida Media y coeﬁciente de correlación obtenidos
del ajuste.
Respuesta del sistema para el maniquí multicompartimentos:
variación espacial.
En esta sección vamos a estudiar la respuesta del sistema para distintas concentraciones
de actividad, en compartimentos de diferentes geometrías, distribuidos en distintas posiciones
del FOV. Con este objetivo hemos desarrollado el maniquí que deﬁnimos como maniquí
multicompartimentos.
A. Medida.
En la tabla 5.9 se indican las dimensiones para cada uno de los compartimentos presentes
en el maniquí.
(a) Esquema del maniquí multicompartimentos
y nomenclatura para cada una de las concentra-
ciones presentes en las cavidades.
(b) Mh con concentración B, tg
con concentración D y tf con
concentración E, del maniquí re-
al.
Figura 5.33: Maniquí multicompartimentos
En la ﬁgura 5.33a se muestra el esquema del maniquí mulicompartimentos.La pastilla
de polietileno, Mp, presenta una cavidad interna hueca de 8 mm de altura y que rellenamos
con FDG de concentración A. Esta pastilla se coloca en el interior del cilindro contenedor
( Mc ), sobre la base del mismo. El cilindro hueco, Mh, con concentración B, está ﬁjado
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Compartimento Φ (cm) h (cm)
Mc 10.0 ± 0.5 4.0 ± 0.1
Mp 10.0 ± 0.5 2.0 ± 0.2
Mh 6.0 ± 0.2 2.0 ± 0.1
tg 1.70 ± 0.15 1.80 ± 0.15
tf 1.30 ± 0.15 2.00 ± 0.15
Tabla 5.9: Dimensiones para cada uno de los compartimentos del maniquí
multicompartimentos
a una tapa cuyas dimensiones se ajustan al cilindro contenedor. Esta tapa presenta dos
oriﬁcios que permiten insertar los tubos grueso y ﬁno, tg y tf con concentraciones D y E,
respectivamente, tal y como se muestra en la ﬁgura 5.33b. Una vez acoplada la tapa en la
entrada del cilindro contenedor, la altura del cilindro hueco es tal que su base reposa sobre
la cara superior de la pastilla de polietileno ( Mp ).
Realizamos 5 medidas con el mismo tiempo de adquisición, Tadq=10 min. En cada una
de las medidas las actividades nominales para cada uno de los compartimentos son las que
se indican en la tabla 5.10.
Concentraciones Nominales
( µ Ci / mL )
1 2 3 4 5
A 0.196 ± 0.003 0.154 ± 0.003 0.142 ± 0.003 0.130 ± 0.003 0.086 ± 0.003
B · · · 0.050 ± 0.004 0.046 ± 0.004 0.042 ± 0.004 0.028 ± 0.004
C · · · · · · · · · · · · · · ·
D · · · · · · 3.8 ± 0.2 · · · 2.3 ± 0.2
E · · · · · · · · · 1.19 ± 0.13 0.78 ± 0.13
Tabla 5.10: Concentraciones nominales para cada una de las medidas.
B. Análisis.
Para cada uno de los compartimentos deﬁnimos una ROI cilíndrica, de las dimensiones
indicadas en la tabla 5.11 ( ﬁgura 5.34 ). Las dimensiones de la ROI vienen determinadas
por el tamaño del compartimento para cada uno de los casos. Para cada una de las medidas
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obtenidas y sobre la imagen reconstruida con todas las correcciones, las ROIs nos permiten
obtener el valor medio de actividad estimado para cada uno de los compartimentos.
Figura 5.34: En sentido ascendente se corresponden a las concentraciones
A, C, B, D (izquierda) y E (derecha).
ROIs Cilíndricas
Concentraciones A B C D E
Φ (mm) 70 40 90 12 5
h (mm) 1 1 1 1 1
Tabla 5.11: Dimensiones de las ROIs empleadas.
Para el estudio de la actividad estimada mediante la deﬁnición de ROIs tenemos en
cuenta que para cada medida uno de los compartimentos presenta una concentración mayor
que la del resto, cmax. Para cada medida tomamos este valor, cmax, y dividimos el resto de
concentraciones por él, de manera que estudiamos la diferencia relativa entre concentraciones
para cada una de las medidas.
C. Resultados.
Medida 1
En la primera medida rellenamos la cavidad del compartimento Mp, es decir, concen-
tración A en la cavidad de la pastilla, mientras el resto de compartimentos no presentan
actividad. La imagen reconstruida, ﬁgura 5.36a, muestra como la actividad no se distribuye
de manera uniforme a lo largo de toda la cavidad. Esto sucede porque no se ha rellenado
todo el volumen de la cavidad por precaución, de manera que el aire que contiene hace que
mientras que la zona de la base está uniformemente cubierta, solo parte de la zona superior
contenga actividad. La posición en la que centramos la ROI para esta cavidad tendrá en
cuenta este hecho, de manera que no cubra la región con aire. Además, en la imagen de
la reconstrucción volumétrica para esta medida ( ﬁgura 5.35 ) observamos dos puntos con
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Figura 5.35: Medida 1: rellenamos la pastilla de polietileno Mp con concen-
tración A = 0.196 µCi/mL.
actividad fuera de la cavidad, estos puntos se corresponden con los oriﬁcios por los que
introducimos la actividad por medio de una aguja y que acumulan actividad.
Obtenemos el perﬁl a lo largo del eje Y según deﬁnimos en la ﬁgura 5.36a y representamos
las cuentas por vóxel divididas por el máximo que éstas presentan a lo largo de este eje.
Para la medida 1 los resultados se presentan en la tabla 5.12. Existe una sobrestimación
del fondo que disminuye al alejarnos de la cavidad con actividad. La mayor sobrestimación
de fondo se da para la concentración estimada C, con un 5.4 %, en cualquier caso menor a
la fracción de dispersión obtenida en el estudio anterior.
% c / cmax1
Concentración de actividad A B C D E
Nominal 100 ± 2 · · · · · · · · · · · ·
Medida 100 ± 2 4.48 ± 0.09 5.37 ± 0.10 1.80 ± 0.04 0.766 ± 0.015
Tabla 5.12: Porcentajes de concentración nominal y medido para cada uno
de los compartimentos, Medida 1.
Medida 2.
La segunda medida presenta las concentraciones A y B.
En los resultados de la tabla 5.13 observamos una sobrestimación de la diferencia relativa
entre las concentraciones de A y B, el porcentaje estimado para el compartimento Mh es
aproximadamente la mitad del valor nominal que le corresponde. Para las concentraciones
C y D la estimación de fondo es aproximadamente de un 5 %, al igual que ocurría en la
Medida 1 para los compartimentos cercanos a la zona activa, B y C ( tabla 5.12 ). Del
mismo modo que ocurría para la medida anterior la estimación de la actividad de fondo
disminuye a medida que nos alejamos de los compartimentos activos y varía en función de
las dimensiones y posición relativa de los compartimentos, como ocurre para ambas medidas
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(a) Eje Y para el perﬁl en (c) y ROI en A. (b) Eje Y para el perﬁl en (d) y ROIs en A y B.
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(c) Perﬁl Medida 1
æ æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
æ æ æ æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
æ æ æ æ
0 10 20 30 40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
YHmmL
A
ct
iv
id
ad
v
o
x
el
N
or
m
al
iz
ad
a
(d) Perﬁl Medida 2
Figura 5.36: Medidas 1 y 2 con el maniquí multicompartimentos.
en el compartimento tf . Esta sobrestimación de la actividad en el fondo concuerda con los
resultados obtenidos en estudios previos y la asociamos a fenómenos de degradación debidos
a las coincidencias aleatorias y de dispersión que si bien son corregidos no son del todo
eliminados.
Tanto en la imagen reconstruida ( ﬁgura 5.36b ), como en el perﬁl a lo largo de la dirección
Y ( ﬁgura 5.36d ), como en los resultados obtenidos de las ROIs ( tabla 5.13 ), el sistema
permite distinguir los dos compartimentos que presentan actividad. Teniendo en cuenta las
concentraciones de actividad presentes en esta medida ( tabla 5.10 ) los resultados muestran
que nuestro sistema permite identiﬁcar por separado concentraciones de 0.154 µCi/mL, de
0.05 µCi/mL y fondo. Resulta interesante comparar estas concentraciones con el caso clínico
de un estudio tumoral en mama, donde una hora después de inyectar 10 mCi a la paciente,
la concentración del tejido es de 0,064 µCi/mL, mientras que la concentración en el tumor
es de 0,55 µCi/mL [74, 76]. Si bien la geometría del maniquí dista del caso clínico, estudio
realizado más adelante en el apartado Simulación de un caso clínico, la diferencia relativa
entre concentraciones estudiadas en esta medida es menor que la diferencia relativa en el caso
180
5 Calidad de la imagen reconstruida
% c / cmax1
Concentración de actividad A B C D E
Nominal 100 ± 2 32.6 ± 0.4 · · · · · · · · ·
Medida 100 ± 2 16.1 ± 0.3 5.53 ± 0.11 4.84 ± 0.10 0.683 ± 0.014
Tabla 5.13: Porcentajes de concentración nominal y medido para cada uno
de los compartimentos, Medida 2.
clínico y los resultados nos permiten concluir que nuestro sistema permite diferenciarlas.
Medida 3.
La tercera medida presenta las concentraciones A, B y D.
A la hora de obtener el perﬁl deﬁnimos un eje a lo largo de la dirección Y pero que, tal y
como se indica en la ﬁgura 5.37a, no atraviesa el compartimento con mayor concentración,
es decir, el compartimento tg. Las cuentas por vóxel obtenidas a lo largo de este perﬁl se
dividen por el máximo de cuentas obtenido a lo largo del mismo. Puesto que el eje deﬁnido
atraviesa la zona adyacente al compartimento tg nos permite estudiar la estimación de fondo
en esta región. En el perﬁl observamos como la estimación de cuentas por vóxel para esta
zona disminuye con respecto a la estimada a lo largo del compartimento Mh, que presenta
una actividad de B=0.046 µCi/mL ( tabla 5.10 ). Sin embargo, la estimación de fondo para
esta zona es mayor a la obtenida en el perﬁl de la Medida 2 ( ﬁgura 5.36d ) medida en la
que el compartimento tg no presentaba actividad. La sobrestimación de fondo en esta región
aumenta debido a la concentración de actividad presente en tg. Al igual que observábamos
en las dos primeras medidas, las zonas cercanas a compartimentos que contienen actividad
presentan una sobrestimación de actividad ( tabla 5.14 ).
% c / cmax1
Concentración de actividad A B C D E
Nominal 3.7 ± 0.9 1.2 ± 0.5 · · · 100 ± 30 · · ·
Medida 5.78 ± 0.12 1.19 ± 0.02 0.385 ± 0.008 100 ± 2 0.663 ± 0.013
Tabla 5.14: Porcentajes de concentración nominal y medido para cada uno
de los compartimentos, Medida 3.
A pesar de esta sobrestimación de las cuentas en zonas sin actividad, sobrestimación que
varía con la distancia a las zonas activas, los resultados para esta medida muestran como la
respuesta del sistema nos permite diferenciar entre fondo y zonas con concentraciones bajas
aún en presencia de un compartimento con concentración de actividad signiﬁcativamente
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(a) Eje del perﬁl para (d). (b) Eje del perﬁl para (e).
(c) Eje del perﬁl para (f).
(d) Perﬁl Medida 3 (e) Perﬁl Medida 4 (f) Perﬁl Medida 5
Figura 5.37: Medidas 3, 4 y 5 con el maniquí multicompartimentos.
mayor ( D=3.8 µCi/mL ). En concreto, permite diferenciar la concentración del comparti-
mento Mh respecto del fondo, tanto en la imagen reconstruida ( ﬁgura 5.37a ), como en los
porcentajes obtenidos con las ROIs ( tabla 5.14 ). A su vez, se obtiene una estimación de la
concentración de actividad para cada compartimento del orden de los porcentajes nominales.
Medida 4.
La cuarta medida presenta las concentraciones A, B y E.
El perﬁl se deﬁne sin atravesar el compartimento tf , atravesando la zona adyacente a
éste y el resto de compartimentos ( ﬁgura 5.37b ), por lo que las concentraciones estimadas
a lo largo de este perﬁl se dividen por el valor máximo obtenido sobre éste eje, que para esta
medida y tal y como está deﬁnido el eje se corresponde con la concentración A. El perﬁl
obtenido muestra las distintas regiones de diferente concentración atravesadas, presentando
en la zona adyacente al compartimento tf una disminución de cuentas más signiﬁcativa que
la obtenida en la zona adyacente al compartimento tg de la Medida 3. Justiﬁcamos este
aumento de la diferencia relativa teniendo en cuenta que tanto la concentración E como el
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volumen tf es menor que en el caso de la medida anterior, concentración D y volumen tg,
por lo que la degradación por coincidencias de dispersión y aleatorias, a la que asociamos
esta sobrestimación del fondo, es menor.
% c / cmax1
Concentración de actividad A B C D E
Nominal 10.9 ± 1.5 3.6 ± 0.6 · · · · · · 100 ± 18
Medida 9.00 ± 0.18 1.53 ± 0.04 0.527 ± 0.016 0.585 ± 0.018 100 ± 17
Tabla 5.15: Porcentajes de concentración nominal y medido para cada uno
de los compartimentos, Medida 4.
Si analizamos los porcentajes de la tabla 5.15 observamos que se diferencian los tres
compartimentos activos con respecto al fondo. Los resultados para los porcentajes de las
concentraciones A y B muestran una subestimación de la diferencia relativa con respecto a
la concentración E, no obstante, la diferencia relativa obtenida permite diferenciarlas entre
ellas y con respecto a los compartimentos que no presentan actividad.
Medida 5.
La última medida presenta las concentraciones A, B, D y E.
En esta medida estudiamos el maniquí con actividad presente en todas las cavidades del
compartimento. El perﬁl lo deﬁnimos a lo largo del mismo eje que consideramos en la medida
anterior, Medida 4. El eje sobre el que obtenemos el perﬁl, de la manera que está deﬁnido
para esta medida, nos permite estudiar si la concentración D inﬂuye de forma signiﬁcativa
sobre la estimación de concentración en la zona adyacente a tf . El perﬁl representado en
la ﬁgura 5.37f muestra que en la región adyacente al compartimento tf la concentración
obtenida para esta medida es en promedio mayor que en la Medida 4. No obstante, el valor
promedio de concentración que obtenemos para la parte del perﬁl correspondiente a la zona
adyacente al compartimento tf es del mismo orden que la concentración estimada para
C ( tabla 5.16 ), compartimento que tampoco presenta actividad, por lo que nos permite
distinguir zonas de fondo de zonas que presentan actividad.
Los resultados obtenidos de las ROIs e indicados en la tabla 5.16 muestran que la res-
puesta del sistema nos permite distinguir cada uno de los compartimentos respecto del fondo
y estimar la concentración presente para todas las posiciones y geometrías estudiadas.
Las medidas realizadas en este apartado nos permiten analizar la calidad de la respuesta
del sistema para distintas concentraciones, en volúmenes distintos y distribuidos en distintas
posiciones del FOV. Para el caso clínico el contraste tumor fondo varía entre 8:1 y 25:1
[35, 45]. Los resultados obtenidos nos permiten distinguir contrastes por debajo de los que
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% c / cmax1
Concentración de actividad A B C D E
Nominal 3.7 ± 0.9 1.2 ± 0.5 · · · 100 ± 30 34 ± 14
Medida 4.974 ± 0.010 1.059 ± 0.002 0.3542 ± 0.0007 100 ± 2 50 ± 5
Tabla 5.16: Porcentajes de concentración nominal y medido para cada uno
de los compartimentos, Medida 5.
se dan en la rutina clínica. Una vez estudiados distintos contrastes y geometrías, el siguiente
paso es estudiar la respuesta del sistema para el contraste y la geometría característicos de
la rutina clínica.
5.2.4. Simulación de un caso clínico.
Para el estudio de las mejoras en el contraste, obtenidas una vez aplicadas las distintas
correcciones en el proceso de reconstrucción, desarrollamos un maniquí cuyas características
geométricas y concentraciones de actividad simulan el caso clínico de un estudio de mama
con lesiones tumorales: 1 hora después de haber inyectado a la paciente 10 mCi ( 370 MBq ),
la concentración de actividad tumoral es de 0.55 µCi/mL y la concentración de actividad en
el tejido mamario es de 0.065 µCi/mL.
A. Medida.
Disponemos de un maniquí cilíndrico, el utilizado para el estudio de uniformidad Mc,
que simula la mama y que rellenamos con FDG de una actividad medida en el activímetro
de 25 µCi. Al maniquí cilíndrico acoplamos una tapa que presenta tres oriﬁcios, ﬁgura 5.38.
El tubo que insertamos y que simula las lesiones tumorales, tg, tiene un diámetro de 1.7 cm
y se rellena con FDG hasta una altura de 1.8 cm. La actividad con la que lo rellenamos es de
3 µCi. La simulación de las distintas posiciones de la lesión tumoral se consigue insertando
el tg a través de los distintos oriﬁcios a mayor o menor profundidad.
Las concentraciones volumétricas de la actividad presente en cada una de estas medidas
se muestran en la tabla 5.17.
B. Análisis.
Para visualizar los efectos que tienen sobre la imagen reconstruida las correcciones apli-
cadas, para cada una de las medidas presentamos los perﬁles obtenidos a lo largo del eje
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Actividades Nominales
( µCi / mL )
Baja Alta Centro
Mc 0.045 0.040 0.037
tg 0.43 0.39 0.35
Tabla 5.17: Actividades nominales para cada una de las medidas.
Figura 5.38: Maniquí cilíndrico y tubo para la simulación del caso clínico.
Figura 5.39: Perﬁles deﬁnidos para las diferentes posiciones de tg.
(a) Baja (b) Alta (c) Centro
185
5.2 Medidas y Resultados.
X, es decir, el perﬁl horizontal del corte coronal, deﬁnidos tal y como se muestran en la
ﬁgura 5.39. La posición sobre el eje Y, eje axial del MAMMI, para cada uno de estos perﬁles
varía en función de la profundidad a la que se inserta tg.
El objetivo de este estudio es determinar las TBRs ( target-to-background ratio) para
cada una de las medidas realizadas con este maniquí que simula las características típicas
de una adquisición clínica. Para ello situamos ROIs cilíndircos en el área adyacente al tg
y en el interior de él. En la ﬁgura 5.40 se muestran las ROIs deﬁnidas para cada una de
las medidas, siendo las ROIS adyacentes al tg cilindros de 20 mm de diámetro y 3 mm de
profundidad y la ROI del tg de la misma profundidad pero de 5 mm de diámetro.
Figura 5.40: ROIs deﬁnidas para las diferentes posiciones de tg.
(a) Baja (b) Alta (c) Centro
C. Resultados.
Estudiamos la imagen obtenida para cada una de las posiciones en las que situamos el tg:
baja, alta y centro. En las ﬁguras, 5.41, 5.42, y 5.43 se muestran las imágenes reconstruidas
en el caso de aplicar solamente la corrección por tiempo muerto y en el caso en el que todas
las correcciones han sido incluidas en el proceso de reconstrucción. Todas las imágenes se
muestran en la misma escala. Para las tres posiciones las imágenes obtenidas con todas las
correcciones mejoran signiﬁcativamente en calidad con respecto a las imágenes obtenidas
aplicando solo la corrección por tiempo muerto. Las imágenes obtenidas muestran la mejora
que supone en la calidad de la imagen ﬁnal las correcciones aplicadas.
En la ﬁgura 5.44 se muestran las TBRs obtenidas para las tres posiciones de tubo tg y
sobre la imagen con TMUA, la imagen con TMUAD y la imagen con todas las correcciones
aplicadas. Observamos que los valores obtenidos no varían signiﬁcativamente al añadir las
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De izquierda a derecha, cortes: transversal, coronal y sagital.
Para cada una de las posiciones, alta, baja y centro, representamos la imagen reconstruida
con solo la corrección por tiempo muerto, ﬁla superior, y la imagen reconstruida con todas las
correcciones, ﬁla inferior. Imágenes reconstruidas con 12 iteraciones del algoritmo MLEM.
Figura 5.41: Esfera Baja
Figura 5.42: Esfera Alta
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Figura 5.43: Esfera Centro
Figura 5.44: TBR para el maniquí simulación del caso clínico en 3 posiciones.
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correcciones consideradas. Para entender los resultados obtenidos para las TBRs, en la ﬁgu-
ra 5.45 representamos los resultados obtenidos para la imagen reconstruida aplicando tiempo
muerto y uniformidad, imagen con TMU y al añadir la corrección por atenuación, imagen
con TMUA. Cada perﬁl se normaliza teniendo en cuenta el máximo de cuentas por vóxel
obtenido.
Figura 5.45: Perﬁles sobre la imagen obtenida con TMU
( cuadrados verdes ) y con TMUA ( círculos granates ) para las tres
posiciones. Las cuentas han sido normalizadas sobre su valor máximo en
cada uno de los perﬁles y para cada una de las imágenes.
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(a) Perﬁl normalizado sobre los ejes deﬁnidos en ﬁgura 5.39
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(b) Fondo estimado para la región del FOV que no cubre el maniquí.
En los perﬁles observamos como para la zona correspondiente al contorno del Mc el
perﬁl de la imagen sin corrección por atenuación presenta un aumento de cuentas, una vez
aplicada la corrección de atenuación estos picos en el borde del maniquí desaparecen, tal y
como ya ocurría con el maniquí de uniformidad. A su vez, observamos una disminución de
las cuentas de fondo, es decir, las cuentas fuera delMc. Para visualizar mejor esta reducción,
en la ﬁgura 5.45b representamos solo los valores de X que se corresponden con la región del
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Figura 5.46: Perﬁles sobre la imagen obtenida con TMUA ( cuadrados
granates ), TMUAD ( círculos rosas ) y con todas las correcciones ( rombos
grises ), para las tres posiciones. Las cuentas han sido normalizadas sobre su
valor máximo en cada uno de los perﬁles y para cada una de las imágenes.
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(a) Perﬁl normalizado sobre los ejes deﬁnidos en ﬁgura 5.39
ææææ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææææàààà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
ààààìììì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìììì
0 10 20 30 40 50 60
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
XHmmL
A
ct
iv
id
ad
v
o
x
el
N
or
m
al
iz
ad
a
Fondo Esfera Baja
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
àà
à
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
0 10 20 30 40 50
0.02
0.04
0.06
0.08
XHmmL
A
ct
iv
id
ad
v
o
x
el
N
or
m
al
iz
ad
a
Fondo Esfera Alta
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ææ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
à
à
à
àà
à
à
à
à
à
ààà
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
ì
ì
ì
ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ììì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
0 10 20 30 40 50
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
XHmmL
A
ct
iv
id
ad
v
o
x
el
N
or
m
al
iz
ad
a
Fondo Esfera Centro
(b) Fondo estimado para la región del FOV que no cubre el maniquí.
FOV que no cubre el maniquí. La disminución es signiﬁcativa para todas las medidas. El
cociente entre la estimación de fondo sin atenuación y con atenuación, tiene un valor medio
sobre las tres medidas de 2.110 ± 0.008.
Una vez aplicada la corrección de atenuación el efecto sobre la calidad de la imagen de
las correcciones por coincidencias aleatorias y de dispersión no es signiﬁcativa, tal y como
se muestra en los perﬁles representados en la ﬁgura 5.46, donde obtenemos los perﬁles sobre
la imagen con correcciones de tiempo muerto, uniformidad, atenuación y dispersión, imagen
con TMUAD y sobre la imagen con todas las correcciones aplicadas, imagen con todas.En
los perﬁles de fondo se observa una disminución de cuentas cuando añadimos las correcciones
de dispersión y aleatorias, pero esa disminución no es tan signiﬁcativa como la disminución
obtenida al comparar sin y con corrección por atenuación. El valor medio obtenido para el
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cociente entre el fondo para la imagen con todas y el fondo para la imagen con TMUA es
de 1.230 ± 0.005.
Como consecuencia de estos resultados, las TBRs obtenidas no presentan diferencias
signiﬁcativas al añadir las sucesivas correcciones. Sin embargo obtenemos diferencias entre
los valores obtenidos para cada una de las medidas. En las distintas medidas la posición del
tg varía: tanto su posición a lo largo del eje Y, eje axial, como su distancia al centro del FOV.
También diﬁere la concentración de actividad absoluta en cada compartimento, pero no la
relación entre concentraciones en tg y Mc ( tabla 5.17 ), que siempre es de 9.5. Las distintas
características de posicionamiento y concentración absoluta que presentan las medidas no
permiten establecer una relación directa entre las variaciones de las TBRs y cada uno de
estos factores.
Finalmente, cabe destacar que para un sistema PEM basado en dos detectores enfrenta-
dos el valor máximo de TBR alcanzable, para un maniquí de estas características, estaría
alrededor de 3.55 [74]. En el presente estudio del caso clínico, hemos obtenido una TBR me-
dia, sobre las tres medidas, de 4.16 ± 0.10, es decir, nuestro sistema presenta una respuesta
en la determinación de la TBR para una simulación del caso clínico, mejor que la respuesta
ideal para un diseño PEM basado en dos cabezales.
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El presente trabajo se divide en dos partes, una primera parte ( capítulo 3 y capítulo 4 )
orientada a la optimización del sistema PET de animales pequeños desarrollado por nuestro
grupo, ALBIRA, y una segunda parte ( capítulo 5 ) orientada a la caracterización de la
calidad de la imagen para el sistema MAMMI, PET especíﬁco para el diagnóstico del cáncer
de mama. Dado que ambos son sistemas PET especíﬁcos, requieren de una mayor sensibilidad
y resolución que las requeridas en los sistemas PET de cuerpo entero. El aumento de sensibi-
lidad se consigue reduciendo el diámetro del anillo detector de manera que cubra un ángulo
sólido mayor. Para diámetros del anillo menores la degradación de la resolución debida a
lo no colinearidad de los fotones disminuye, por lo que justiﬁca un diseño del detector que
alcance mejor resolución. No ocurre así en los sistemas de cuerpo entero, en los que debido
a su mayor diámetro la no colinearidad de los fotones limita la resolución.
En la primera parte de este trabajo se presenta y valida un método de corrección del
error de paralaje, que es una de las principales causas de degradación de la resolución para
sistemas especíﬁcos debido al menor diámetro que para éstos presenta el diseño del sistema.
Esta corrección se basa en el diseño modular de nuestros sistemas. Este diseño permite
determinar energía y posición 3D de la interacción de forma simultánea y con un bajo coste
de fabricación.
En el capítulo 3 se describe el método de corrección por DOI propuesto. El método
de corrección implementado requiere de un proceso de calibración en el que se incluya la
información DOI proporcionada por el sistema. Para solventar el problema de no disponer
de un procedimiento experimental que nos permita determinar con precisión la profundidad
de interacción, se propone una calibración de la DOI basada en el modelo teórico para la
distribución de probabilidad que sigue la anchura de la distribución de luz. La calibración
DOI propuesta nos permite establecer, para las distintas posiciones transversales de la fuente
a lo largo del FOV deﬁnido por el par de coincidencia, una relación directa entre los límites
físicos del grosor en profundidad del cristal y el intervalo de las anchuras de distribución de
luz medidas.
Una de las limitaciones de nuestro trabajo es el hecho de que la calibración realizada
parte de unos ﬁcheros de calibración con poca estadística. Puesto que la calibración DOI
se realiza para cada uno de los puntos de la lámina de calibración y tras el ﬁltrado de
posición y de energía, las distribuciones DOI sobre las que realizamos el ajuste presentan
muy poca estadística. Para un mejor resultado de los ajustes utilizados en la calibración
DOI conviene considerar ﬁcheros de calibración de mayor estadística. Uno de los puntos a
considerar en trabajos futuros es estudiar cuán signiﬁcativa es la estadística de los ﬁcheros
para el rendimiento de la corrección por profundidad de interacción.
El método de corrección por DOI presentado, también requiere de la obtención de las
ecuaciones de parametrización de la LOR que incluyan la información DOI proporcionada
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por el sistema. Puesto que los sistemas ALBIRA y MAMMI presentan el mismo diseño
modular, podemos aplicar la corrección DOI desarrollada para PET de animales pequeños
para el sistema MAMMI. Se plantea como trabajo futuro desarrollar el modelo geométrico
para los pares de coincidencia que conforman el sistema MAMMI y obtener de forma análoga
al presente trabajo, las ecuaciones de parametrización de la LOR incluyendo la información
DOI proporcionada por el sistema.
En el capítulo 3 también se presenta una caracterización de la respuesta en posición
y resolución espacial para la imagen reconstruida cuando el método de corrección DOI ha
sido implementado. Esta caracterización se realiza en base a una serie de medidas llevadas
a cabo con el sistema PET de animales pequeños dispuesto en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Valencia. Las medidas realizadas nos permiten caracterizar la resolución
espacial en función de distintas posiciones de una fuente puntual a lo largo de los tres ejes
que deﬁnen el sistema: axial, radial y tangencial.
En el trabajo presentado se ha estudiado la respuesta del método implementado para
tres casos: considerar que todos los eventos son registrados en la superﬁcie de entrada del
detector ( PSD ), considerar que todos los eventos han sido registrados a una DOI igual al
espesor medio del cristal ( PDE ) y considerar la DOI que mide el sistema ( PDM ). Para
los tres casos considerados la resolución DOI varía. El método PSD presenta la peor reso-
lución DOI posible, es decir, la resolución DOI es igual al grosor en profundidad del cristal.
Para el método PDE la resolución DOI es igual a la mitad del grosor del cristal y el método
PDM presenta la resolución DOI de nuestro sistema. De los resultados obtenidos se concluye
que la mejor resolución espacial se obtiene cuando consideramos la DOI determinada por el
sistema. Sin embargo, la mejora en la resolución espacial obtenida con la DOI del sistema
viene limitada por la resolución DOI de nuestro sistema. Los resultados obtenidos con PDM
y PDE son comparables debido a que la resolución DOI de nuestro sistema es similar al
espesor medio del cristal empleado, es decir, la resolución DOI para ambos métodos son
similares. Sin embargo, mientras que para el método PDE la resolución DOI empeora con
el espesor del cristal, no ocurre así para la resolución DOI del método PDM. La diferencia
entre los rendimientos obtenidos para ambos procedimientos, PDE y PDM, debería ser
más signiﬁcativa para cristales de mayor grosor. La utilización de la DOI medida por el
sistema supone una ventaja ya que permite aumentar el grosor de los cristales empleados, es
decir, permite aumentar la eﬁciencia de detección sin comprometer la resolución espacial del
sistema. Además cabe remarcar que, mientras los resultados obtenidos con la aproximación
de plano medio no son mejorables, uno de los objetivos a considerar como trabajo futuro
es la optimización del diseño electrónico de manera que permita obtener una mejora de
la resolución DOI y, con ello, la mejora en resolución espacial que se espera obtener en la
imagen ﬁnal.
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Los resultados obtenidos para la resolución espacial para posiciones de la fuente a lo largo
de distintos ejes, nos permiten concluir que las mejoras introducidas con la información DOI
son más signiﬁcativas para desplazamientos relativos respecto del centro del FOV a lo largo
del plano transversal que para desplazamientos relativos respecto del centro del FOV a lo
largo del eje axial. Nuestro grupo ha implementado sistemas PET de animales pequeños
basados en el diseño modular en este trabajo descrito, pero con conﬁguración de doble y
triple anillo. Es de esperar que la implementación de la corrección por DOI para estos nuevos
diseños del sistema implique una mejora más signiﬁcativa. Para estos sistemas de doble y
triple anillo la contribución a la mejora de la resolución espacial a lo largo de la dirección
axial con la introducción de la información DOI es más signiﬁcativa que en el caso de un solo
anillo. Además, para estos sistemas de doble y triple anillo, otro de los trabajos futuros a
desarrollar es el estudio de la contribución a la mejora de resolución espacial con la corrección
por DOI para fuentes desplazadas a lo largo de la región del FOV que se corresponde con la
separación entre anillos. Los resultados obtenidos para el eje Intercristales, inducen a pensar
que la mejora obtenida será menos signiﬁcativa para los planos transversales del espaciado
entre anillos, pero no menospreciable.
En el capítulo 4 se presenta una propuesta de nuevo diseño modular manteniendo el
uso de cristales continuos. El módulo consiste en el acoplamiento mediante grasa óptica de
dos cristales de igual dimensión transversal, pero distinto grosor en profundidad ( 5 mm
para el cristal de entrada y 10 mm para el cristal acoplado al PSPMT ). El aumento de la
eﬁciencia de detección motiva este nuevo diseño. Sin embargo, este aumento de profundidad
de interacción, respecto a los cristales utilizados actualmente en nuestro diseño ( 10 mm ),
se traduce en un aumento de los efectos de borde, especialmente signiﬁcativo para el caso
de cristales continuos. Nuestro estudio demuestra que esta limitación se puede aprovechar
con el acoplamiento entre cristales de una interfase de determinadas características. La
colocación de la interfase se traduce en variaciones en la respuesta obtenida para los distintos
parámetros que deﬁnen la interacción: energía y posición 3D. En este capítulo se presenta una
caracterización de la respuesta para distintas variaciones en determinadas propiedades de la
interfase: índice de refracción, grosor y sistema óptico. Los resultados obtenidos nos permiten
descartar algunas de las interfases y, de entre las interfases que presentan respuesta similar,
el coste y la facilidad de pegado nos permiten concluir que la mejor interfase a considerar
para este diseño es el prisma rectangular de índice de refracción 1.49.
Aumentar la eﬁciencia de detección mediante el uso de cristales continuos de mayor grosor
en profundidad implica un aumento de los efectos de borde. La caracterización del diseño CIC
( Cirstal continuo - Interfase - Cristal continuo ) que presentamos en el capítulo 4 muestra
cómo introducir el prisma rectangular de PMMA ( Polimetacrilato de metilo ) con 2mm
de espesor en profundidad permite la utilización del aumento de los efectos de borde para
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diferenciar entre interacciones que tienen lugar en uno u otro cristal. Además, las resoluciones
de los parámetros de la interacción no se ven comprometidas, mejorando en ambos ejes
del plano transversal para las posiciones de la fuente más alejadas del centro del FOV. La
respuesta en la determinación de la posición, si bien presenta un mayor grado de compresión,
también presenta una mayor linealidad a lo largo de todo el FOV. Estos resultados nos
permiten concluir que la pérdida de resolución asociada al aumento de los efectos de borde se
ve compensada por la ventaja que supone poder diferenciar el cristal en el que ha tenido lugar
la interacción. Además, el incremento del error de paralaje con el grosor en profundidad se
ve limitado por la posibilidad de identiﬁcar el cristal en el que ha tenido lugar la interacción.
Estos resultados motivan el desarrollo de una calibración del sistema que considere ambos
cristales por separado. Es decir, como propuesta de trabajo futuro se considera el desarrollo
de un procesado de datos que trate por separado las interacciones en función del cristal en
el que han interaccionado. Resulta de interés considerar como trabajo futuro el estudio de la
respuesta de la resolución espacial cuando implementamos la corrección DOI aplicando los
ajustes de calibración DOI para cada cristal por separado. Además, otras de las lineas de
trabajo a seguir es el estudio de interfases de diferentes estructuras, bien sea considerando
parámetros distintos para la matriz de microlente o considerando sistemas ópticos basados
en otra estructura geométrica.
Finalmente, en el capítulo 5 se presenta una caracterización de la calidad de imagen para
el sistema MAMMI. Una de las principales causas que motivan este estudio es el hecho de
que la determinación de los parámetros básicos, como resolución y sensibilidad, si bien per-
mite comparar el rendimiento entre distintos diseños de sistemas PET, no necesariamente
indican la capacidad del sistema para la detección en el caso clínico. Por otro lado, nuestro
sistema MAMMI tiene implementadas las correcciones de decaimiento, tiempo muerto, cor-
rección por coincidencias de dispersión y aleatorias y corrección por atenuación. Los factores
de degradación asociados a cada uno a de estas correcciones presentan contribuciones a la
degradación de la imagen que son función de distintas variables: la concentración de activi-
dad, la geometría del maniquí empleado y la posición con respecto al FOV del sistema. El
estudio de la calidad de la imagen para distintos valores de estas variables y para medidas
que se asemejen a las que se dan en la rutina clínica determinan las características de los
maniquís y de las medidas que se han realizado para el estudio presentado en este capítulo.
Para la determinación de la fracción de dispersión hemos utilizado el maniquí compar-
timentos. Este maniquí cubre un 60 % del FOV deﬁnido por el sistema y consta de zonas
calientes, es decir, zonas que presentan actividad, y zonas frías. Además, simulamos la con-
centración de actividad presente en el corazón, cuya contribución a las cuentas registradas
por el sistema es la segunda más signiﬁcativa de los órganos fuera del FOV [74, 75]. Para
simular la actividad del corazón rellenamos con actividad un capilar de silicona que inser-
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tamos en el maniquí tórax-mama que simula el torso. El cociente entre la actividad media
medida para las zonas frías y la actividad media medida para las zonas calientes determina
la fracción de dispersión. Obtenemos un valor para la fracción de dispersión de 15.0 ± 0.3
%. Para la adaptación del NEMA NU 2-2207 realizada por nuestro grupo, previamente a
este trabajo, se obtiene una FD del 6.7% [73]. La fracción de dispersión obtenida para la
adaptación del NEMA NU 2-2207 es menor debido a que considera solo una distribución
lineal de actividad. Para nuestro maniquí compartimentos existen dos cavidades calientes
y de dimensiones que cubren una mayor proporción del FOV, además de una distribución
de actividad localizada fuera del FOV, lo que se traduce en este aumento de la fracción de
dispersión. El desarrollo de este maniquí adaptado a las características de nuestro sistema
permite validar futuras optimizaciones de las correcciones implementadas en el sistema. En
particular, es de especial interés para el testeo de diferentes métodos de corrección por
dispersión.
El estudio de la respuesta del sistema para distribuciones no uniformes de concentración
de actividad consta de dos partes. En un primera parte se utiliza el maniquí dinámico con
FDG y Carbono. La importancia de este estudio radica en trabajar con concentraciones de
actividades de distintos compuestos de manera que obtenemos una distribución de activi-
dad no uniforme en el tiempo. Los resultados obtenidos muestran como el sistema permite
diferenciar entre ambos decaimientos y determinar la vida media que éstos presentan. En
la segunda parte del estudio de la respuesta del sistema para distribuciones no uniformes
empleamos el maniquí multicompartimentos. Este maniquí presenta distintas geometrías
distribuidas en distintas posiciones dentro del FOV deﬁnido por el sistema. Los comparti-
mentos presentes en el maniquí son rellenados con distintas concentraciones de actividad.
Los resultados obtenidos muestran como el sistema permite identiﬁcar los compartimentos
que presentan actividad, obteniendo una estimación de la actividad para cada comparti-
mento del orden de los porcentajes nominales. Observamos una sobrestimación de actividad
de fondo que aumenta con la proximidad a compartimentos que presentan actividad. Sin
embargo, a pesar de esta sobrestimación de actividad de fondo, el sistema permite diferen-
ciar entre compartimentos calientes y zonas frías, es decir, permite diferenciar el fondo de
zonas que presenten actividad a pesar de que éstas sean concentraciones bajas. Para el caso
clínico el contraste tumor fondo varía entre 8:1 y 25:1 [35, 45]. Los resultados obtenidos nos
permiten distinguir contrastes por debajo de los que se dan en la rutina clínica.
Una vez estudiados distintos contrastes y geometrías, el siguiente paso en el trabajo pre-
sentado ha sido estudiar la respuesta del sistema para el contraste y la geometría caracterís-
ticos de la rutina clínica. Con este objetivo desarrollamos un maniquí cuyas características
geométricas y concentraciones de actividad simulan el caso clínico de un estudio de mama con
lesiones tumorales: 1 hora después de haber inyectado a la paciente 10 mCi ( 370 MBq ), la
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concentración de actividad tumoral es de 0.55 µCi/mL y la concentración de actividad en el
tejido mamario es de 0.065 µCi/mL. Determinamos las TBRs ( target-to-background ratio )
para cada una de las medidas realizadas para las que el compartimento que simula el tumor
se desplaza en distintas posiciones dentro del maniquí que simula la mama. El valor medio
para la TBR obtenido es de 4.16 ± 0.10, es decir, nuestro sistema presenta una respuesta
en la determinación de la TBR para una simulación del caso clínico, mejor que la respuesta
ideal para un diseño PEM basado en dos cabezales [74].
Los maniquís desarrollados para la realización del trabajo presentado en el capítulo 5 han
sido diseñados en base a las características geométricas del MAMMI. Futuras modiﬁcaciones
en el proceso de tratamiento de datos del MAMMI, podrán ser validadas realizando un
estudio de la calidad de imagen obtenida para los maniquís desarrollados en el presente
trabajo.
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A. Parámetros naturales de la
interacción.
Siendo a, b, c, d las corrientes de salida de la red de resistencias, y s la salida del sumador
ampliﬁcador, tendremos:
E=(a+b+c+d)
X=((a-c)+(b-d))/E
Y=((b-d)-(a-c))/E
Si analizamos la respuesta del sumador ampliﬁcador en función de la posición se ob-
serva una dependencia de cuarto orden y de órdenes mayores. Puesto que la anchura de
la distribución es la que guarda una relación directa con la profundidad de interacción, y
dicha anchura presenta una dependencia de primer y segundo orden con la posición, para
poder codiﬁcar la DOI a través de la salida del sumador ampliﬁcador debemos introducir
una corrección.
Z=s/E + W
W=(X2*(PARA+PARB*X2))+(Y 2*(PARC+PARD*Y 2))+(X2Y 2*(PARF+PARG*X2Y 2))
La ecuación de corrección que aplicamos se ha obtenido mediante una si-
mulación, con el programa SPice, del circuito electrónico presente en nuestro
sistema. La respuesta proporcionada por esta simulación se ajusta a la re-
spuesta proporcionada por el sistema. Del ajuste de mínimos se obtienen los
distintos valores de los parámetros de corrección:
PARA 0.1831225
PARB 0.0033468
PARC 0.1683892
PARD -0.0088346
PARF -0.2833872
PARG 0.1346841
característicos de nuestro sistema.
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B. Ecuaciones de corrección por
DOI para la parametrización
de la LOR.
Enfrentados:
XT1 =
((XF1(∆ +DOI2)) + (XF2DOI1))
(∆ +DOI1 +DOI2)
XT2 =
((XF2(∆ +DOI1)) + (XF1DOI2))
(∆ +DOI1 +DOI2)
YT1 =
((YF1(∆ +DOI2)) + (YF2DOI1))
(∆ +DOI1 +DOI2)
YT2 =
((YF2(∆ +DOI1)) + (YF1DOI2))
(∆ +DOI1 +DOI2)
P5:
XT2 = XF1 −DOI1 + (2DOI1(−2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT1 =
(2XF1(−XF2 +DOI2) + 2DOI1(XF2 +DOI2) + (XF2 +
√
2XF2 +DOI2)∆)
(−2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT2 = YF1 +
(4(−YF1 + YF2)DOI1)
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT1 = YF2 +
(2
√
2(YF1 − YF2)DOI2)
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P6:
XT1 = XF1 −DOI1 + (2DOI1(−2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT2 =
(2XF1(−XF2 +DOI2) + 2DOI1(XF2 +DOI2) + (XF2 +
√
2XF2 +DOI2)∆)
(−2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT1 = YF1 +
(4(−YF1 + YF2)DOI1)
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT2 = YF2 +
(2
√
2(YF1 − YF2)DOI2)
(−2√2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P7:
XT2 = XF2 +DOI2 − (2DOI2(2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(2
√
2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
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XT1 =
(DOI1(2XF2 − 2DOI2 −∆) +XF1(2XF2 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT2 = YF2 +
(4(YF1 − YF2)DOI2)
(2
√
2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT1 = YF1 +
(2
√
2(−YF1 + YF2)DOI1)
(2
√
2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P8:
XT1 = XF2 −DOI2 + (2DOI2(−2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT2 =
(DOI1(2(XF2 +DOI2) + ∆) +XF1(−2XF2 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT1 = YF2 +
(4(YF1 − YF2)DOI2)
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT2 = YF1 +
(2
√
2(−YF1 + YF2)DOI1)
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P9:
XT2 = XF2 −DOI2 + (2DOI2(−2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT1 =
(DOI1(2(XF2 +DOI2) + ∆) +XF1(−2XF2 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(−2XF2 + 2
√
2DOI1 + 2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT2 = YF2 +
(4(YF1 − YF2)DOI2)
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT1 = YF1 +
(2
√
2(−YF1 + YF2)DOI1)
(−2√2XF1 + 2
√
2DOI1 + 4DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P10:
XT1 = XF1 +DOI1 − (2DOI1(2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT2 =
(2XF1(XF2 +DOI2)−DOI2(2DOI1 + ∆) +XF2(2DOI1 + ∆ +
√
2∆))
(2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT1 = YF1 +
(4(−YF1 + YF2)DOI1)
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT2 = YF2 +
(2
√
2(YF1 − YF2)DOI2)
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
P11:
XT1 = XF1 +DOI1 − (2DOI1(2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆))
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
XT2 =
(2XF1(XF2 +DOI2)−DOI2(2DOI1 + ∆) +XF2(2DOI1 + ∆ +
√
2∆))
(2XF1 + 2DOI1 + 2
√
2DOI2 + ∆ +
√
2∆)
YT1 = YF1 +
(4(−YF1 + YF2)DOI1)
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
YT2 = YF2 +
(2
√
2(YF1 − YF2)DOI2)
(2
√
2XF2 + 4DOI1 + 2
√
2DOI2 + (2 +
√
2)∆)
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A los fans de Calaitos: ½gracias!
A mis chicas del Perelló, no sólo por todo lo que me dais cada día compartiendo todo
conmigo, sobre todo porque eso no cambia y con vosotras no importa cuanto tiempo esté
sin veros siempre que vuelvo siento que me habéis guardado el hueco ( aunque alguna no
consiga expresarlo del todo en sus cartas ) ½Gracias chicas! También a sus novios/maridos
y especial mención a nuestro pequeño. Y añadir en este agradecimiento a 3 perelloneros de
gran calidad: el Artista, la Flamenca y el mejor Disfraz.
A mis compis de la facultad porque lo votamos todo y lo debatimos todo y eso sólo
se supera con una gran amistad. Gracias, porque vosotros habéis dado otro sentido a las
palabras FÍSICA, ASESINO, GORRÓN y MANUAL.
A toda mi familia y en especial a mis padres y a mi hermana. Mis estudios, mis amigos
y la persona que soy hoy lo habéis formado vosotros. ½Gracias por dármelo todo!
